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English

Intended use

The 719 Handle is intended to supply power to Welch Allyn 3.5V instrument heads such as oto-

scopes, ophthalmoscopes, retinoscopes, strabismoscopes, episcopes, illuminators and transillu-
minators. The 719 Handle is intended for use in ambulatory and acute care settings. The device

is intended for users that are medically qualified, trained healthcare professionals.

Symbol descriptions

For information on the origin of these symbols, see the Welch Allyn symbols glossary:
welchallyn.com/symbolsglossary.

WARNING The warning statements in this manual identify conditions or practices
A that could lead to illness, injury, or death. Warning symbols will appear with a grey
background in a black and white document.
CAUTION The caution statements in this manual identify conditions or practices
that could result in damage to the equipment or other property, or loss of data.
NOTE Presents clarification about an instruction or helpful information about a fea-
ture or behavior.
Separate collection of Electrical and Electronic Equipment. Do not dispose as
unsorted municipal waste.
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Ry onLy Prescription only or "For Use by or on the order of a licensed medical professional”

Authorized Representative in the European Community

Sf

Equipment not protected against the ingress of water

Product Identifier [:E:I Consult instructions for use

Reorder number Global Trade Item Number
Lot code Medical device
Manufacturer Type BF applied part
Fragile Class Il equipment

Keep dry Rechargeable Li-ion Battery

Humidity limitation Atmospheric pressure limitation

Temperature limit Recycle
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Warnings

WARNING Read Operating Manual for Cautions and Instructions for Use.

WARNING Use the 719 Series Handle only with Welch Allyn approved products and chargers.
WARNING Welch Allyn p/n 71960 (Battery Section) is only suitable for use with the 719 series
handle.

WARNING Do not disassemble or modify the battery pack. There are no serviceable parts
inside.

WARNING Do not attempt to directly solder to the battery pack.

WARNING Do not attempt to connect the positive and negative terminals to each other, nor to
any other device.

WARNING Do not charge battery pack in any environment where the temperature may exceed
40°C (104°F) or fall below 0°C (32° F).

WARNING Do not dispose of the battery section in fire or water. Do not puncture, incinerate or
subject to strong impact or shock.

WARNING Do not immerse the battery pack in any liquid.

WARNING Do not strike or throw the battery pack.

WARNING Do not use a battery pack which appears to be deformed, leaking, corroded, or is
otherwise irregular.

WARNING Handle a damaged or leaking battery with extreme care. If you come into contact
with the electrolyte, wash the exposed area with soap and water. If it contacts the eye, flush the
eye with water for 15 minutes. Seek medical attention immediately.

WARNING When discarding a battery pack, contact your local waste disposal service provider
regarding local restrictions on the disposal or recycling of batteries.

WARNING To avoid the risk of fire, burns, or damage to your battery pack or lamp, do not allow
a metal object to touch across the battery contacts.

WARNING This product complies with current required standards for electromagnetic
interference and should not present problems to other equipment or be affected by other
devices. As a precaution, avoid using this device in close proximity to other equipment.
WARNING For information about electromagnetic compatibility (EMC), see the Welch Allyn
website welchallyn.com/emc-hndls

WARNING A printed copy of the emissions and immunity information can be ordered from
Welch Allyn for delivery within 7 calendar days.

WARNING Do not expose battery pack to storage temperatures above 50°C (122°F) or below
-20°C (-4°F).

WARNING Do not discharge battery pack if the ambient temperature is above 60°C (140°F) or
below -20°C (-4°F).

WARNING For longest service, remove the handle and AC Charging Module from outlet when
charging is complete. Do not leave AC Charging Module connected to power outlet without a
handle attached.

Disposal

Users must adhere to all federal, state, regional, and/or local laws and regulations as it pertains
to the safe disposal of medical devices and accessories. If in doubt, the user of the device shall
first contact Hill-Rom Technical Support for guidance on safe disposal protocols.

Residual risk

This product complies with relevant electro-magnetic interference, mechanical safety,
performance, and biocompatibility standards. However, the product cannot completely
eliminate potential patient or user harm from the following:

» Harm or device damage associated with electro-magnetic hazards,

« Harm from mechanical hazards,

» Harm from device, function, or parameter unavailability,

+ Harm from misuse error, such as inadequate cleaning, and/or
Harm from device exposure to biological triggers that may result in a severe systemic allergic
reaction.

Accessories
71955 USB charging accessory

71943 single well charging stand
7114x  universal desk charger (double well)

Parts list
Instrument Head Rhegstat
Attachment Section
Light Intensity
P /Ch Control Ring
ower/Charge ] h R
Indicator, 71943 Charging Base rome Ring

Power Jack

> 710 Series
E«Q Charger

Figure 1

Battery
Section
71960

Operating instructions

1. Connect instrument head to the handle.

2. Depress On/Off Button on Rheostat Section and rotate the
Light Intensity Control Ring clockwise (CW). To intensify light,
continue to rotate until stop is reached (Figure 1).

3. To turn off, rotate counter clockwise (CCW). Button will click
when fully off. Turn fully off after each use to ensure maximum
on-time from the battery.

Charging instructions

1. Plug the Charger into a wall outlet and the Power Jack on the Charging Base. The Power/

Charge Indicator will illuminate (green) when power is applied (Figure 1).

2. Insert the handle into the Charging Base. The Power/Charge Indicator will turn to amber
during charge. Charge for 16 continuous hours to charge a dead battery (Figure 2).

3. When charging is complete, the Power/Charge Indicator will return to green. The handle

may remain in the Charging Base if desired.

4. The Battery may be charged after partial discharge without negatively affecting overall
battery memory (unlike Ni-Cad cells).

5. Diagnostic Instruments cannot be used while charging.
CAUTION The Battery Section is not shipped fully charged. For maximum performance
charge the Battery Section for 16 hours when new or after a long period of inactivity.

Low battery indicator

1. The Low Battery Indicator will illuminate several minutes before handle shuts off
depending on the age of the battery (Figure 1).
2. Once the battery is fully discharged, the Low Battery Indicator may flicker.

Battery replacement

Removing the Battery Section

1. Hold the instrument handle firmly by the Battery Section
2. Turn the Rheostat Section counterclockwise until it detaches from the Battery Section
(Figure 3).

Figure 3

Replacing a new Battery Section

1. Insert the Rheostat Section into the new Battery Section.
2. To connect the two sections, turn the Rheostat Section clockwise until tight (Figure 3).
3. Verify the Rheostat Section is secure on the Battery Section of the instrument handle.

Cleaning and disinfection

Wipe the handle and charger with an appropriate health care low- or intermediate-level
cleaner/disinfecting wipe that incorporates either a 1:10 sodium hypochlorite (bleach) solution
or 70% isopropyl alcohol as the active disinfection ingredient. Follow wipe manufacturer’s
instructions for appropriate use, contact times and applicable warnings and precautions.
WARNING Do not excessively soak/saturate the handle assembly or charger.

WARNING Do not immerse handle assembly or charger in any solution.
ﬁ WARNING Do not sterilize the 719 Series power handle, charging base, or charger.

After disinfection, inspect the handle assembly for visible signs of deterioration at its switch,
device end connector and housing. If evidence of damage or deterioration is present,
discontinue use and contact Hillrom’s Technical Support department for assistance.

Specifications

Specifications and design may change without notice.

Handle
Model number 71911
Dimensions 5.4"Long x 1.125" Diameter (Max.) (137mm x 28.6 mm)

Weight 450z.(128g)

Typical charge time 16 hours (fully discharged)
Typical discharge time 110 minutes (for new battery)
Operating mode Continuous operation

Relative humidity, Atmospheric

Environmental Temperature non-condensing pressure
Storage/transport -20° to 55°C (4° to 120°F) 10-95% 500 - 1060 hPa
Operating 10° to 49°C (59° to 104°F) 30-90% 500 - 1060 hPa
Approvals

€T|l Complies with IEC/UL/CSA/EN 60601-1

Intertek
74227

Lot code
For lot code YY-JJJ, YY=Year, and JJJ=Consecutive day of the Julian year.

PATENT/PATENTS

hillrom.com/patents
May be covered by one or more patents. See above internet address. The Hill-Rom companies
are the proprietors of European, US, and other patents and pending patent applications.

Hillrom Technical Support

For information about any Welch Allyn product, contact Hill-Rom Technical Support:
hillrom.com/en-us/about-us/locations.

Service and warranty

Service

If the product fails to function properly or if assistance, service, or spare parts are required,
contact Hillrom Technical Support.

Warranty

The 719 series Power Handle is guaranteed by Welch Allyn against all manufacturing defects.
Welch Allyn will repair or replace, free of charge, any parts of its own manufacture proven to be
defective through causes other than misuse, neglect, damage in shipment, or normal wear.
Welch Allyn warrants that the Welch Allyn 71960 Battery Section will perform to original
specifications during the two years from the date of manufacture, when used with the Welch
Allyn 719 series Power Handle. This warranty does not apply to the use of the 71960 battery in
other products. A defective battery will be replaced if it fails within two years of the date of
manufacture.

Welch Allyn reserves the right to make changes without notice in design, specifications and
models. The only warranty Welch Allyn makes is the express written warranty extended on the
sale or rental of its products.

Notice to users and/or patients in EU

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the
manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or
patient is established.

Dansk

Tilsigtet brug

719 Handle er beregnet til at levere strom til 3,5 V-instrumenthoveder fra Welch Allyn, f.eks.
otoskoper, oftalmoskoper, retinoskoper, strabismoskoper, episkoper, illuminatorer og
transilluminatorer. 719 Handle er beregnet til brug i ambulante og akutte plejeomgivelser.
Enhedens tilsigtede brugere er medicinsk kvalificeret, uddannet sundhedspersonale.

Symbolbeskrivelser

For oplysninger om disse symbolers oprindelse henvises til Welch Allyns symbolforklaring:
welchallyn.com/symbolsglossary.

ADVARSEL Advarslerne i denne vejledning angiver forhold eller praksis, der kan
medfere sygdom, personskade eller dgdsfald. Advarselssymboler vil blive vist med
gra baggrund i et sort og hvidt dokument.

FORSTIG Forsigtighedsanvisningerne i denne vejledning angiver forhold eller prak-
sis, der kan medfere skade pa udstyret eller andre genstande eller forarsage tab af
data.

BEMZARK Giver en afklaring pa en instruktion eller nyttige oplysninger om en funk-
tion eller adfaerd.

Seerskilt indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ma ikke bortskaffes som
usorteret husholdningsaffald.
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Ry onwy Receptpligtig eller "Til brug af eller efter ordre fra af en autoriseret leege”

Godkendt repraesentant i Det Europaeiske Faellesskab

d

lkke egnet til brug sammen med braendbare anaestesimidler.

Produkt-id Se til brugsanvisningen

Hls

Bestillingsnummer Globalt varenummer

Lotkodenummer Medicinsk udstyr
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Producent Type BF anvendt del

Indhold kan nemt ga i stykker Klasse ll-udstyr

Holdes tort Genopladeligt li-ion-batteri

S 3

Fugtbegraensning

/ﬂ/ Temperaturbegraensning

g Begraensninger for atmosfeerisk tryk
0% Genbrug
V%

A Advarsler

ADVARSEL Las brugervejledningen for oplysning om forholdsregler og instruktioner.
ADVARSEL Brug kun 719 Serie handtaget med produkter og batteriladere, der er godkendt af
Welch Allyn.

ADVARSEL Welch Allyn del nr. 71960 (batteridel) er kun egnet til brug sammen med 719 serie
handtaget.

ADVARSEL Batteripakken ma ikke adskilles eller modificeres. Der er ingen dele i batteripakken,
der kan repareres af brugeren.

ADVARSEL Forsgg ikke at palodde direkte til batteripakken.

ADVARSEL Forsgg ikke at forbinde de positive og negative poler med hinanden eller med et
andet apparat.

ADVARSEL Batteripakken ma ikke oplades i et miljg, hvor temperaturen kan overstige 40°C
eller falde til under 0°C.

ADVARSEL Batteridelen ma ikke bortskaffes i ild eller vand. Udszet ikke for punktur,
forbraending eller staerke stod eller slag.

ADVARSEL Batteripakken ma ikke neddyppes i veeske.

ADVARSEL Sla eller kast ikke batteripakken.

ADVARSEL Brug ikke en batteripakke, der ser ud til at veere misformet, laekkende, korroderet
eller pa anden made er usaedvanlig.

ADVARSEL Et beskadiget eller laekkende batteri skal handteres med stor forsigtighed. Hvis du
far kontakt med elektrolytten, skal det eksponerede omrade vaskes med saebe og vand. Hvis det
far kontakt med gjet, skylles gjet med vand i 15 minutter. Seg straks laege.

ADVARSEL Ved bortskaffelse af en batteripakke kontaktes den lokale renovationsservice
vedrgrende lokale restriktioner for bortskaffelse eller genbrug af batterier.

ADVARSEL For at undga risiko for ildebrand, forbreendinger eller beskadigelse af batteripakken
eller lampen ma en metalgenstand ikke berare hen over batterikontakterne.

ADVARSEL Dette produkt er i overensstemmelse med aktuelle pakraevede standarder for
elektromagnetisk interferens og vil ikke skabe problemer for andet udstyr eller blive pavirket af
andre apparater. Som en forholdsregel skal det undgas at bruge dette apparat teet pa andet
udstyr.

ADVARSEL For oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) henvises der til Welch
Allyns website: welchallyn.com/emc-hndls.

ADVARSEL Et trykt eksemplar af emissions- og immunitets-oplysningerne kan bestilles hos
Welch Allyn til levering inden for syv dage.

ADVARSEL Batteripakken ma ikke udsaettes for temperaturer over 50°C eller under -20°C under
opbevaring.

ADVARSEL Aflad ikke batteripakken, hvis den omgivende temperatur er over 60°C eller under -20°C.

ADVARSEL For at udstyret kan bruges laengst muligt skal du tage handtaget og AC Charging
Module ud af stikkontakten, nar opladningen er fuldfert. Lad ikke AC Charging Module vaere
tilsluttet en stikkontakt, uden at der er monteret et handtag.

Bortskaffelse

Brugere skal overholde alle foderale, statslige, regionale og/eller lokale love og regler
vedrgrende sikker bortskaffelse af medicinsk udstyr samt tilbeher. | tvivisspgrgsmal skal
brugeren af enheden forst kontakte Hill-Roms tekniske support for at fa vejledning angaende
protokoller for sikker bortskaffelse.

Restrisiko

Dette produkt overholder de relevante standarder for elektromagnetisk interferens, mekanisk
sikkerhed, ydeevne og biokompatibilitet. Produktet kan dog ikke helt eliminere potentielle
skader pa patient eller bruger pa grund af felgende:

« Skade eller beskadigelse af enheden forbundet med elektromagnetiske risici

« Skade som folge af mekaniske risici

- Skade som fglge af utilgeengelighed af enhed, funktion eller parameter

- Skade som fglge af forkert brug, sésom utilstraekkelig rengering og/eller

« Skade som felge af, at enheden eksponeres for biologiske triggere, som kan resultere i en

alvorlig systemisk allergisk reaktion.

Tilbehor

71955  Tilbeher til USB-opladning

71943 ladesokkel med ét ladestik

7114x  Universal Desk Charger (to ladestik)

Liste over dele

Tilkobling til Reostatdel

Lysstyrke- Kromring

kontrolring
Strom/Lgde 71943
batteriladestation

Afbryderknap

Batteridel
71960

Stromstik

710 Serie
E«xi batterilader

Figur 1

Indikator
for fladt
batteri

Brugsvejledning

1. Kobl instrumenthovedet til handtaget.

2. Tryk pa afbryderknappen pa reostatdelen og drej
lysstyrkekontrolringen med uret. Fortsaet med at dreje for at
oge lysstyrken, indtil stoppunktet nas (Figur 1).

3. Sluk for lysstyrkekontrollen ved at dreje mod uret. Knappen
klikker, nar den er helt slukket. Sluk helt efter hver brug for at
sikre maksimal brugstid fra batteriet.

Instruktioner til opladning Figur 2

1. Tilslut batteriladeren til en veegkontakt og til stremstikket pa
batteriladestationen. Strem/Lade indikatoren lyser (grent), nar der tilfares strem (Figur 1).

2. Seet handtaget i batteriladestationen. Strem/Lade indikatoren bliver ravfarvet under
opladningen. Oplad batteriet i 16 kontinuerlige timer for at oplade et helt fladt batteri
(Figur 2).

3. Nér opladning af batteriet er afsluttet, vender Strem/Lade indikatoren tilbage til gren.
Héndtaget kan blive i batteriladestationen, om gnsket.

4. Batteriet kan oplades efter delvis afladning uden at pavirke den samlede
batterihukommelse negativt (til forskel fra Ni-Cad cellebatterier).

5. Diagnostiske instrumenter kan ikke bruges under opladningen.

& FORSTIG Batteridelen leveres ikke fuldt opladet. For maksimal ydelse skal batteridelen
oplades i 16 timer i ny tilstand eller efter en lang periode uden aktivitet.

Indikator for lavt batteriniveau

1. Indikatoren for fladt batteri lyser i flere minutter, for handtaget slukkes afhaengig af
batteriets alder (Figur 1).
2. Nar forst batteriet er helt afladt, vil indikatoren for fladt batteri muligvis flimre.

Udskiftning af batteri

Fjernelse af batteridelen:

1. Hold godt fast i instrumentgrebets batteridel.
2. Drej Rheostat-delen mod uret, indtil den frigeres fra batteridelen (Figur 3).

Med uret

Mod uret

Udskiftning af en ny batteridel:

1. Indsaet Rheostat-delen i den nye batteridel.
2. De to dele forbindes ved at dreje Rheostat-delen mod uret, indtil den er stram (Figur 3).
3. Bekraeft, at Rheostat-delen sidder sikkert pa batteridelen af instrumenthandtaget.

Rengegring og desinfektion

Ter hdndtaget og opladeren af med et passende medicinsk lav- eller mellemniveau-
renggringsmiddel eller en desinfektionsserviet, som indeholder enten en 1:10
natriumhypochloritoplesning (kloroplgsning) eller 70 % isopropylalkohol som det aktive
desinfektionsstof. Falg instruktionerne fra desinfektionsserviettens producent for korrekt brug,
kontakttid og geeldende advarsler og forholdsregler.

ADVARSEL Mzaet/fugt ikke handtagsenheden eller opladeren i overdreven grad.

ADVARSEL Nedsank ikke handtagsenheden eller opladeren i nogen oplasninger.
C ADVARSEL Steriliser ikke powerhandtaget, ladestationen eller opladeren i 719-serien.
Efter desinfektion skal hdndtagsenheden efterses for synlige tegn pa nedbrydning ved

kontakten, endestikket og kabinettet. Hvis der er tegn p3, at noget er beskadiget eller gdelagt,
skal du stoppe med at bruge udstyret og kontakte Hillroms tekniske support for at fa hjaelp.

Specifikationer

Specifikationer og design kan eendres uden varsel.

Handtag

Modelnummer 71911

Mal 137 mm lang x 28, 6 mm diameter (Maks.)
Veegt 1289

16 timer (fuldt afladet)
110 minutter (for nyt batteri)
Kontinuerlig drift

Typisk opladningstid
Typisk afladningstid
Driftstilstand

Relativ fugtighed, ikke- ~ Atmosfaerisk tryk

Miljo Temperatur kondenserende
Transport/opbevaring  -20° - 55°C (-4° - 120°F) 10-95% 500 - 1060 hPa
Drift 10° - 49°C (59° - 104°F) 30-90% 500 - 1060 hPa

Godkendelser

@ Overholder IEC/UL/CSA/EN 60601-1.

Lot kode

For lot-koder af typen AA-DDD er AA=ar og DDD=juliansk betegnelse for dagens nummer.

PATENT/PATENTER

hillrom.com/patents
Er muligvis beskyttet af et eller flere patenter. Se nedenstaende internetadresse. Hill-Rom-
virksomhederne ejer europzeiske, amerikanske og andre patenter samt patentansggninger.

Hill-Roms Tekniske Support

For oplysninger om alle produkter fra Welch Allyn kan du kontakte Hillroms tekniske support:
hillrom.com/en-us/about-us/locations.

Service og garanti

Service

Hvis produktet ikke fungerer korrekt, eller hvis der er behov for assistance, service eller
reservedele, skal du kontakte Hillroms tekniske support.

Garanti

719 serie stramhandtag garanteres af Welch Allyn mod alle fremstillingsmangler. Welch Allyn vil
reparere eller erstatte, uden omkostninger for keber, enhver del fremstillet af Welch Allyn, der
findes at vaere mangelfuld af andre arsager end misbrug, forssmmelse, beskadigelse under
transport eller normalt slid.

Welch Allyn garanterer, at Welch Allyn 71960 batteridel vil fungere ifglge de originale
specifikationer i to ar fra fremstillingsdatoen, nar den bruges sammen med Welch Allyn 719
serie stramhandtag. Denne garanti gaelder ikke brugen af 71960 batteriet i andre produkter. Et
defekt batteri vil blive erstattet, hvis det fejlfungerer inden for to ar fra fremstillingsdatoen.
Welch Allyn forbeholder sig ret til at foretage @ndringer i design, specifikationer og modeller
uden varsel. Den eneste garanti, Welch Allyn giver, er en udtrykkelig skriftlig garanti, der
omfatter salg eller udlejning af dets produkter.

Bemcerkning til brugere og/eller patienter i EU

Enhver alvorlig haendelse, der er opstdet i forbindelse med enheden, skal rapporteres til
fabrikanten og den kompetente myndighed i brugerens og/eller patientens medlemsstat.

Deutsch

BestimmungsgemdBe Verwendung

Der 719 Handle dient zur Stromversorgung von 3,5-V-Instrumentenkdpfen von Welch Allyn, wie
Otoskopen, Ophthalmoskopen, Retinoskopen, Strabismoskopen, Episkopen sowie
Beleuchtungs- und Durchleuchtungssystemen. Der 719 Handle ist fiir die Verwendung in der
ambulanten und akuten Versorgung vorgesehen. Dieses Gerat darf nur von qualifiziertem
medizinischem Fachpersonal bedient werden.

Symbolbeschreibungen

Informationen zum Ursprung dieser Symbole finden Sie im Symbolglossar von Welch Allyn
unter: welchallyn.com/symbolsglossary.

WARNUNG Die Warnhinweise in diesem Handbuch beschreiben Umsténde oder
A Vorgehensweisen, die zu Erkrankungen, Verletzungen oder zum Tode fiihren kon-
nen. Warnsymbole werden in Schwarz-Wei3-Dokumenten auf grauem Hintergrund
wiedergegeben.
ACHTUNG Die Vorsichtshinweise in diesem Handbuch beschreiben Umstande
oderVorgehensweisen, die zu einer Beschadigung des Geréts, anderen Sach-
schaden oder zum Verlust von Daten fiihren kénnen.
HINWEIS Erldutert eine Anweisung oder bietet hilfreiche Informationen zu einer
Funktion oder einem Verhalten.
Separate Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeraten. Nicht als unsortierten
Hausmdill entsorgen.
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Ry onwy NurVerschreibung oder "Fiir die Verwendung durch oder im Auftrag einer lizenzier-
ten medizinischen Fachkraft".
Autorisierter Handler in der Europaischen Gemeinschaft

=
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Gerdt nicht vor Eindringen von Wasser geschiitzt.

Produkt-ID Gebrauchsanweisung beachten

Nachbestellnummer GTIN (Global Trade Item Number)

Medizinprodukt
Anwendungsteil vom Typ BF

Gerat derKlasse Il

Chargencode-Nummer

Hersteller
Zerbrechlich

Vor Feuchtigkeit schiitzen Rechargeable Li-ion Battery

=~V R EEHZ

Li-ion
Zulassige Luftfeuchtigkeit Zulassiger Luftdruck
Zulassige Temperatur €% Recycling
L)
ay

Warnungen

WARNUNG Lesen Sie die Bedienungsanleitung und alle darin enthaltenen Vorsichtshinweise
und Bedienungsanweisungen.

WARNUNG Verwenden Sie den Griff der Serie 719 nur zusammen mit von Welch Allyn
zugelassenen Produkten und Ladegeréaten.

WARNUNG Welch Allyn Teilenr. 71960 (Batterieteil) ist nur fiir die Verwendung mit dem Griff
der Serie 719 geeignet.

WARNUNG Batteriepack nicht zerlegen oder @ndern. Die Teile im Inneren des Gerédts kdnnen
nicht vom Kunden gewartet werden.

WARNUNG Versuchen Sie nicht, den Batteriepack direkt zu |6ten.

WARNUNG Versuchen Sie nicht, die positiven und negativen Pole miteinander oder mit einem
anderen Gerét zu verbinden.

WARNUNG Laden Sie den Batteriepack nicht bei Temperaturen iber 40 ° C oder unter 0 °C auf.
WARNUNG Entsorgen Sie den Batterieteil nicht in Feuer oder Wasser. Batteriepack nicht
durchléchern, verbrennen oder starken StoBen aussetzen.

WARNUNG Tauchen Sie den Batteriepack nicht in Flissigkeiten ein.

WARNUNG StoRBen oder werfen Sie den Batteriepack nicht.

WARNUNG Verwenden Sie keinen Batteriepack, der verformt aussieht, leckt, korrodiert oder
andere Beschadigungen aufweist.

WARNUNG Gehen Sie mit einer beschadigten oder leckenden Batterie duBerst vorsichtig um.
Falls Sie Elektrolyt beriihren, die betroffene Hautstelle mit Wasser und Seife waschen. Falls
Elektrolytin ein Auge gelangt, dieses 15 Minuten lang mit Wasser aussptilen. Suchen Sie sofort
einen Arzt auf.

WARNUNG Um einen Batteriepack zu entsorgen, wenden Sie sich an lhren 6rtlichen Entsorger,
um Informationen iber die vor Ort geltenden Auflagen beziiglich Entsorgung und Recycling
von Batterien einzuholen.

WARNUNG Um das Risiko eines Brands, von Verbrennung oder Beschadigung des
Batteriepacks oder der Lampe zu verringern, diirfen die Batteriekontakte nicht mit
Metallobjekten tiberbriickt werden.

WARNUNG Dieses Produkt entspricht den momentan gultigen Richtlinien fur
elektromagnetische Stérungen und sollte keine Stérungen anderer Gerdte verursachen. Andere
Geréte sollten sich auch nicht auf dieses Gerét auswirken. Als VorsichtsmaBnahme vermeiden
Sie, dieses Gerat in der unmittelbaren Néhe anderer Geréte einzusetzen.

WARNUNG Informationen zur elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV) finden Sie auf der
Welch Allyn Website: welchallyn.com/emc-hndls.

WARNUNG Eine gedruckte Version der Informationen zu Storstrahlungen und Stérfestigkeit
kann bei Welch Allyn zur Lieferung innerhalb von 7 Kalendertagen bestellt werden.
WARNUNG Setzen Sie den Batteriepack keinen Lagertemperaturen von tber 50 °C oder unter
-20°Caus.

WARNUNG Entladen Sie den Batteriepack nicht, wenn die Umgebungstemperatur bei tiber
60°C oder unter -20 °C liegt.

WARNUNG Fiir maximale Betriebsdauer den Griff und das AC-Lademodul nach dem Laden aus
der Steckdose ziehen. Das AC-Lademodul nicht ohne angebrachten Griff an der Steckdose
angeschlossen lassen.

Entsorgung

Die Anwender mussen alle Gesetze und Vorschriften des Bundes, des Landes, der Region und/
oder der Kommune einhalten, die sich auf die sichere Entsorgung von Medizinprodukten und
Zubehor beziehen. Im Zweifelsfall muss sich der Benutzer des Geréts zunédchst an den
technischen Support von Hillrom wenden, um Anweisungen zu sicheren
EntsorgungsmafBinahmen zu erhalten.

Restrisiko

Dieses Produkt erflllt die relevanten Normen im Hinblick auf elektromagnetische Interferenzen,
mechanische Sicherheit, Leistung und Biokompatibilitat. Folgende potenzielle Verletzungen
des Patienten oder Anwenders kdnnen jedoch nicht vollstandig ausgeschlossen werden:
« Verletzungen oder Gerateschaden im Zusammenhang mit elektromagnetischen

Gefahren
Verletzungen durch mechanische Gefahren
« Verletzungen durch Nichtverfiigbarkeit von Geraten, Funktionen oder Parametern
- Verletzungen durch falsche Bedienung, wie z. B. unzureichende Reinigung, und/oder
« Verletzungen durch Kontakt mit biologischen Auslosern, die zu einer schweren

systemischen allergischen Reaktion fihren kénnen.

Zubehor

71955  USB-Ladezubehor

71943  Ladestation fur einen einzelnen Well

7114x  Universelles Tischladegerat (doppeltes Well)

Teileliste

Instrumentenkopf-

Befestigung Rheostatteil

Lichtintensitats- .
i Chromring
Steuerring

Strom-/ Ein/Aus-Taste

i Batterieteil
Ladungsanzeige

71960
Ladestation 71943

Netzbuchse Anzeige flr
niedrigen
Batteriestand
Ladegerét der
Serie 710
Abbildung 1
Bedienungsanleitung
1. SchlieBen Sie den Instrumentenkopf an den Griff an.
2. Driicken Sie die Ein/Aus-Taste am Rheostatteil und drehen

Sie den Lichtintensitats-Steuerring im Uhrzeigersinn. Um
die Lichtintensitat zu erhdhen, drehen Sie den Ring bis zum
Anschlag (Abbildung 1).

3. Um das Instrument auszuschalten, drehen Sie den Ring
entgegen dem Uhrzeigersinn. Die Taste klickt, wenn das
Instrument ganz ausgeschaltet ist. Schalten Sie das
Instrument nach jeder Verwendung ganz aus, um die
maximale Betriebsdauer der Batterie zu gewahrleisten.

Ladeanleitung

1. SchlieBen Sie das Ladegerat an eine Wandsteckdose und die Netzbuchse an die
Ladestation an. Die Strom-/Ladungsanzeige leuchtet (griin) auf, wenn Strom flie3t
(Abbildung 1).

2. Fiihren Sie den Griff in die Ladestation ein. Die Strom-/Ladungsanzeige leuchtet wéhrend
des Ladens gelb auf. Leere Batterien mussen kontinuierlich 16 Stunden lang aufgeladen
werden (Abbildung 2).

Abbildung 2

3. Ist der Ladevorgang beendet, leuchtet die Strom-/Ladungsanzeige wieder griin auf. Der
Griff kann ggf. in der Ladestation verbleiben.
4. Die Batterie kann nach teilweisem Entladen wieder aufgeladen werden, ohne dass sich

dies (im Gegensatz zu Nickel-Cadmium-Zellen) negativ auf die Batteriekapazitat
auswirken wiirde.

5. Wahrend des Ladens kénnen keine Diagnoseinstrumente verwendet werden.
ACHTUNG Der Batterieteil wird nicht vollstandig aufgeladen geliefert. Um optimale
Leistungen zu gewahrleisten, laden Sie neue Batterieteile oder solche, die lange nicht
mehr verwendet wurden, 16 Stunden lang auf.

Anzeige fir niedrigen Akkustand

1. Die Anzeige fur niedrigen Batteriestand leuchtet je nach Alter der Batterie mehrere
Minuten vor Abschalten des Griffs auf (Abbildung 1).

2. Ist die Batterie ganz entladen, kann die Anzeige fur niedrigen Batteriestand flackern.

Akkuwechsel

Entfernen des Batterieteils:

1. Das Instrument fest am Batterieteil halten.

2. Das Rheostatteil nach links entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis er sich vom

Batterieteil |6st (Abbildung 3).

Nach rechts

Abbildung 3
Nach links

Einsetzen eines neuen Batterieteils:

1. Das Rheostatteil in das neue Batterieteil einfligen.

2. Das Rheostatteil nach rechts im Uhrzeigersinn festdrehen, um die beiden Teile
miteinander zu verbinden (Abbildung 3).

3. Den sicheren Sitz des Rheostatteils im Batterieteil des Instrumentengriffs tiberpriifen

Reinigung und Desinfektion

Griff und Ladegerat mit einem geeigneten schwachen oder mittelstarken klinischen

Reinigungs-/Desinfektionsmittel abwischen, das als aktiven Desinfektionsinhaltsstoff entweder

eine 1:10 verdiinnte Lésung mit Natriumhypochlorit (Bleichmittel) enthalt oder aber 70 %

Isopropyl-Alkohol. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers in Bezug auf

ordnungsgemale Verwendung, Kontaktzeiten sowie geltende Warn- und Vorsichtshinweise.
WARNUNG Griffgruppe oder Ladegerat nicht (iberméBig einweichen/befeuchten.

WARNUNG Griffgruppe oder Ladegerét nicht in Losung eintauchen.
c WARNUNG Stromgriff, Ladebasis oder Ladegerét der Serie 719 nicht sterilisieren.

After disinfection, inspect the handle assembly for visible signs of deterioration at its switch,
device end connector and housing. If evidence of damage or deterioration is present,
discontinue use and contact Hillrom’s Technical Support department for assistance.

Technische Daten

Daten und Design kénnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden.
Griff
Modellnummer 71911
Abmessungen 137 mm lang x 28, 6 mm Durchmesser
Gewicht 1289
Durchschnittliche Ladezeit 16 Stunden (nach vollstandiger Entladung)
Durchschnittliche Entladezeit 110 Minuten (bei neuer Batterie)
Betriebsmodus Kontinuierlicher Betrieb

Relative Luftfeuchtigkeit,

Umwelt Temperatur nicht kondensierend Luftdruck
Transport/Lagerung -20° bis 55°C (-4° bis 120°F) 10 bis 95 % 500 bis 1060 hPa
Betrieb 10° bis 49°C (59° bis 104°F) 30 bis 90 % 500 bis 1060 hPa
Zulassungen

(Tl’ Entspricht [EC/UL/CSA/EN 60601-1.
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Chargennummer
Fur den Chargencode JJ-TTT, JJ = Jahr und TTT = Tag im julianischen Kalender.

PATENT/PATENTE

hillrom.com/patents

Maglicherweise durch ein oder mehrere Patent(e) geschiitzt. Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter der unten stehenden Internetadresse. Die Unternehmen von Hill-Rom sind
Inhaber von Patenten und Patentantragen in Europa, den USA und anderen Landern.

Hillrom Technischer Kundendienst

Weitere Informationen zu allen Produkten von Welch Allyn erhalten Sie vom technischen
Kundendienst von Hill-Rom unter: hillrom.com/en-us/about-us/locations

Service und Garantie
Wartung

Falls das Produkt nicht korrekt funktioniert oder Unterstiitzung, Wartung oder Ersatzteile
erforderlich sind, wenden Sie sich an den technischen Support von Hillrom.

Garantie

Welch Allyn gewdhrleistet, dass der elektrische Griff der Serie 719 frei von jeglichen
Verarbeitungsfehlern ist. Welch Allyn repariert oder ersetzt kostenlos alle Teile aus eigener
Herstellung, die sich aufgrund anderer Ursachen als Missbrauch, Nachlassigkeit,
Transportschaden oder normaler Abnutzung als defekt erwiesen haben.

Welch Allyn garantiert, dass der Welch Allyn 71960 Batterieteil zwei Jahre ab Datum der
Herstellung bei Verwendung mit dem elektrischen Griff der Serie 719 von Welch Allyn gemaf
den Originalspezifikationen funktioniert. Diese Garantie gilt nicht fiir die Verwendung der
71960 Batterie in anderen Produkten. Eine defekte Batterie wird ersetzt, wenn sie innerhalb von
zwei Jahren ab Herstellungsdatum defekt ist.

Welch Allyn behilt sich das Recht vor, ohne Ankiindigung Anderungen am Design, den
Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Welch Allyn ist die sich
auf den Verkauf oder den Verleih seiner Produkte beziehende ausdriickliche schriftliche
Garantie.

Hinweis fir Benutzer und/oder Patienten in der EU:

Alle schwerwiegenden Vorfélle, die in Bezug auf das Gerét aufgetreten sind, sollten dem
Hersteller und der zustandigen Behorde des Mitgliedslandes gemeldet werden, in dem der
Benutzer und/oder der Patient ansassig ist.

Espanol

Uso previsto

El 719 Handle esta disefiado para suministrar energia a los cabezales de instrumentos de 3,5V
de Welch Allyn, como otoscopios, oftalmoscopios, retinoscopios, estrabismoscopios, episcopios,
iluminadores y transiluminadores. El 719 Handle esta disenado para su utilizarse en entornos de
cuidados ambulatorios y agudos. El dispositivo esta disefiado para profesionales sanitarios
cualificados y formados.

Descripciones de los simbolos

Para obtener mas informacion sobre el origen de estos simbolos, consulte el glosario de
simbolos de Welch Allyn: welchallyn.com/symbolsglossary.
ADVERTENCIA Las advertencias de este manual indican condiciones o proced-
& imientos que podrian producir lesiones, enfermedad o incluso la muerte del paci-
ente. Los simbolos de advertencia aparecen con fondo gris en los documentos en
blanco y negro.
PRECAUCION los avisos de precaucion de este manual indican condiciones o pro-
& cedimientos que pueden danar el equipo u otros dispositivos o causar la pérdida de
datos.
NOTA Presenta aclaraciones sobre una instruccion o informacién util de una
funcion o comportamiento.
Recogida selectiva de equipos eléctricos y electronicos. No lo elimine como residuo
urbano sin clasificar.

I =

Ry onLy Para uso por profesionales sanitarios autorizados o por prescripcién médica.
[Ec[rer) Representante autorizado en la Comunidad Europea
IPX0  Equipo no protegido contra la penetracion de agua.

Identificador de producto Consulte las instrucciones de uso

Numero de reposicion GTiIN] Numero mundial de articulo comercial

Numero de cédigo de lote Dispositivo médico

Fabricante Pieza del tipo BF
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Qo] E B=

jn
L
o
E

Mantener seco Bateria recargable de iones de litio

Limite de humedad Limite de presion atmosférica

Limite de temperatura Reciclar
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Advertencias

ADVERTENCIA Lea las instrucciones de uso y los avisos de cuidado en el Manual de
funcionamiento.

ADVERTENCIA Sélo utilice el mango de la serie 719 con productos y médulos cargadores
aprobados por Welch Allyn.

ADVERTENCIA El producto nimero 71960 de Welch Allyn (seccion de bateria) sélo es
adecuado para utilizarse con el mango de la serie 719.

ADVERTENCIA No desensamble ni modifique la bateria. No hay piezas que puedan ser reparadas en

su interior.

ADVERTENCIA No intente soldar directamente la bateria.

ADVERTENCIA No intente conectar las terminales positiva y negativa entre si, ni a ningun otro
dispositivo.

ADVERTENCIA No cargue de la bateria en ninguin entorno donde la temperatura exceda de 40°
C(104° F) ni descienda a menos de 0° C (32° F).

ADVERTENCIA No deseche la seccidn de la bateria echandolo al fuego ni al agua. No lo someta
a puncion, incineracion, impacto fuerte ni choque.

ADVERTENCIA No sumerja la seccion de la bateria en ningun liquido.

ADVERTENCIA No golpes la seccién de la bateria ni lo arroje.

ADVERTENCIA No utilice ningtin bateria que se vea deformado, con pérdidas, corroido o
presente cualquier otra condicién irregular.

ADVERTENCIA Manipule con extremo cuidado toda bateria que esté dafiada o muestre fugas
de su contenido. Si su piel entra en contacto con el electrdlito, lave la parte expuesta con aguay
jabon. Si entra en contacto con un ojo, deje correr agua sobre el ojo por espacio de 15 minutos.
Procurese de inmediato atencion médica.

ADVERTENCIA Cuando descarte une de bateria, pregunte a su servicio de recoleccion de
basura sobre las disposiciones locales que restringen el desecho o el reciclaje de baterias.
ADVERTENCIA Para prevenir el peligro de fuego, quemaduras o daio a su paquete de bateria o
lampara, no permita que ninguin objeto metélico toque ambos contactos de la bateria.
ADVERTENCIA Este producto cumple las normas actuales obligatorias relativas a la
interferencia electromagnética y no debe ocasionar problemas a otros equipos ni verse
afectado por otros dispositivos. Como precaucion, evite utilizar este dispositivo cerca de otros
equipos.

ADVERTENCIA Si desea obtener informacion sobre la compatibilidad electromagnética
(EMC),consulte la pagina web de Welch Allyn: welchallyn.com/emc-hndls.

ADVERTENCIA Se puede pedir un ejemplar impreso de la informacion sobre emisiones e
inmunidad a Welch Allyn, que se entregara en un plazo de 7 dias naturales.

ADVERTENCIA No exponga la bateria a temperaturas de almacenamiento superiores a 50° C
(122°F) ni inferiores a -20° C (-4° F).

ADVERTENCIA No descargue la bateria si la temperatura ambiente es superior a 60° C (140° F)
o inferiora -20°C (-4°F).

ADVERTENCIA Para una duracién maxima, retire el mango y el médulo de carga de CA del
enchufe de corriente cuando se termine de cargar la bateria. No deje el médulo de carga de CA
conectado al enchufe de corriente sin un mango acoplado.

o e Py
Eliminacion

Los usuarios deben respetar todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales o
locales con respecto a la eliminacién segura de los dispositivos y accesorios médicos. En caso de

duda, el usuario del dispositivo deberd, en primer lugar, ponerse en contacto con el servicio
técnico de Hillrom para que lo orienten sobre los protocolos de eliminacion segura.

Riesgo residual

Este producto cumple las normas correspondientes de interferencia electromagnética,
seguridad mecanica y biocompatibilidad. Sin embargo, el producto no puede eliminar por
completo el posible dafo al paciente o al usuario de lo siguiente:
- dafo o deterioro del dispositivo por riesgos electromagnéticos;
« dafos por riesgos mecanicos;
« danos por falta de disponibilidad del dispositivo, funcion o parametro;
daios por un uso indebido, como un limpieza insuficiente, o
- dafo por la exposicion del dispositivo a factores bioldgicos que pueden dar lugar a una
reaccion alérgica sistémica grave.

Accesorios
71955  USB Charging Accessory

71943 Single Well Charging Stand
7114x  Universal Desk charger (Double Well)

Lista de piezas

Conector al cabezal

de instrumentos >

Seccion del
reéstato

Anillo de control de Anillo cromado

intensidad luminica

Boton de/
Base de encendid

Indicador de Seccion de la
encendido/ recarga bateria 71960
recargal

71943

Conector eléctrico

Médulo
cargador de la
serie710

Indicador de
bateria baja

Figura 1
Instrucciones de funcionamientol
1. Conecte el cabezal del instrumento al mango.
2. Pulse el botén de encendido en la seccion del reéstato y gire

el anillo de control de intensidad luminica hacia la derecha (o
sea, en el sentido de las manecillas del reloj). Para intensificar
la luz, siga girando hasta llegar al tope (figura 1).

3. Para apagar, gire el anillo a la izquierda (o sea, en sentido
contrario a las manecillas del reloj). El botén hara un clic
cuando se apague por completo. Apague el dispositivo por
completo después de cada uso para asegurar la maxima
duracion de la bateria.

Instrucciones de carga

1. Enchufe el médulo cargador en una toma de corriente de la
pared y en el conector eléctrico que tiene la base de recarga. El indicador de encendido/
recarga se iluminara (verde) cuando el dispositivo comience a recibir electricidad (Figura
1)

Figura 2

2. Inserte el mango en la base de recarga. El indicador de encendido/recarga se pondré de
color ambar durante la recarga. Para recargar una bateria agotada, déjela cargandose
durante 16 horas ininterrumpidas (Figura 2).

3. Cuando el dispositivo esté recargado por completo, la luz del indicador de encendido/
recarga volverd a ser verde. Si lo desea, el mango puede quedar en la base de recarga.

4. La bateria puede cargarse después de una descarga parcial sin que se afecte el
desemperio general de su memoria (a diferencia de las baterias de niquel cadmio).

5. No pueden utilizarse instrumentos de diagnoéstico durante la recarga.

PRECAUCION La bateria no se distribuye con plena carga. Para obtener los mejores resulta-
J4 )\ dos, recargue la bateria durante 16 horas cuando sea nuevo o después de un largo periodo de

inactividad.

Indicador de bateria baja

1. El indicador de bateria baja se encendera varios minutos antes de que se apague el
mango, dependiendo de cémo de antigua sea la bateria (figura 1).

2. Una vez que la bateria esté agotada por completo, el indicador de bateria baja puede

emitir una luz intermitente.

Sustitucion de la bateria

Retirada de la bateria:

1. Sujete bien el asa del instrumento por la parte de la bateria.
2. Gire la parte del reostato en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se separe de
la bateria (Figura 3).

En sentido horario

Figura 3

En sentido contrario a
las agujas del reloj

Colocacién de una bateria nueva:

1. Inserte la parte del reostato en la nueva bateria.

2. Para conectar las dos secciones, gire |a parte del reostato en sentido horario hasta que
quede bien ajustada (Figura 3).

3. Compruebe que el reostato queda bien fijado en la bateria del asa del instrumento.

. . . e
lepIEZO Y desinfeccion

Limpie el mango y el cargador con toallitas desinfectantes o un limpiador de uso sanitario de
nivel bajo o intermedio que incorporen una solucién de hipoclorito de sodio 1:10 (lejia) o
alcohol isopropilico al 70 % como ingrediente de desinfeccion activo. Siga las instrucciones del
fabricante de las toallitas para un uso apropiado, tiempos de contacto y advertencias y

precauciones pertinentes.
ADVERTENCIA No empape/sature excesivamente el mango ni el cargador.

ADVERTENCIA No sumerja el mango ni el cargador en ninguna solucién.

ADVERTENCIA No esterilice el mango de alimentacion eléctrica, la base de carga ni el
cargador de la serie 719.
Tras la desinfeccion, revise el mango para detectar posibles signos visibles de deterioro en el
interruptor, el conector del extremo del dispositivo y la carcasa. Si encuentra evidencias de
dafios o deterioro, interrumpa el uso y pédngase en contacto con el departamento de asistencia
técnica de Hillrom para obtener ayuda.

Especificaciones

Las especificaciones y disefios pueden cambiar sin advertencia previa

Mango

Numero de modelo 71911

Dimensiones 137 mm largo x 28, 6 mm didmetro (méx.)

Peso 1289

Tipico periodo de recarga 16 horas (si totalmente descargado)

Tipico periodo de descarga 110 minutos (para baterias nuevas)

Modo de funcionamiento Funcionamiento continuo

Medioambiente Humedad relativa, sin  Presion atmosférica

Temperatura condensacion
Transporte/ -20°a 55°C (-4° a 120°F) 10-95% 500 - 1060 hPa
Almacenamiento
Funcionamiento 10° 2 49°C (59° a 104°F) 30-90% 500 - 1060 hPa

Aprobaciones
(Tl’ Conforme a [EC/UL/CSA/EN 60601-1.

Intertek
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Cédigo de lote

Para codigos de lote YY-JJJ: YY = ano, JJJ = dia consecutivo del afo.

PATENTE/PATENTES

hillrom.com/patents

Este producto puede estar cubierto por una o mas patentes. Consulte la direccion de Internet
siguiente. Las empresas Hill-Rom son las propietarias de patentes europeas, estadounidenses y
otras patentes, asi como de las solicitudes de patente pendientes.

Servicio Técnico De Hillrom

Para obtener informacién sobre cualquier producto de Welch Allyn, péngase en contacto con el
servicio técnico de Hill-Rom: hillrom.com/en-us/about-us/locations.

Servicio y garantia

Servicio

Si el producto no funciona correctamente o si es necesaria asistencia o mantenimiento técnicos
o piezas de repuesto, pongase en contacto con la asistencia técnica de Hillrom.

Garantia

El mango de alimentacion de la serie 719 esta garantizado por Welch Allyn contra todo defecto
de fabricacion. Welch Allyn reparara o sustituir, sin coste, toda pieza que haya fabricado y que
se compruebe que tiene defectos debidos a causas distintas de mal uso, negligencia, dafio de
envio o desgaste normal.

Welch Allyn garantiza que la seccion de bateria Welch Allyn 71960 se comportara de acuerdo
con las especificaciones originales durante los dos anos que siguen a la fecha de fabricacion,
cuando se utiliza con el mango de alimentaciéon Welch Allyn, serie 719. Esta garantia no se aplica
al uso de la bateria 71960 en otros productos. Una bateria defectuosa sera sustituida si falla
dentro de los dos afos de su fecha de fabricacion.

Welch Allyn se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso en el disefio, las
especificaciones y los modelos. La Unica garantia ofrecida por Welch Allyn es la garantia expresa
y escrita que acompana a la factura de venta o alquiler de los productos.

Aviso a los usuarios o pacientes en la UE

Cualquier incidente grave que se haya producido en rela-cion con el dispositivo debe notificarse
al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra el usuario
o el paciente.

ltaliano

Destinazione d'uso

Handle 719 e progettato per alimentare testine di strumenti Welch Allyn da 3,5 V come otoscopi,
oftalmoscopi, retinoscopi, strabismoscopi, episcopi, illuminatori e transilluminatori. Handle 719
e destinato all'uso in ambienti ambulatoriali e di terapia intensiva. Il dispositivo & destinato
all'uso da parte di personale sanitario qualificato ed esperto.

Descrizione dei simboli

Per informazioni sull'origine di questi simboli, consultare il glossario dei simboli di Welch Allyn:
welchallyn.com/symbolsglossary.
AVVERTENZA | messaggi di avvertenza nel presente manuale indicano condizioni
& o comportamenti che potrebbero causare malattie, lesioni personali o morte. | sim-
boli di avvertenza vengono visualizzati con uno sfondo grigio in un documento in
bianco e nero.
ATTENZIONE | messaggi di attenzione nel presente manuale indicano condizioni o
& comportamenti che potrebbero danneggiare il sistema o altre apparecchiature,
NOTA Fornisce chiarimenti su un'istruzione o informazioni utili su una funzione o
un comportamento.
X Raccolta separata di attrezzatura elettrica. Non smaltire come rifiuti urbani indif-
o ferenziati.

Ry onwy Solo su prescrizione o "Per I'uso da parte di o su prescrizione di medici o di perso-
nale sanitario qualificato"
[Ec[rer] Rappresentante autorizzato nella Comunita europea

IPX0 Dispositivo non protetto da infiltrazioni d'acqua.
Identificatore del prodotto [:E] Consultare le Istruzioni per l'uso

Numero per il riordino Numero articolo per il commercio
Dispositivo medico
Parte applicata di tipo BF

Fragile @] Apparecchiatura di classe Il

Numero di codice lotto

Produttore

Mantenere in luogo asciutto Batteria agli ioni di litio ricaricabile
Li-ion
Limiti di umidita g Limiti di pressione atmosferica
Limite di temperatura &% Riciclare

aw
Avvertenze

AVVERTENZA Per le precauzioni e le istruzioni d'uso, consultare il manuale operativo.
AVVERTENZA PERICOLO DI ESPLOSIONE. Non utilizzare il dispositivo in presenza di anestetici
inflammabili.

AVVERTENZA Utilizzare la manopola serie 719 solo con prodotti e caricatori approvati da
Welch Allyn.

AVVERTENZA La p/n 71960 (Sezione batteria) Welch Allyn puo essere utilizzata solo con la
manopola serie 719.

AVVERTENZA Non smontare o modificare la batteria. All'interno non vi sono parti che possano
essere riparate dall'utente.

AVVERTENZA Non tentare di effettuare saldature direttamente sulla batteria.

AVVERTENZA Non tentare di collegare il polo positivo a quello negativo, né ad altri dispositivi.
AVVERTENZA Non caricare la batteria in ambienti in cui la temperatura superi i 40°C o sia
inferiore a 0°C.

AVVERTENZA Non smaltire la sezione batteria in acqua o fuoco. Non forare, bruciare o
sottoporre la batteria a forti sollecitazioni.

AVVERTENZA Non immergere la batteria in alcun liquido.

AVVERTENZA Non colpire o lanciare la batteria.

AVVERTENZA Non utilizzare una batteria deformata, che evidenzi perdite, corrosa o irregolare
in qualsiasi altro modo.

AVVERTENZA Maneggiare con estrema cura le batterie danneggiate e con perdite. Se si entra
in contatto con l'elettrolita, lavare la parte esposta con abbondante acqua e sapone. Se il
contatto avviene con gli occhi, sciacquare gli occhi con abbondante acqua per 15 minuti. Quindi
consultare immediatamente un medico.

AVVERTENZA Prima di smaltire una batteria, contattare il fornitore del servizio di nettezza
urbana per informazioni sulle normative locali relative allo smaltimento e al riciclaggio delle
batterie.

AVVERTENZA Per evitare rischi di incendio, bruciature o danni alla batteria, evitare che un
oggetto metallico metta in contatto i due poli della batteria.

AVVERTENZA |l prodotto & conforme agli standard obbligatori correnti per le interferenze
elettromagnetiche e non dovrebbe causare problemi ad altri dispositivi o subire le interferenze
di altri dispositivi. Evitare, a puro titolo di precauzione, di utilizzare il dispositivo in prossimita di
altri dispositivi.

AVVERTENZA Per informazioni sulla compatibilita elettromagnetica (EMQ), visitare il sito Web
Welch Allyn: welchallyn.com/emc-hndls.

AVVERTENZA Una copia cartacea delle informazioni relative alle emissioni e all'immunita puo
essere richiesta a Welch Allyn e verra consegnata entro 7 giorni di calendario.

AVVERTENZA Non esporre la batteria a temperature superiori ai 50°C o inferiori ai -20°C.
AVVERTENZA Non scaricare la batteria se la temperatura ambiente e superiore ai 60°C o
inferiore ai -20°C.

AVVERTENZA Per un servizio pit duraturo, rimuovere I'impugnatura e il modulo di carica in c.a.
dalla presa quando la carica & completa. Non lasciare il modulo di carica in c.a. collegato alla
presa quando l'impugnatura non é collegata.

Smaltimento

Gli utenti devono rispettare tutte le leggi e le normative federali, statali, regionali e/o locali in
riferimento allo smaltimento sicuro di dispositivi e accessori medicali. In caso di dubbi, I'utente
del dispositivo deve prima contattare il supporto tecnico Hillrom per indicazioni sui protocolli di
smaltimento sicuri.

Rischio residuo

Questo prodotto & conforme agli standard relativi a interferenza elettromagnetica, sicurezza
meccanica, prestazioni e biocompatibilita. Tuttavia, il prodotto non puo eliminare
completamente i potenziali danni al paziente o all'utente seguenti:

- Danni o guasti al dispositivo associati a pericoli elettromagnetici,

- Danni causati da pericoli meccanici,

« Danni causati da dispositivo, funzionamento o indisponibilita dei parametri,

- Danni causati da uso improprio, ad esempio pulizia inadeguata e/o

« Danno derivante dall'esposizione del dispositivo a fattori scatenanti biologici che

possono provocare una grave reazione allergica sistemica.

Accessori

71955 Accessorio di ricarica USB

71943 supporto di ricarica a pozzetto singolo

7114x  caricabatterie da tavolo universale (doppio pozzetto)
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Elenco delle parti

Sezione
reostato

Connettore per i

terminali degl

strumenti
Anello di controllo
dell'intensita della
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Indicatore | cromato

alimentazione/ uce

carica Base di ricarica 71943 pulsante di Sezione
Connettore accensioné batteria

alimentazione 71960

Caricatore
serie 710

Indicatore
batteria
scarica

Figura 1
Istruzioni operative
1. Collegare il terminale dello strumento alla manopola.
2. Premere il pulsante di accensione della sezione reostato e

ruotare l'anello di controllo dell'intensita della luce in senso
orario (OR). Per intensificare l'illuminazione, continuare a
ruotare fino a raggiungere lo stop (Figura 1).

3. Per ridurre l'intensita, ruotare in senso antiorario (AOR). Una
volta raggiunto il minimo sara possibile sentire il clic del
pulsante. Per garantire la massima durata della batteria,
spegnere il dispositivo dopo ogni utilizzo.

Istruzioni per laricarica

Figura 2

1. Collegare il caricatore alla presa a muro e il cavo di alimentazione al connettore posto
sulla base di ricarica. Lindicatore di alimentazione/ricarica si illuminera (verde) (Figura 1).
2. Inserire la manopola nella base di ricarica. Durante la ricarica, l'indicatore di

alimentazione/ricarica assumera il colore giallo. Per una ricarica completa della batteria,
sono necessarie 16 ore ininterrotte di ricarica (Figura 2).

3. Quando la batteria & completamente carica, l'indicatore di alimentazione/ricarica diventa
di nuovo di colore verde. Se necessario, € possibile lasciare la manopola nella base di
ricarica.

4. E possibile ricaricare la batteria dopo uno scaricamento parziale senza influire negativamente
sulla memoria complessiva della batteria (diversamente da quanto accade con le batterie in
Ni-Cad).

5. Non é possibile utilizzare gli strumenti diagnostici durante la ricarica.

ATTENZIONE La sezione batteria viene fornita scarica. Al fine di ottenere le massime pre-
stazioni, caricare una sezione batteria nuova o non utilizzata per un lungo periodo di
tempo per 16 ore

Indicatore di batteria scarica

1. L'indicatore di batteria scarica si accende vari minuti prima dello spegnimento della
manopola, a seconda del periodo di utilizzo della batteria (Figura 1).
2. Quando la batteria & completamente scarica, l'indicatore di batteria scarica lampeggia.

Sostituzione della batteria

Rimozione della sezione batteria:

1 Afferrare saldamente lo strumento attraverso la sezione batteria.
2. Girare la sezione reostato in senso antiorario fino a quando si stacca dalla sezione batteria

(Figura 3).
( Senso orario
Figura 3 r% @
l‘ (O

Senso antiorario

Sostituzione di un nuova sezione batteria:

1. Inserire la sezione reostato in una nuova sezione batteria.

2. Per connettere le due sezioni, girare la sezione reostato in senso orario fino a quando &
stretta(Figura 3).

3. Verificare che la sezione reostato sia fissata sulla sezione batteria dellimpugnatura dello
strumento.

Pulizia e disinfezione

Pulire l'impugnatura e il caricatore con un adeguato panno detergente/disinfettante di livello
medio-basso per uso medico imbevuto di una soluzione di ipoclorito di sodio 1:10 (candeggina)
o di alcol isopropilico come ingrediente disinfettante attivo. Consultare le istruzioni di pulizia
del produttore per applicare la modalita d'uso e i tempi di contatto corretti e conoscere le
avvertenze e le precauzioni applicabili.
AVVERTENZA Non immergere/saturare eccessivamente il gruppo dellimpugnatura o il
caricatore.
AVVERTENZA Nonimmergere il gruppo dell'impugnatura o il caricatore in alcuna
soluzione.
AVVERTENZA Non sterilizzare I'impugnatura di alimentazione, |a base di ricarica o il
caricatore della serie 719.
Dopo la pulizia, verificare I'eventuale presenza di segni visibili di deterioramento sul gruppo
Charger (Caricabatterie) in corrispondenza dei contatti all'interno dei pozzetti di carica, nel
connettore di estremita e nell'alloggiamento. Qualora siano presenti segni di danneggiamento
o deterioramento, interrompere I'utilizzo del dispositivo e rivolgersi a Welch Allyn o al proprio
rappresentante di zona.

Specifiche

Le specifiche e il design possono cambiare senza preavviso.

Manopola

Numero del modello 71911

Dimensioni 137 mm Lunghezzax 28, 6 mm Diametro (Max.)
Peso 1289

Tempo di ricarica tipico
Tempo di scaricamento tipico

16 ore (batteria completamente scarica)
110 minuti (batteria nuova)

Modalita operativa Continua

Specifiche ambientali Umidita relativa, Pressione
Temperatura senza condensa atmosferica

Trasporto/ -20° - 55°C (-4° - 120°F) 10-95% 500 - 1060 hPa

conservazione

Funzionamento 10° - 49°C (59° - 104°F) 30-90% 500 - 1060 hPa

Approvazioni
ﬂb Conforme a IEC/UL/CSA/EN 60601-1.

[
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Codice lotto

Per identificare il codice lotto YY-JJJ, YY=anno e JJJ=giorno consecutivo dell'anno giuliano.

BREVETTO/BREVETTI

hillrom.com/patents

Puo essere coperto da uno o piu brevetti. Vedere I'indirizzo Internet riportato di seguito. Le
societa Hill-Rom sono proprietarie di brevetti europei e statunitensi nonché di altri brevetti e
richieste di brevetto in corso di concessione.

Assistenza tecnica Hillrom

Per informazioni sui prodotti Welch Allyn, rivolgersi all'assistenza tecnica Hill-Rom:
hillrom.com/en-us/about-us/locations.

Assistenza e garanzia

Manvutenzione

Se il prodotto non funziona correttamente o se si necessita di assistenza, manutenzione o parti
di ricambio, contattare il supporto tecnico Hillrom.

Garanzia

La serie 719 di manopole di alimentazione & garantita da Welch Allyn contro tutti i difetti di
fabbricazione. Welch Allyn riparera o sostituira, gratuitamente, le parti di propria produzione
che sirivelano difettose per cause diverse da utilizzo non conforme alle specifiche, negligenza,
danni durante il trasporto o normale usura.

Welch Allyn garantisce che la sezione batteria 71960 funzionera secondo le specifiche originali
per i due anni successivi alla data di produzione, se utilizzata con la manopola di alimentazione
serie 719 Welch Allyn. La garanzia non verra applicata se la batteria 71960 viene utilizzata con
altri prodotti. Una batteria difettosa verra sostituita solo in caso di guasto entro due anni dalla
data di produzione.

Welch Allyn si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in termini di design,
specifiche e modelli. L'unica garanzia fornita da Welch Allyn e quella esplicita scritta estesa alla
vendita o al noleggio dei suoi prodotti.

Avviso agli utenti e/o pazienti nell'UE

Eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere segnalati al
produttore e all'autorita competente dello Stato membro in cui & residente I'utente e/o /il
paziente.

Nederlands

Beoogd gebruik

De 719-handgreep is bedoeld voor de voeding van 3,5V-Welch Allyn-instrumenten zoals
otoscopen, oftalmoscopen, retinoscopen, strabismoscopen, episcopen, verlichtingssystemen
en transilluminatoren. De 719-handgreep is bedoeld voor gebruik in ambulante en acute
zorgomgevingen. Het apparaat is bedoeld voor gebruik door medisch gekwalificeerde en
getrainde professionals in de gezondheidszorg.

Verklaring van de symbolen

Bekijk de symbolenlijst van Welch Allyn op welchallyn.com/symbolsglossary voor meer
informatie over de symbolen.

WAARSCHUWING De waarschuwingen in deze handleiding wijzen op omstan-
A digheden of handelingen die kunnen leiden tot ziekte, letsel of overlijden. Waar-
schuwingssymbolen worden in een zwart-wit document weergegeven met een
grijze achtergrond.
LET OP ‘Let op’-meldingen in deze handleiding geven omstandigheden of han-
delingen aan die kunnen leiden tot beschadiging van de apparatuur of andere
eigendommen, of tot verlies van gegevens.
OPMERKING Geeft uitleg bij een instructie of nuttige informatie over een functie
of gedrag.
Gescheiden inzameling van elektrische apparatuur. Gooi dit product niet weg als
ongesorteerd gemeentelijk afval.
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Apparatuur niet beschermd tegen indringen van water.
l:jzl Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
Bestelnummer Global Trade Item Number (internation-

Productidentificatie

Partijcodenummer Medisch hulpmiddel

Fabrikant Toegepast onderdeel van BF-type
Breekbaar @ Apparatuur van klasse 2

Droog bewaren Oplaadbare li-ionpolymeerbatterij

Li-ion
Vochtigheidsbereik g Atmosferische-drukbereik
Temperatuurgrens 0“ Recycling

LT
Waarschuwingen
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WAARSCHUWING Lees de handleiding voor waarschuwingen en instructies voor het gebruik.
WAARSCHUWING Gebruik de 719 serie handgreep uitsluitend met door Welch Allyn
goedgekeurde producten en opladers.

WAARSCHUWING Welch Allyn onderdeelnr. 71960 (accugedeelte) is uitsluitend geschikt voor
gebruik met de 719 serie handgreep.

WAARSCHUWING Neem de accu niet uit elkaar en breng geen veranderingen aan. De accu
bevat geen onderdelen die moeten worden onderhouden.

WAARSCHUWING Probeer niet rechtstreeks op de accu te solderen.

WAARSCHUWING Probeer niet de positieve en negatieve aansluitingen met elkaar of met een
ander apparaat te verbinden.

WAARSCHUWING Laad de accu niet op in een omgeving waar de temperatuur hoger dan 40°C
of lager dan 0°C kan worden.

WAARSCHUWING Het accugedeelte mag bij afvoer niet met vuur of water in contact komen.
Niet doorboren, verbranden of aan harde stoten of schokken blootstellen.

WAARSCHUWING De accu mag niet in vloeistof worden ondergedompeld.
WAARSCHUWING Niet op de accu slaan. Niet gooien.

WAARSCHUWING Gebruik een accu niet als deze vervormd lijkt, lekt, gecorrodeerd is of in enig
ander opzicht niet normaal lijkt.

WAARSCHUWING Ga extreem voorzichtig om met beschadigde of lekkende accu’s. Als u in
contact komt met de accuvloeistof, was dan het blootgestelde gedeelte met water en zeep. Als de
vloeistof in contact komt met uw ogen, spoel deze dan 15 minuten lang met water. Raadpleeg
onmiddellijk een arts.

WAARSCHUWING Neem voor het afvoeren van een accu contact op met uw plaatselijke
reinigingsdienst voor de plaatselijk geldende regels voor het afvoeren of recyclen van accu’s.
WAARSCHUWING Voorkom brand, brandwonden of beschadigingen aan uw accu of lamp
door ervoor zorg te dragen dat er geen metalen voorwerpen over de accucontacten kunnen
komen te liggen.

WAARSCHUWING Dit product voldoet aan de momenteel geldende normen voor
elektromagnetische interferentie en mag geen problemen veroorzaken bij of ondervinden van
andere apparatuur. Vermijd echter uit voorzorg dit apparaat in de directe nabijheid van andere
apparatuur te gebruiken.

WAARSCHUWING Voor informatie over elektromagnetische compatibiliteit (EMC) kunt u de
website van Welch Allyn raadplegen: welchallyn.com/emc-hndls.

WAARSCHUWING U kunt bij Welch Allyn ook een papieren exemplaar van de informatie over
emissies en immuniteit bestellen. Deze wordt binnen 7 kalenderdagen bezorgd.
WAARSCHUWING Stel de accu niet bloot aan opslagtemperaturen van hoger dan 50°C of lager
dan -20°C.

WAARSCHUWING Ontlaad de accu niet bij een omgevingstemperatuur van hoger dan 60°C of
lager dan -20°C.

WAARSCHUWING Haal de handgreep en de wisselstroom-oplaadmodule uit het stopcontact
wanneer het opladen voltooid is om de batterij zo lang mogelijk mee te laten gaan. Laat de
wisselstroom-oplaadmodule niet aangesloten op het stopcontact zonder dat er een handgreep
is bevestigd.

Afvoeren

Gebruikers moeten zich houden aan alle federale, landelijke, regionale en/of lokale wetten en
voorschriften zoals deze gelden voor het veilig afvoeren van medische hulpmiddelen en
accessoires. In geval van twijfel dient de gebruiker van het hulpmiddel eerst contact op te
nemen met de technische ondersteuning van Hillrom voor advies over protocollen over veilig
afvoeren.

Restrisico

Dit product voldoet aan de relevante normen voor elektro-magnetische interferentie,
mechanische veiligheid, prestaties en biocompatibiliteit. Het product kan potentieel letsel of

potentiéle schade voor de patiént of gebruiker door de onderstaande oorzaken echter niet
volledig wegnemen:

letsel of schade aan het hulpmiddel in verband met elektro-magnetische risico's;

letsel door mechanische risico's;

letsel door onbeschikbaarheid van het hulpmiddel, functies of parameters;

letsel door verkeerd gebruik, zoals ontoereikende reiniging, en/of

letsel door blootstelling van het hulpmiddel aan biologische triggers die kunnen leiden
tot een ernstige systemische allergische reactie.

Accessoires
71955  USB-oplaadaccessoire

71943  Oplaadstandaard voor één Well
7114x  Universele tafelbladoplader (dubbele houder)

Onderdelenlijst
Aansluiting
instrumentkop eostaatgedeelte
Chromen
Indicator Lichtintensiteitsregelaar ring

‘voeding/

opladen’ 71943 Aan/
Oplaadbasis uitknol

Voedingsingang

710 serie
oplader

Accugedeelte
71960

Indicator ‘accu
bijna leeg’

Afbeelding 1
Bedieningsinstructies
1. Sluit de instrumentkop op de handgreep aan.
2. Druk de aan/uitknop op het reostaatgedeelte in en draai de

lichtintensiteitsregelaar rechtsom voor intenser licht. Draai
door tot de aanslag. (Afbeelding 1.)

3. Draai linksom om het licht uit te schakelen. Bij volledige
uitschakeling hoort u de knop klikken. Draai na elk gebruik
geheel uit voor een maximale gebruikstijd van de accu.

Oplaadinstructies

1. Steek de oplader in een wandcontactdoos en de
voedingsingang in de bureauoplader. De indicator ‘voeding/opladen’licht (groen) op
zodra de voeding is ingeschakeld. (Afbeelding 1.)

2. Plaats de handgreep in de bureauoplader. De indicator ‘voeding/opladen’ wordt tijdens
het opladen geel. Een lege accu moet 16 uur aaneengesloten worden opgeladen.
(Afbeelding 2.)

Afbeelding

3. Als het opladen voltooid is, wordt de indicator ‘voeding/opladen’ weer groen. U mag de
handgreep eventueel in de bureauoplader laten staan.

4. De accu kan worden opgeladen na gedeeltelijk te zijn ontladen. Anders dan bij Ni-Cd-
cellen heeft dit geen negatief effect op het accugeheugen.

5. Tijdens het opladen kunnen geen diagnostische instrumenten worden gebruikt.

ﬁ VOORZICHTIG Voor verzending wordt het accugedeelte niet volledig opgeladen. Laad
een nieuw, of lange tijd niet gebruikt, accugedeelte 16 uur op voor een optimale wer-

king.
Indicator batterij bijna leeg
1. De indicator ‘accu bijna leeg’licht enige minuten lang op voordat de handgreep wordt

uitgeschakeld. Hoe lang precies hangt af van de gebruiksduur van de accu. (Afbeelding 1).

2. Als de accu geheel leeg is, kan de indicator ‘accu bijna leeg’ onregelmatig oplichten.

Batterij vervangen

Het batterijdeel verwijderen:

1. Houd de handgreep van het instrument stevig bij het batterijdeel vast.
2. Draai het regelweerstanddeel linksom tot het van het batterijdeel loskomt. (Afbeelding 3).

Rechtsom

Afbeelding 3
Linksom

Een nieuw batterijdeel plaatsen:

1. Plaats het regelweerstanddeel in het nieuwe batterijdeel.

2. Om de twee delen te verbinden, draait u het regelweerstanddeel rechtsom tot het vastzit
(Afbeelding 3).

3. Controleer of het regelweerstanddeel goed op het batterijdeel van de handgreep van het
instrument zit.

Reiniging en desinfectie

Maak de handgreep en de oplader schoon met een voor de gezondheidszorg geschikte (laagste
of middelste niveau) schoonmaak- of desinfecteringsdoek die natriumhypochlorietoplossing
(bleekoplossing) in de verhouding 1:10 of 70% isopropylalcohol als actief desinfectiemiddel
bevat. Neem voor een correct gebruik en de juiste contacttijden de instructies en de
toepasselijke waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen van de fabrikant van het doekje in
acht.

WAARSCHUWING De handgreep en de oplader mogen niet bovenmatig in een

vloeistof worden geweekt/gedrenkt.

WAARSCHUWING Dompel de handgreep en de oplader niet onder in een vloeistof.

WAARSCHUWING De elektrische handgreep, oplaadbasis of oplader van de 719-serie
mogen niet worden gesteriliseerd.
Inspecteer de handgreep na desinfectie op zichtbare tekenen van slijtage bij de schakelaar, de
connector aan de kant van het apparaat en de behuizing. Als er sprake is van beschadigingen of
slijtage, mag het instrument niet meer worden gebruikt en moet u contact opnemen met de
afdeling Technische ondersteuning van Hillrom voor hulp.

Specificaties

Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Handgreep

Modelnummer 71911

Afmetingen lengte 137 mm, doorsnede 28,6 mm (max.)

Gewicht 1289

Normale oplaadtijd
Normale ontlaadtijd
Bedieningsmodus
Omgevingsspecificaties

16 uur (volledig ontladen)
110 minuten (voor nieuwe accu)
Continue bediening
Relatieve vochtigheid,  Atmosferische

Temperatuur niet-condenserend druk
Transport/opslag -20° tot 55°C (-4° tot 120°F) 10-95% 500 - 1060 hPa
Tijdens bedrijf 10° tot 49°C (59° tot 104°F) 30-90% 500 - 1060 hPa
.
Goedkeuringen

(Il' \Voldoet aan I[EC/UL/CSA/EN 60601-1.
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Partijcode

Voor partijcode YY-JJJ: YY = jaar en JJ = de opeenvolgende dag van het Juliaanse jaar.

OCTROOI/OCTROOIEN

hillrom.com/patents

Kan beschermd zijn door één of meer octrooien. Raadpleeg de onderstaande website. De Hill-
Rom-ondernemingen zijn eigenaar van Europese, Amerikaanse of andere octrooien en
aangevraagde octrooien.

Technische Ondersteuning Van Hillrom

Neem voor meer informatie over een product contact op met de technische ondersteuning van
Hillrom: hillrom.com/en-us/about-us/locations/.

Service en garantie

Service

Als het product niet naar behoren functioneert of als u ondersteuning, service of
reserveonderdelen nodig hebt, kunt u contact opnemen met de Technische ondersteuning van
Hillrom.

Garantie

Welch Allyn geeft op de 719 serie powerhandgreep garantie ten aanzien van alle
fabricagefouten. Welch Allyn repareert of vervangt kosteloos alle zelf gefabriceerde onderdelen
waarvan is vastgesteld dat deze defect zijn door andere oorzaken dan oneigenlijk gebruik,
verwaarlozing, beschadiging tijdens het transport of normale slijtage.

Welch Allyn garandeert dat het Welch Allyn 71960 accugedeelte gedurende twee jaar vanaf de
fabricagedatum volgens de oorspronkelijke opgaven werkt, mits gebruikt in combinatie met de
Welch Allyn 719 serie powerhandgreep. Deze garantie is niet van toepassing op het gebruik van
de 71960 accu in andere producten. Een defecte accu wordt vervangen als deze binnen twee
jaar na de fabricagedatum defect is geraakt.

Welch Allyn behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het
ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Welch Allyn biedt, is de
expliciete schriftelijke garantie die wordt verleend op de verkoop of verhuur van haar
producten.

Kennisgeving voor gebruikers en/of patiénten in de EU

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel dient te
worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker
en/of patiént is gevestigd.

Portugués (PT)

Utilizagao prevista

O punho da série 719 destina-se a fornecer energia as cabecas dos instrumentos de 3,5V da
Welch Allyn, tais como otoscépios, oftalmoscopios, retinoscdpios, estrabismoscopios,
episcopios, iluminadores e transiluminadores. O punho da série 719 destina-se a ser utilizado
em ambientes de ambulatério e cuidados intensivos. O dispositivo é indicado para profissionais
de satide com formacao e qualificagdo médica.

Descrigdo dos simbolos

Para obter informagoes relativas a origem destes simbolos, consulte o glossario de simbolos da
Welch Allyn: welchallyn.com/symbolsglossary.

ADVERTENCIA As indicacbes de adverténcia presentes neste manual identificam
& condigdes ou préticas que podem conduzir a doengas, lesées ou morte. Os simbo-
los de adverténcia sédo apresentados com um fundo cinzento num documento a
preto e branco.
ATENGAO As indicagdes de atencao presentes neste manual identificam condigdes
ou praticas que podem resultar em danos ao equipamento ou outros materiais, ou
perda de dados.
NOTA Apresenta esclarecimentos sobre uma instrucdo ou informagoes Uteis sobre
uma funcionalidade ou um comportamento.
O equipamento elétrico deve ser recolhido separadamente. Nao eliminar como lixo
urbano indiferenciado.
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Ry ONLY Sujeito a receita médica ou "Para utilizagdo por ou sob autorizagdo de um profis-
sional médico autorizado"
Representante Autorizado na Comunidade Europeia
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Equipamento geral, ndo-protegido contra a entrada de dgua.

Identificador do produto Consultar as instrucoes de utilizacao

Numero de encomenda GTin] NUmero de artigo comercial global

Dispositivo médico

Numero de cédigo de lote

Fabricante Peca Aplicada de Tipo BF
Fragil Equipamento de Classe I
Manter seco Bateria recarregével de ides de litio

Li-ion
Limites de humidade Limite de presion atmosférica
Limites de temperatura 0“ Reciclar

aw

Indicagoes de adverténcia

ADVERTENCIA Leia as Precaucées e Instrucdes de utilizagdo no Manual de utilizagao.
ADVERTENCIA Utilize a Pega da série 719 apenas com os produtos e carregadores aprovados
pela Welch Allyn.

ADVERTENCIA Welch Allyn ref. 71960 (Secgdo da bateria) apenas é adequado para uso com a
pega da série 719.

ADVERTENCIA Nio desmonte nem modifique as baterias. O equipamento nao contém pegas
que possam ser reparadas pelo utilizador.

ADVERTENCIA Nio tente soldar diretamente a bateria.

ADVERTENCIA N3o tente conectar os terminais positivo e negativo um ao outro, nem a
qualquer outro dispositivo.

ADVERTENCIA Nio carregue a bateria em qualquer ambiente onde a temperatura possa
exceder 40°C ou cair abaixo de 0°C.

ADVERTENCIA Nio elimine a seccdo da bateria por incineragdo ou em contacto com dgua. Nao
puncione, incinere ou sujeite a forte impacto ou choque.

ADVERTENCIA Nio mergulhe a bateria em qualquer liquido.

ADVERTENCIA Nao bata ou atire a bateria.

ADVERTENCIA Nio utilize uma bateria que apresente deformacdes, fugas, corrosdo ou algum
tipo de irregularidade.

ADVERTENCIA Manuseie uma bateria danificada ou com fugas com extremo cuidado. Em caso
de contacto com o eletrélito, lave a drea exposta com dgua e sabao. Em caso de contacto do
eletrolito com os olhos, lave os olhos com agua durante 15 minutos. Procure auxilio médico
imediatamente.

ADVERTENCIA Ao eliminar uma bateria, contacte o fornecedor local de servicos de eliminagéo
de residuos para obter informacdes acerca das restricdes locais relativamente a eliminagao ou
reciclagem de baterias.

ADVERTENCIA Para evitar risco de incéndio, queimaduras ou danos na bateria ou lampada,
nao permita que um objeto de metal toque nos contactos da bateria.

ADVERTENCIA Este produto encontra-se em conformidade com as normas atuais relevantes
para interferéncia eletromagnética e ndo deve causar problemas a outros equipamentos ou ser
afetado por outros dispositivos. Como medida cautelar, evite usar este dispositivo muito
proximo de outros equipamentos.

ADVERTENCIA Para obterinformagdes sobre compatibilidade eletromagnética (CEM), consulte
o website da Welch Allyn: welchallyn.com/emc-hndls.

ADVERTENCIA E possivel encomendar uma cépia impressa das informagées sobre as emissdes
e aimunidade a Welch Allyn para entrega no prazo de 7 dias.

ADVERTENCIA Nio exponha a bateria a temperaturas acima de 50°C ou abaixo de -20°C.
ADVERTENCIA N3o descarregue a bateria se a temperatura ambiente estiver acima de 60°C ou
abaixo de -20°C.

ADVERTENCIA Para prolongar a vida util, remova a pega e o Médulo de Carregamento CA da
tomada depois de terminar o carregamento. Nao deixe o Médulo de Carregamento CA ligado a
tomada sem uma pega encaixada.

o e -
Eliminacdo

Os utilizadores devem respeitar todas as leis e regulamentos federais, estatais, regionais e/ou
locais, na medida em que séo responsaveis pela eliminacao segura de acessorios e dispositivos

médicos. Em caso de duvida, o utilizador do dispositivo devera contactar em primeiro lugar a
assisténcia técnica da Hillrom para obter orienta¢des sobre os protocolos de eliminagdo segura.

Risco residual

Este produto estd em conformidade com as normas relevantes de interferéncia
eletromagnética, seguranca mecanica, desempenho e biocompatibilidade. No entanto, o
produto ndo pode eliminar completamente a possibilidade de ferimentos no paciente ou no
utilizador decorrente do seguinte:
«+ Ferimentos ou danos no dispositivo associados a perigos eletromagnéticos;
Ferimentos devido a perigos mecanicos;
- Ferimentos devido a indisponibilidade do dispositivo, funcao ou parametro;
+ Ferimentos devido a utilizagdo incorreta, como limpeza inadequada e/ou
«+ Ferimentos devido a exposicéo do dispositivo a estimulos bioldgicos que podem resultar
numa reacao alérgica sistémica grave.

Lista de pecas
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Secgdo do
redstato

Conexao da
cabeca do
instrumento

_ Anel de controlo da
Indicador de intensidade da luz

energia/carga

Base de carregamento 71943
Secgao da
bateria
71960

Botado Ligy//

Tomada de energia Desligar

l{r@:— Carregador Série 710

Indicador
de bateria
fraca

Figura 1
Instrugoes de Utilizagdo
1. Ligue a cabeca do instrumento a pega.
2. Pressione o Botdo ligar/desligar na Sec¢do do redstato e rode o

anel de controlo de intensidade da luz no sentido dos ponteiros
do reldgio. Para intensificar a luz, continue a rodar até parar
(Figura 1).

3. Para desligar, rode no sentido contrario ao dos ponteiros do
relégio. O botao fara um clique quando estiver completamente
desligado. Desligue completamente ap6s cada uso para garantir
o maximo de tempo de uso da bateria.

Instrugoes de carregamento

1. Ligue o Carregador a uma tomada de parede e aTomada de energia na Base de
carregamento. O Indicador de energia/carga acende (verde) quando for fornecida
energia (Figura 1).

2. Introduza a pega na Base de carregamento. O Indicador de energia/carga muda para cor
ambar durante a carga. Carregue durante 16 horas continuas para carregar uma bateria
gasta (Figura 2).

Figura 2

3. Quando a carga estiver completa, o Indicador de energia/carga fica novamente verde. A
pega pode permanecer na Base de carregamento, se for desejado.

4. A Bateria pode ser carregada ap6s descarga parcial sem afetar negativamente a memoria
geral da bateria (ao contrério das baterias de Ni-Cad).

5. Os Instrumentos diagnésticos nao podem ser usados durante a carga.

ATENGAO a seccio da bateria ndo é enviada completamente carregada. Para obter um
14 ) desempenho maximo, carregue a sec¢ao da bateria durante 16 horas quando o apa-
relho for novo ou ap6s um longo periodo de inatividade.

Indicador de bateria fraca

1. O Indicador de bateria fraca ficara iluminado durante véarios minutos antes que a pega se
desligue, dependendo da idade da bateria (Figura 1).

2. Assim que a bateria estiver completamente descarregada, o Indicador de bateria fraca
pode piscar.

Substituicao da bateria

Remover a Unidade da Bateria:

1. Segurar com firmeza o punho do instrumento no qual se encontra a unidade da bateria.
2. Rodar a seccao do redstato no sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio até se
separar da unidade da bateria (Figura 3).

Sentido dos ponteiros
do relégio

Figura 3

Sentido contrério ao dos
ponteiros do relégio

Substituir uma Nova Unidade da Bateria:

1. Introduzir a seccdo do redstato na nova unidade da bateria.

2. Para ligar as duas sec¢oes, rodar a sec¢ao do redstato no sentido dos ponteiros do relégio
até apertar devidamente (Figura 3).

3. Verificar se a sec¢ao do redstato esta devidamente enroscada na unidade da bateria que

se encontra no punho do instrumento.
Limpeza e desinfegdo

Limpe o punho e o carregador com um toalhete de limpeza/desinfecao de nivel baixo ou
intermédio, apropriado para cuidados de satde, que contenha solucao de hipoclorito de sédio a
1:10 (lixivia) ou em &lcool isopropilico a 70% como a substancia desinfetante ativa. Siga as
instrucoes do fabricante do toalhete relativamente a utilizagdo, ao tempo de contacto e
adverténcias e precaugdes aplicaveis.
ADVERTENCIA Nao ensope/sature excessivamente a estrutura da pega nem o
carregador.
ADVERTENCIA Nao mergulhe a estrutura da pega nem o carregador em qualquer
solugdo.
ADVERTENCIA Néo esterilize a base de carregamento, o carregador, nem a pega de
alimentacéo da Série 719.
Apds a desinfecao, procure sinais visiveis de deterioragao na estrutura do punho, na zona do
interruptor, conector terminal e caixa. Se forem detetados indicios de danos ou deterioracéo,
retire de servico e contacte o departamento de assisténcia técnica da Hillrom para obter
assisténcia.

Especificagoes

As especificagdes e o projeto podem sofrer alteragdes sem aviso prévio.

Pega

Numero do modelo 71911

Dimensoes 137 mm de comprimento x 28,6 mm de diametro (Max.)
Peso 1289

Tempo tipico para carga
Tempo tipico para descarga
Operagao

16 horas (completamente descarregado)
110 minutos (para uma bateria nova)
Operacao continua

Ambiental Humidade relativa, sem Pressdao
Temperatura condensagao atmosférica

Transporte/armazenamento  -20°a 55°C (-4° a 120°F) 10295 % 500 a 1060 hPa

Em funcionamento 10° a49°C (59° a 104°F) 30a90% 500 a 1060 hPa

Aprovacoes
Em conformidade com as normas IEC/UL/CSA/EN 60601-1.

Cédigo de lote

Para o cédigo de lote com a data AA-JJJ, onde AA corresponde ao ano, JJJ corresponde ao dia
consecutivo do ano juliano.

PATENTE/PATENTES

hillrom.com/patents

Pode estar abrangido por uma ou mais patentes. Consulte o enderego de Internet abaixo. As
empresas Hill-Rom séo as proprietdrias das patentes europeias, norte?americanas e de outras
patentes e de pedidos de patentes pendentes.

Assisténcia Técnica Da Hillrom

Para obter informacdes acerca de qualquer produto da Welch Allyn, contacte a assisténcia
técnica da Hill-Rom: hillrom.com/en-us/about-us/locations.

Assisténcia e garantia

Assisténcia

Se o produto deixar de funcionar adequadamente ou se for necesséria assisténcia técnica,
servigos ou pecas sobressalentes, contacte a assisténcia técnica da Hillrom.

Garantia

A pega de energia da série 710 possui garantia da Welch Allyn contra todos os defeitos de
fabrico. A Welch Allyn consertara ou substituira, gratuitamente, qualquer componente
fabricado pela Welch Allyn e com defeito comprovado e nao causado por uma utilizagao
incorreta, falta de cuidados, danos no transporte ou desgaste normal.

A Welch Allyn garante que a sec¢ao da bateria 71960 Welch Allyn apresentara um desempenho
conforme as especificagdes originais durante dois anos a partir da data de fabrico, quando
usada com a pega de energia da série 719 Welch Allyn. Esta garantia ndo se aplica ao uso da
bateria 71960 noutros produtos. Uma bateria defeituosa sera substituida se falhar no prazo de
dois anos a partir da data de fabrico.

AWelch Allyn reserva-se o direito de proceder a alteragdes sem aviso prévio ao design, as
especificagdes e aos modelos. A Unica garantia concedida pela Welch Allyn é a garantia expressa
por escrito alargada a venda ou aluguer dos seus produtos.

Aviso para os utilizadores e/ou pacientes na UE

Qualquerincidente grave que tenha ocorrido em relagao ao dispositivo deve ser comunicado ao
fabricante e a autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente
estao estabelecidos.

Svenska

Anvdandningsomrade

719 Handle ar avsett att stromforsorja Welch Allyn 3,5 V-instrumenthuvuden som otoskop,
oftalmoskop, retinoskop, strabismoskop, episkop, illuminatorer och
transilluminatorer.Handtaget 719 &r avsett for anvdandning i ambulatoriska och akuta
vardmiljéer. Enheten ar avsedd for anvéndning av medicinskt kvalificerad och utbildad
vardpersonal.

Beskrivning av symboler

Om du vill ha information om ursprunget for de har symbolerna kan du ga till symbolordlistan
for Welch Allyn: welchallyn.com/symbolsglossary.

VARNING Varningsmeddelandena i den har handboken identifierar omstén-
digheter eller handhavanden som kan leda till sjukdom, personskada eller dodsfall.
Varningssymboler visas med gra bakgrund i svartvita dokument.

VAR FORSIKTIG Férsiktighetsatgarderna i den har handboken identifierar omstén-
digheter eller handhavanden som kan leda till skada pa utrustningen eller annan
egendom, eller till forlust av data.

ANM Ger ett fortydligande om en instruktion eller anvandbar information om en
funktion eller ett beteende.

Separat sortering av elektrisk och elektronisk utrustning. Kassera inte som osorterat
avfall. Innehaller litiumbatterier.

X B> B

Rxonwy Endast recept eller “Fér anvdndning av eller pa bestélining av en legitimerad lakare.”
[EcTRER) Auktoriserad representant for Europeiska gemenskapen
IPX0  Utrustningen inte skyddad mot intréngande vatten.
Produktidentifierare I:E] Lés bruksanvisningen
Bestallningsnummer GTIN-artikelnummer
Partikod Medicinteknisk produkt
I Tillverkare Applicerad del av Typ BF
! Omtéligt @] Klass Il-utrustning
.. Forvaras torrt Laddningsbart litiumjonbatteri
Li-ion
Luftfuktighetsgréns @' Atmosfartrycksgrans
Temperaturgrans 0“ Atervinn
L
é Varningar

VARNING Las bruksanvisningen betréffande varningar och instruktioner.

VARNING Anvéand serie 719-handtaget endast tillsammans med produkter och
laddningsanordningar godkéanda av Welch Allyn.

VARNING Welch Allyn del nr 71960 (batteridel) &r lamplig endast for anvandning med
handtag ur 719 serien.

VARNING Ta inte isér och modifiera inte batterienheten. Den finns inga delar inuti pa vilka
service kan utforas.

VARNING Forsok inte att 16da direkt pa batterienheten.

VARNING Forsok inte att forbinda de positiva och negativa uttagen med varandra eller med
nagon annan anordning.

VARNING Ladda inte batterienheten i milj6, dar temperaturen kan 6verstiga +40 °C (104 ° F)
eller understiga +0 °C (32 ° F).

VARNING Sléng inte batteridelen i eld eller vatten. Stick inte hal p4, brann inte och utsétt den
inte heller for slag eller stétar.

VARNING Sénk inte ner batterienheten i ndgon vétska.

VARNING Sla inte pé och kasta ej heller batterienheten.

VARNING Anvénd inte batterienhet som verkar vara deformerad, som lacker, som &r
sonderfratt eller som &r felaktig pa annat satt.

VARNING Hantera ett skadat eller lackande batteri med yttersta forsiktighet. Tvatta ev. utsatt
omrade med tval och vatten, om du kommer i kontakt med elektrolyten. Skolj 6gat med vatten i
15 minuter, om du far elektrolyt i ett 6ga. Sok omedelbart lakarhjalp.

VARNING Nar du tanker kassera en batterienhet, kontakta din lokala avfallsdepa och ta reda pa
lokala restriktioner vad betréffar deponering eller atervinning av batterier.

VARNING For att undvika risk for brand, brannskador eller skada pa batterienhet eller lampa, lat
inte nagot metallféremal komma i samtidig beréring med batterikontakterna.

VARNING Denna produkt foljer radande standardkrav for elektromagnetisk interferens och bor
inte utgora problem for annan utrustning eller paverkas av andra anordningar. Undvik for
sdkerhets skull att anvanda denna anordning i omedelbar narhet av annan utrustning.
VARNING Information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) finns pa webbplatsen for
Welch Allyn: welchallyn.com/emc-hndls.

VARNING En tryckt kopia av information om utslapp och immunitet kan bestallas fran Welch
Allyn. Den levereras inom 7 kalenderdagar.

VARNING Utsatt inte batterienheten for lagringstemperaturer 6ver +50 °C (122 °F) eller under
-20 °C (-4 °F).

VARNING Tom inte batterienheten pa laddning, om omgivningstemperaturen &r éver +60 °C
(140 °F) eller under -20 °C (-4 °F).

VARNING Batteriet racker langst om handtaget och véxelstromsladdningsmodulen avlagsnas
fran uttaget nér laddningen &r klar. Lat inte vaxelstromsladdningsmodulen vara ansluten till ett
eluttag om inte handtaget &r anslutet.

Kassering

Anvéndarna maste folja alla federala, statliga, regionala och/eller lokala lagar och férordningar
som galler séker kassering av medicinsk utrustning och tillbehor. Vid tveksamhet ska
anvédndaren av enheten i forsta hand kontakta Hillroms tekniska support for rad om séker
kassering.
Ovriga risker
Den hér produkten uppfyller relevanta standarder for elektromagnetisk interferens, mekanisk
sdkerhet, prestanda och biokompatibilitet. Produkten kan dock inte helt eliminera risken for
patient- eller anvéndarskador av féljande typ och orsak:

« personskada eller skada pa utrustning som &r férknippade med elektromagnetiska risker

« skador pa grund av mekaniska risker

« skada pa grund av att enheten, funktioner eller parametrar inte ar tillgangliga

- skador till foljd av felaktig anvéndning, till exempel otillrécklig rengéring

« skador fran exponering for biologiska utldsare som kan resultera i en allvarlig systemisk

allergisk reaktion.

Tillbehor

71955  USB-laddningstillbehor

71943  laddningsstall for en brunn

7114x universal desk charger (dubbla brunnar)

Bestandsdelar
Anslutning for
instrumenthuvud

Reostatdel

Reglerringf‘o'r/'
ljusstyrka

Effekt-/ Till/fran-knapp
laddningsindikator

Kromring

Batteridel
71960

Laddningsbas
7)943

Stromforsorjningsuttag

Laddare
710 serien

Indikator for
svagt batteri

Figur 1
Bruksanvisningar
1. Anslut instrumenthuvudet till handtaget.
2. Tryck ner till-/franknappen pé reostatdelen och vrid reglerringen

for ljusstyrka medurs. For att 6ka ljusstyrkan, fortsétt att vrida tills
det tar emot (Figur 1).

3. For att stdnga av det, vrider du moturs. Knappen klickar till, nér
den ar helt avstangd. Vrid helt av den efter varje anvandning, for
att kunna utnyttja batteriets maximala anvandningstid.

Laddningsinstruktioner

1. Anslut laddaren till ett vagguttag och till
stromforsorjningsuttaget pa ladddningsbasen. Effekt-/laddningsindikatorn lyser (gron),
ndr strommen &r ansluten (Figur 1).

2 Sétt in handtaget i laddningsbasen. Effekt-/laddningsindikatorn lyser gul under laddning.
Ladda i 16 timmar utan avbrott for att ladda ett spanningslost batteri (Figur 2).

3. Nér laddningen har avslutats, lyser effekt-/laddningsindikatorn grén. Du kan ldamna
handtaget i batteribasen, om du vill.

4 Batteriet kan laddas efter ofullstandig urladdning utan att detta paverkar batteriets
minne negativt (totalt sett i motsats till nickel-kadmium batterier).

5. Diagnosinstrument kan anvéndas under laddning.
VAR FORSIKTIG Batteridelen levereras inte fulladdad. For maxprestanda ladda batteri-
delen i 16 timmar, nar den ar ny eller ndr den inte anvants pa lange.

Indikator for Iag batteriniva

1. Indikatorn for svagt batteri lyser i flera minuter, innan handtaget stéangs av, beroende pa
hur gammalt batteriet ar (figur 1).
2. Nar batteriet ar helt tomt, kan indikatorn for lagt batteri flimra.

Byta ut batteriet
Ta bort batteridelen:

1. Hall i batteridelen av instrumenthandtaget ordentligt.
2. Vrid reostatdelen moturs tills den lossnar fran batteridelen (Figur 3).

medurs

Figur 3

moturs
Sdtt i en ny batteridel
1. Satt i reostatdelen i den nya batteridelen.
2. Koppla ihop de tvé delarna genom att vrida reostatdelen medurs tills den sitter fast (Figur
3).
3. Kontrollera att reostatdelen sitter fast ordentligt pa instrumenthandtagets batteridel.

Rengoring och desinficering

Torka handtaget och laddaren med ett lampligt svagt eller medelstarkt rengéringsmedel/
desinfektionstork for sjukhusbruk som innehaller antingen en natriumhypokloritlésning
(blekmedel) 1:10 eller 70 % isopropylalkohol som aktivt desinfektionsamne. Folj
torktillverkarens instruktioner for korrekt anvandning, kontakttider och tillampliga varningar
och forsiktighetsatgarder.

VARNING Ha inte fér mycket I6sning pd/drénk inte in handtagsenheten eller laddaren.

VARNING Sénk inte ned handtagsenheten eller laddaren i nagon l6sning.
ﬁ VARNING Sterilisera inte 719-seriens eldrivna handtag, laddningsbas eller laddare.
Efter desinfektion ska handtagsenheten kontrolleras for synliga tecken pa forsamring vid

reglaget, andkopplingen och kdpan. Om det finns tecken pa skada eller forsamring ska du
avbryta anvandning och kontakta Hillroms tekniska support for hjélp.

Specifikationer

Specifikationer och konstruktion kan andras utan férvarning.
Handtag

Modellnummer 71911

Dimensioner 137 mm lang x 28,6 i diameter (max.)
Vikt 1289

Typisk laddningstid
Typisk urladdningstid
Driftsldge
Utrustningens

16 timmar (vid fullstandig urladdning)
110 minuter (fér nytt batteri)
kontinuerligt
Relativ luftfuktighet, icke-  Atmosfartryck

Temperatur kondenserande
Transport/férvaring -20°1ill 55°C (-4° till 120°F) 10-95% 500 - 1060 hPa
Drift 10° till 49°C (59° till 104°F) 30-90% 500 - 1060 hPa
Godkdannanden

@ Uppfyller IEC/UL/CSA/EN 60601-1.

Intertek
74221

Partikod

For partikod YY-JJJ &r YY=4r och JJJ=dag enligt den julianska kalendern.

PATENT

hillrom.com/patents

Kan omfattas av ett eller flera patent. Se internetadressen ovan. Hill-Rom-foretagen ar
innehavare av europeiska, amerikanska och andra patent och patentansékningar under
utredning.

Hillroms Tekniska Support

Om du vill ha information om en Welch Allyn-produkt kontaktar du Hill-Roms tekniska support:
hillrom.com/en-us/about-us/locations.

SERVICE OCH GARANTI

Service

Kontakta Hillroms tekniska support om produkten inte fungerar korrekt eller om du behéver
hjalp, service eller reservdelar.

Garanti

Batterihandtagen i 719-serien garanteras av Welch Allyn mot alla tillverkningsfel. Welch Allyn
kommer att reparera eller byta ut, kostnadsfritt, alla delar som de tillverkat, som visat sig vara
defekta av orsaker andra dn missbruk, vanskétsel, leveransskada eller normal forslitning.
Welch Allyn garanterar att Welch Allyn batteridel 71960 kommer att fungera enligt
ursprungsspecifikationerna under tva ar fran tillverkningsdatum, nar det anvands tillsammans
med Welch Allyn batterihandtag i 719 serien. Denna garanti géller inte om 71960-batteriet
anvénds i andra produkter. Ett defekt batteri kommer att bytas ut, om det inte fungerar i tva ar
efter tillverkningsdatum.

Welch Allyn forbehaller sig ratten att gora andringar utan foregaende meddelande i design,
specifikationer och modeller. Den enda garanti Welch Allyn ger &r den uttryckliga skriftliga
garantin som ges vid forséljning eller uthyrning av dess produkter.

Meddelande till anvdndare och/eller patienter i EU

Alla allvarliga incidenter som har intréffat i relation till enheten ska rapporteras till tillverkaren
och berdrd myndighet i medlemsstaten dér anvéndaren och/eller patienten befinner sig.

Francgais

ope . -
Utilisation prévue

La poignée 719 est destinée a alimenter les tétes des instruments Welch Allyn 3,5V, tels que les
otoscopes, ophtalmoscopes, rétinosopes, strabismoscopes, épiscopes, illuminateurs et
transilluminateurs. La poignée 719 est congue pour étre utilisée dans les unités ambulatoires et
de soins intensifs. Le dispositif est congu pour étre utilisé par des professionnels de santé
qualifiés et disposant d'une formation médicale.

Description des symboles

Pour obtenir des informations concernant l'origine de ces symboles, consulter le glossaire des
symboles Welch Allyn : welchallyn.com/symbolsglossary.

AVERTISSEMENT Les messages Avertissement de ce manuel indiquent les condi-
tions ou pratiques susceptibles d'entrainer des blessures, une maladie ou le déces.
Les symboles d'avertissement apparaissent sur fond gris dans un document en noir
etblanc.

Attention Les messages Attention de ce manuel indiquent les conditions ou pra-
tiques susceptibles d'endommager I'équipement ou tout autre matériel, ou
d'entrainer la perte de données.

REMARQUE Présente des explications sur une instruction ou des informations
utiles sur une fonction ou un comportement.

Tri sélectif des équipements électriques et électroniques. Ne pas jeter ce produit
avec les déchets ménagers non triés.

Sur prescription uniquement ou « Ne doit étre utilisé que par un praticien médical

dipldmé ou sur prescription de celui-ci »
Représentant autorisé dans la Communauté européenne

e B
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x
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Equipement non protégé contre la pénétration d'eau.
Identifiant du produit Se reporter au mode d'emploi

Référence de commande Référence de commerce international

Numéro de code du lot Dispositif médical

WO E B
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o
S
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Fabricant Piece appliquée de type BF
Fragile Equipement de classe Il
Tenir au sec Batterie Li-ion rechargeable

Limite d'humidité Plage de pression atmosphérique

Limite de température Recycler

~e) "B E§BH
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Avertissements

AVERTISSEMENT Lisez les précautions et instructions d'utilisation de ce manuel

de fonctionnement.

AVERTISSEMENT Utilisez la poignée série 719 exclusivement avec les chargeurs et les produits
approuvés par Welch Allyn.

AVERTISSEMENT Seule la section de batterie Welch Allyn réf. 71960 est adaptée a la poignée
série 719.

AVERTISSEMENT Ne démontez ou ne modifiez pas le bloc de batterie. Il ne contient aucune
piece pouvant étre entretenue.

AVERTISSEMENT N’essayez pas d'effectuer une soudure directement sur le bloc de batterie.
AVERTISSEMENT N’essayez pas de connecter ensemble les bornes positive et négative ni de
les connecter a tout autre dispositif.

AVERTISSEMENT Ne chargez pas le bloc de batterie dans un environnement ol la température
peut dépasser 40 °C ou descendre en dessous de 0 °C.

AVERTISSEMENT Ne jetez pas la section de la batterie dans un feu ou de I'eau. Ne la percez pas,
ne l'incinérez pas et ne la soumettez pas a des impacts ou a des chocs violents.
AVERTISSEMENT N'immergez le bloc de batterie dans aucun liquide.

AVERTISSEMENT Ne heurtez pas et ne lancez pas le bloc de batterie.

AVERTISSEMENT N'utilisez pas le bloc de batterie s'il parait fuire ou étre déformé, corrodé ou
anormal de quelque maniére que ce soit.

AVERTISSEMENT Manipulez toute batterie endommagée ou fuyant avec d'extrémes
précautions. Si vous entrez en contact avec I'électrolyte, lavez la zone exposée a I'eau et au

savon. En cas de contact oculaire, rincez les yeux avec de I'eau pendant 15 minutes. Consultez
immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT Si vous devez jeter un bloc de batterie, contactez une entreprise
d'élimination des déchets locale et renseignez-vous sur les restrictions locales relatives a
I'élimination ou au recyclage des batteries.

AVERTISSEMENT Pour éviter le risque d'incendie, de bralure ou d'endommagement du bloc de
batterie ou de la lampe, ne laissez aucun objet métallique faire le lien entre les contacts de la
batterie.

AVERTISSEMENT Ce produit est conforme aux normes requises actuelles en matiére
d'interférences électromagnétiques et ne doit pas créer de problémes a d'autres équipements
ni étre affecté par ces derniers. Par précaution, évitez d'utiliser ce dispositif a proximité d'autres
équipements.

AVERTISSEMENT Pour obtenir des informations relatives a la compatibilité électromagnétique
(CEM), consulter le site Web de Welch Allyn : welchallyn.com/emc-hndls.

AVERTISSEMENT Une version imprimée des informations relatives aux émissions et a
I'immunité peut étre commandée aupres de Welch Allyn et sera livrée dans un délai de 7 jours
calendaires.

AVERTISSEMENT N’exposez pas le bloc de batterie a des températures de stockage
supérieures a 50 °C ou inférieures a -20 °C.

AVERTISSEMENT Ne déchargez pas le bloc de batterie si la température ambiante est
supérieure a 60 °C ou inférieure a -20 °C.

AVERTISSEMENT Pour prolonger la durée utile, débrancher la poignée et le module de
recharge en c.a. de la prise une fois le bloc-batterie rechargé. Ne pas laisser un module de
recharge en c.a. connecté a une prise électrique sans étre fixé a la poignée.

. o
Risque résiduel
Ce produit est conforme aux normes relatives aux interférences électromagnétiques, a la
sécurité mécanique, aux performances et a la biocompatibilité. Cependant, le produit ne peut
pas éliminer complétement le risque de blessures potentielles pour le patient ou 'utilisateur,
parmi lesquelles :

« blessure ou détérioration du dispositif associée a des risques électromagnétiques ;

« blessure due a des risques mécaniques ;

« blessure due a l'indisponibilité d'un dispositif, d'une fonction ou d'un paramétre ;

« blessure due a une erreur d'utilisation, comme un nettoyage inapproprié, et/ou

- blessure due a I'exposition du dispositif a des déclencheurs biologiques pouvant

entrainer une réaction allergique systémique grave.

Accessoires

71955  Accessoire de chargement USB

71943 Socle de rechargement a un emplacement
7114x  Universal Desk Charger (a deux compartiments)

Liste de piéces

Attache de téte d'instrument:

Section du rhéostat

Anneau de controle

d'intensité lumineuse ———— 9\

Anneau en

Temoin chrome
d’alimentation/ e de charge
charge 71943 Section de
) Bouton de” la batterie
Jac marche/arrét 71960
d‘alifnentation
Témoin de

Chi?rgeur batterie faible
série 710

Figure 1
Instructions de fonctionnement

1. Connectez la téte de l'instrument a la poignée.

2. Appuyez sur le bouton de marche/arrét de la section du rhéostat,
puis faites tourner I'anneau de contrdle de I'intensité lumineuse
dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour intensifier la
lumiére, continuez a le faire tourner jusqu’a ce qu'il ait atteint sa
butée d'arrét (figure 1).

3. Pour mettre I'appareil hors tension, tournez dans le sens inverse
des aiguilles d’'une montre. Le bouton émet un clic lors de I'arrét
complet. Tournez a fond apres chaque utilisation afin d'assurer
une durée de service maximum de la batterie.

Instruction de rechargement

1. Branchez le chargeur dans une prise murale et la prise d’alimentation sur la base de
charge. Le témoin d'alimentation/charge sallume (en vert) lorsque I'appareil est alimenté
(Figure 1).

2. Insérez la poignée dans la base de charge. Le témoin d'alimentation/charge devient
jaune au cours de la charge. La charge compléte d’une batterie totalement épuisée dure
16 heures continues (Figure 2).

Figure 2

3. Le témoin d'alimentation/charge redevient vert lorsque la charge est achevée. Vous
pouvez laisser la poignée sur la base de charge si vous le désirez.

4. La batterie peut étre chargée aprés toute décharge partielle sans nuire a sa mémoire
générale (contrairement aux batteries au nickel-cadmium).

5. Aucun instrument de diagnostic ne peut étre utilisé durant la charge.

C ATTENTION: La section de la batterie nest pas expédiée complétement chargée. Pour
obtenir des performances optimales, chargez-la pendant 16 heures lorsqu’elle est neuve
ou apres toute période prolongée d'inactivité.

Témoin de batterie faible

1. Le témoin de batterie faible s'allume plusieurs minutes avant que la poignée ne s'éteigne
; cette durée varie en fonction de I'ancienneté de la batterie (figure 1).
2. Lorsque la batterie est complétement déchargée, il est possible que le témoin de batterie

faible se mette a clignoter.
Remplacement de la batterie

Retrait de I'élément de batterie :

1. Tenez fermement I'élément de batterie.

2. Tournez I'élément de rhéostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu‘a ce
qu'il se détache de I'élément de batterie (Figure 3).

Sens horaire

Figure 3

Sens anti-horaire

Remplacement de I'élément de batterie :

1. Insérez I'élément de rhéostat dans le nouvel élément de batterie.

2. Pour assembler les deux éléments, tournez dans le sens des aiguilles d’'une montre jusqu'a
obtenir un serrage ferme (Figure 3).

3. Vérifiez que I'élément de rhéostat est correctement fixé sur I'élément de batterie de la

poignée de l'instrument.

Nettoyage et désinfection

Essuyez la poignée et le chargeur a l'aide d'une lingette nettoyante ou désinfectante de qualité
médicale intermédiaire ou faible, constituée d'une solution a base de 1:10 d'hypochlorite de
sodium (eau de Javel) ou d'alcool isopropylique a 70 % comme composant de désinfection actif.
Pour essuyer le dispositif, appliquez les instructions du fabricant afin de connaitre le mode
d'utilisation, les durées de contact, ainsi que les précautions et avertissements applicables.
AVERTISSEMENT Ne trempez/saturez pas de liquide le montage de la poignée ou le
chargeur.
AVERTISSEMENT N'immergez pas le montage de la poignée ou le chargeur dans une
solution.
AVERTISSEMENT Ne stérilisez pas la poignée série 719, la base de chargement ou le
chargeur.
Aprés la désinfection, inspecter le montage de la poignée afin de détecter tout signe visible de
détérioration au niveau de l'interrupteur, du connecteur c6té dispositif et du boitier. En cas de
trace de dommage ou de détérioration, cesser d'utiliser le dispositif et contacter le support
technique de Hillrom pour obtenir de I'aide.

ST .
Spécifications

Les spécifications et la conception peuvent étre modifiées sans préavis.
Poignée

Numéro de modéle 71911

Dimensions 137 mm (longueur) x 28,6 mm (diamétre) (max.)
Poids 1289

Durée de charge typique 16 heures (aprés décharge compléte)

Durée de décharge typique
Mode de fonctionnement
Environnement

110 minutes (pour les nouvelles batteries)
Fonctionnement continu

Humidité relative, sans Pression

Température condensation atmosphérique
Transport/stockage -20°%4 55°C (-4°a 120°F) 10-95% 5004 1060 hPa
Fonctionnement 10°249°C (59° a 104°F) 30-90% 500 a 1060 hPa

Homologations
(“’ Conforme a la norme CEI/UL/CSA/EN 60601-1.
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Code du lot

Pour le code de lot AA-JJJ, AA=année et JJJ=jour consécutif du calendrier julien.

BREVET(S)

hillrom.com/patents

Peut étre couvert par un ou plusieurs brevets. Voir I'adresse Internet ci-dessous. Les sociétés Hill-
Rom sont propriétaires des brevets européens, américains et des autres brevets, ainsi que des
demandes de brevets en instance.

Support Technique Hillrom

Pour plus d'informations sur un produit Welch Allyn, contacter le support technique Hillrom :
hillrom.com/en-us/about-us/locations

Maintenance et garantie

Maintenance

Si le produit ne fonctionne pas correctement ou si une assistance, un entretien ou des piéces
détachées sont nécessaires, contacter le support technique Hillrom.

Garantie

La poignée d'alimentation série 719 est garantie par Welch Allyn contre tout vice de fabrication.
Welch Allyn réparera ou remplacera gratuitement toute piéce fabriquée par la société et
prouvée étre défectueuse en raison de causes autres qu’une utilisation incorrecte, une
négligence, un endommagement en cours de I'expédition ou une usure normale.

Welch Allyn garantit que la section de batterie 71960 de Welch Allyn fournira des performances
conformes aux spécifications d’origine, durant les deux années suivant la date de fabrication,
lorsqu’elle est utilisée avec la poignée d'alimentation série 719 de Welch Allyn. La présente
garantie ne s'applique pas a I'utilisation de la batterie 71960 dans d'autres produits. Les
batteries défectueuses seront remplacées si la défaillance survient durant les deux années
suivant leur date de fabrication.

Welch Allyn se réserve le droit d'apporter des modifications a la conception, aux caractéristiques
et aux modeles de ses produits sans avis préalable. La seule garantie dont répond Welch Allyn
est la garantie explicite écrite accordée lors de la vente ou la location de ses produits.

Avis aux utilisateurs et/ou aux patients au sein de I'UE

Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit étre signalé au fabricant et a I'autorité
compétente de I'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient se trouvent.
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Kayttotarkoitus

719 Handle -kahva on suunniteltu syéttamaan virtaa Welch Allynin 3,5 V:n instrumenttiosiin,
kuten otoskooppeihin, oftalmoskooppeihin, retinoskooppeihin, strabismoskooppeihin,
episkooppeihin, valaisimiin ja transilluminaattoreihin. 719 Handle -kahva on tarkoitettu
kéytettavaksi ambulatorisissa tutkimuksissa ja akuuteissa hoitotilanteissa. Laite on tarkoitettu
patevan hoitohenkilokunnan kayttoon.

Symbolien kuvaukset

Symbolien alkuperétietoja on Welch Allynin symboliluettelossa:
welchallyn.com/symbolsglossary.

VAROITUS Varoitusmerkinndt téssa kayttoohjeessa viittaavat olosuhteisiin tai toimint-
atapoihin, jotka voivat aiheuttaa sairauden, loukkaantumisen tai kuoleman. Varoi-
tussymbolit ndkyvat harmaalla pohjalla mustavalkoisessa asiakirjassa.

Varotoimi Varotoimimerkinnat tassa kdyttoohjeessa viittaavat olosuhteisiin tai toimint-
atapoihin, jotka voivat vahingoittaa laitteita tai muuta aineellista omaisuutta tai aiheut-
taa tietojen katoamista.

HUOMAUTUS Antaa tarkempia tietoja tietysta ohjeiden kohdasta tai hyodyllisid lisati-
etoja tietystd ominaisuudesta tai toiminnosta. .

Sahko- ja elektroniikkalaitteiden erillinen kerdyspiste. Ald havita tuotetta lajittelematto-
mana yhdyskuntajatteena.

> B

I =

Ry onty Vain ladkarin madrayksesta tai "Vain laillistetun ladketieteen ammattihenkilon kayttoon
tai madrayksesta"
Valtuutettu edustaja Euroopan yhteison alueella

d

Laite ei ole vesitiivis.

Tuotetunnus Tutustu kdyttoohjeeseen

Tilausnumero Kansainvalinen tuotenumero

Erdkoodi Laaketieteellinen laite
Valmistaja BF-tyyppimerkitty osa
Sarkyvaa Luokan Il laite

Suojattava kosteudelta Ladattava litiumioniakku
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Sallittu ilmankosteus Sallittu ilmanpaine

Sallittu lampétila Kierrata

16}

Varoitukset

VAROITUS Lue varoitukset ja ohjeet kayttéoppaasta.

VAROITUS Kayta 719-sarjan kahvaa vain Welch Allynin hyvaksymien tuotteiden ja latureiden
kanssa.

VAROITUS Welch Allyn -tuotenumero 71960 (akkuosa) sopii kdytettavaksi vain 719/sarjan
kahvan kanssa.

VAROITUS Al3 pura akkua tai tee siihen mitain muutoksia. Tuote ei sisélld huollettavia osia.
VAROITUS Al3 yrité tehda juotoksia suoraan akkuun.

VAROITUS Al yrita liittaa akun positiivista ja negatiivista napaa toisiinsa tai mihinkaan
muuhun laitteeseen.

VAROITUS Al lataa akkua ympéristdssd, jonka ldmpétila on yli 40 °C tai alle 0 °C.

VAROITUS Al3 heité akkua tuleen tai veteen. Ald puhkaise akkua, polta sité tai kohdista siihen
voimakkaita iskuja tai tarahdyksia.

VAROITUS Al3 upota akkua mihinkaan nesteeseen.

VAROITUS Al3 heits tai pudota akkua tai kohdista siihen iskuja.

VAROITUS Al kéyta akkua, jos sen muoto on muuttunut, se vuotaa tai on sydpynyt tai siind on
havaittavissa muita muutoksia.

VAROITUS Kasittele vaurioitunutta tai vuotavaa akkua erittain varovasti. Jos elektrolyyttia
joutuu iholle, pese altistunut alue saippualla ja vedelld. Jos sitd joutuu silmaan, huuhtele silmaa
vedelld 15 minuutin ajan. Hakeudu heti ladkarin hoitoon.

VAROITUS Havita akku akkujen havittamista tai kierratysta koskevien paikallisten maaraysten
mukaisesti.

VAROITUS Ali anna metalliesineiden koskea akun napoihin, jotta valtat tulipalon,
palovammojen ja akun tai polttimon vaurioitumisen riskit.

VAROITUS Tama tuote tayttaa nykyisten sahkomagneettisia hairioita koskevien standardien
vaatimukset. Sen ei pitdisi aiheuttaa ongelmia muille laitteille eikd muiden laitteiden pitaisi
vaikuttaa sen toimintaan. Varotoimena vélta tdman laitteen kdyttamista muiden laitteiden
vilittdmassa laheisyydessa.

VAROITUS Tietoja sahkomagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) on Welch Allynin
verkkosivustolla: welchallyn.com/emc-hndls.

VAROITUS Painetun version paasto- ja héirionsietotiedoista voi tilata Welch Allyniltd, ja se
toimitetaan 7 pdivan sisalla.

VAROITUS Al sailyta akkua yli 50 °C:n tai alle -20 °C:n lampétilassa.

VAROITUS Al3 kdytd akkua, jos ympéristén lampétila on yli 60 °C tai alle -20 °C.

VAROITUS Kayttoian pidentamiseksi irrota kahva ja verkkolaturimoduuli pistorasiasta, kun
lataus on valmis. Ala pida verkkolaturimoduulia kytkettyna pistorasiaan, kun kahva on irrotettu.

e erpes o
Havittaminen

Kéyttdjien on noudatettava kaikkia ldaketieteellisten laitteiden ja lisdvarusteiden turvallista
hévittamista koskevia kansallisia, alueellisia ja paikallisia lakeja ja saannoksia. Epaselvissa

tapauksissa laitteen kayttajan on otettava ensisijaisesti yhteytta Hillromin tekniseen tukeen,
jolta saa ohjeistusta turvalliseen havittamiseen.
Jaannosriski
Tama tuote on asiaankuuluvien séhkdmagneettisia hairioita, mekaanista turvallisuutta,
suorituskykyad ja bioyhteensopivuutta koskevien standardien mukainen. Tuotteen kdytssa ei
kuitenkaan voida tdysin poistaa seuraavista syistd potilaalle tai kdyttajalle aiheutuvien haittojen
mahdollisuutta:

« sahkomagneettiset vaarat tai niista johtuvat laitevauriot

+ mekaaniset vaarat

« laitteen, toiminnon tai parametrin kdytoén estyminen

- véarinkdyttovirhe, kuten puutteellinen puhdistaminen ja/tai

- laitteen altistuminen biologisille drsykkeille, jotka saattavat johtaa vakavaan

systeemiseen allergiseen reaktioon.

P~e)"REBH

Lisavarusteet

71955  USB-latauslisélaite

71943  latausteline

7114x  yleispoytdlaturi (kaksi telinettd)

Osaluettelo
Instrumenttiosa Saatovastusosa
n liiténtd
. Valotehon
Virran/ saatoérenga:
varaustason

Kromirengas
merkkivalo Latauskanta 71943

Akkuosa
71960

Virtaliitanta

painike

> I71 0—§arjan
é E aturi

Kuva 1

Véhéisen
akkuvirran
merkkivalo

Kayttoohjeet

1. Liitd instrumenttiosa kahvaan.

2. Paina saatovastusosan ON/OFF-painiketta ja kdanna valotehon
saatorengasta myotapaivaan (MP). Lisaa valotehoa kaantamalla
rengasta edelleen ddriasentoon (kuva 1).

3. Katkaise virta ka@antamalld vastapaivaan (VP). Painike
napsahtaa, kun virta katkeaa kokonaan. Katkaise virta
kokonaan jokaisen kdyttokerran jalkeen akun kédyttoajan
maksimoimiseksi.

Latausohjeet

1. Kytke laturi pistorasiaan ja latauskannan virtaliitantaan. Vihred virran/varaustason
merkkivalo palaa, kun latauskanta on yhdistetty verkkovirtaan (kuva 1).

2. Aseta kahva latauskantaan. Virran/varaustason merkkivalo muuttuu keltaiseksi, kun akku
latautuu. Jos akku on tyhjg, lataa yhtdjaksoisesti 16 tuntia (kuva 2).

3. Kun lataus on valmis, virran/varaustason merkkivalo muuttuu jélleen vihredksi. Voit
halutessasi jattda kahvan latauskantaan.

4. Akku voidaan ladata ilman haitallista akun muisti-ilmiota, vaikka se ei olisikaan tdysin
tyhja (toisin kuin nikkeli-kadmiumakut).

5. Diagnostisia instrumentteja ei voi kayttda latauksen aikana.

VAROTOIMI Akkuosa ei ole toimitettaessa tdyteen ladattu. Jotta suorituskyky olisi
4 ) mahdollisimman hyvé, lataa akkuosaa 16 tuntia ennen kdyttddnottoa ja aina pitkdn
kayttamattomyysjakson jalkeen.

Vdhdaisen akkuvirran merkkivalo

1. Vahdisen akkuvirran merkkivalo palaa akun idn mukaan useita minuutteja ennen kuin
kahva lopettaa toimintansa (kuva 1).
2. Kun akku on téysin tyhjd, vahaisen akkuvirran merkkivalo voi vélkkya.

Akun vaihto

Akkuosan irrottaminen:

1. Pida tukevasti kiinni instrumenttikahvan akkuosasta
2. Kaanna saatovastusosaa vastapdivaan, kunnes se irtoaa akkuosasta (kuva 3).

Uuden akkuosan vaihtaminen:

1. Aseta saatovastusosa uuteen akkuosaan.

2. Liitd osat toisiinsa kdantamalla sadtovastusosaa myotapaivaan, kunnes se on tiiviisti kiinni
(kuva 3).

3. Varmista, ettd saatovastusosa on tukevasti kiinni instrumenttikahvan akkuosassa.

Puhdistus ja desinfiointi

Pyyhi kahva ja laturi sopivalla ldaketieteelliseen kdytt66n tarkoitetulla miedolla tai keskivahvalla
puhdistus-/desinfiointipyyhkeelld, jonka desinfioiva ainesosa on joko 1:10
natriumhypokloriittiliuos (valkaisuaine) tai 70-prosenttinen isopropyylialkoholi. Noudata
pyyhkeen valmistajan antamia kdyttoohjeita, altistusaikoja sekd asianmukaisia varoituksia ja
varotoimia. .

VAROITUS Al kastele kahvakokoonpanoa tai laturia liikaa.

VAROITUS Al3 upota kahvakokoonpanoa tai laturia mihinkdan nesteeseen.
i} VAROITUS Al steriloi 719-sarjan virtakahvaa, latauskantaa tai laturia.
Tarkista desinfioinnin jalkeen, ettei kahvakokoonpanon kytkimess, laiteosan liittimessa tai

kotelossa ole nakyvia heikkenemisen merkkeja. Jos merkkeja vaurioitumisesta tai
heikkenemisesta ilmenee, lopeta kaytto ja ota yhteys Hillromin tekniseen tukeen.

Tekniset tiedot

Teknisia tietoja ja muotoilua voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Kahva

Mallinumero 71911

Mitat pituus 137 mm, (suurin) halkaisija 28,6 mm
Paino 1289

Tavallinen latausaika
Tavallinen kéyttoaika
Toimintatila
Ympiristo

16 tuntia (tyhja akku)
110 minuuttia (uusi akku)
Jatkuva kaytto
Lampétila Suhteellinen kosteus,

tiivistymaton

lImanpaine

Kuljetus/sailytys -20° - 55°C (-4° - 120°F) 10-95% 500 - 1060 hPa
Kayttd 10° - 49°C (59° - 104°F) 30-90% 500 - 1060 hPa
Hyvaksynnat

ﬂb Standardin IEC/UL/CSA/EN 60601-1 mukainen.

Intertek
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Erakoodi

Erdkoodissa YY-JJJ: YY = vuosi ja JJJ = juliaanisen vuoden pdiva.

PATENTTI/PATENTIT

hillrom.com/patents

Tuotetta voi koskea yksi tai useampi patentti. Katso lisétietoja alla mainitusta verkko-osoitteesta.
Hill-Rom-yhti6t ovat eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten sekd muiden patenttien ja vireilla
olevien patenttihakemusten omistajia.

Hillromin Tekninen Tuki

Lisatietoja Welch Allyn -tuotteista saa ottamalla yhteytta Hill-Romin tekniseen tukeen:
hillrom.com/en-us/about-us/locations/.

Huolto ja takuu

Huolto

Ota yhteys Hillromin tekniseen tukeen, jos laite ei toimi oikein tai jos tarvitset muuta tukea,
huoltopalvelua tai varaosia.

Takuu

Welch Allyn antaa 719-sarjan virtakahvalle kaikkia valmistusvikoja koskevan takuun. Welch Allyn
korjaa tai vaihtaa veloituksetta itse valmistamansa vialliset osat, ellei vian syyna ole virheellinen
kaytto, huolimattomuus, kuljetusvaurio tai normaali kuluminen.

Welch Allyn takaa, ettd Welch Allyn 71960 -akkuosa toimii alkuperdisten teknisten maaritysten
mukaisesti kahden vuoden ajan valmistuspaivasta, kun sita kdytetadan yhdessa Welch Allynin
719-sarjan virtakahvan kanssa. Tdma takuu ei koske 71960-akun kaytt6a muissa tuotteissa.
Viallinen akku vaihdetaan, jos virhe havaitaan kahden vuoden kuluessa valmistuspdivasta.
Welch Allyn pidéttaa oikeuden muotoilua, teknisia tietoja ja malleja koskeviin muutoksiin. Ainoa
Welch Allynin myontama takuu on sen tuotteiden myynnin tai vuokrauksen yhteydessa
mydnnetty nimenomainen kirjallinen takuu.

Huomavutus kaytdgjille ja/tai potilaille EU:ssa

Kaikki laitteeseen liittyvat vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja kayttédjan ja/tai
potilaan asuinmaan asianmukaiselle viranomaiselle.
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Uso permitido

O cabo 719 foi projetado para fornecer energia para as cabegas de instrumentos de 3,5V da
Welch Allyn, como otoscépios, oftalmoscépios, retinoscépios, estrabismoescdpios, episcopios,
iluminadores e transiluminadores. O cabo 719 foi projetado para uso em ambientes
ambulatoriais e de cuidado intensivo. O dispositivo destina-se a usudrios que sao profissionais
de saude treinados e com qualificagao médica.

Descrigbes de simbolo

Para obter informacgdes sobre a origem desses simbolos, consulte o glosséario de simbolos da
Welch Allyn. welchallyn.com/symbolsglossary

AVISO As etiquetas de aviso presentes neste manual identificam condigées ou prati-
cas que podem causar doencas, lesdes ou morte. As declaragdes de aviso sao exibidas
com um plano de fundo cinza em um documento em preto e branco.

ATENTIE As etiquetas de cuidado presentes neste manual identificam condigées ou
praticas que podem causar danos ao equipamento ou outro bem ou, ainda, perda de
dados.

OBSERVAGAO Apresenta esclarecimentos sobre uma instrugdo ou informagées Uteis
sobre um recurso ou comportamento.

Separe a colecao de equipamentos elétricos e eletronicos. Nao descarte este produto
como lixo urbano nao classificado (reciclavel/ organico).
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Ry ONLY Somente com receita ou "Para uso por ou mediante pedido de um profissional médico
licenciado"
Representante autorizado na Comunidade Europeia

°H

Equipamento nao protegido contra a entrada de dgua.

Identificador do produto Uﬂ Consulte as Instrugdes de uso

Numero do novo pedido Numero de item de comércio global

Cédigo do lote Dispositivo médico

Fabricante Peca aplicada ao tipo BF

R

Fragil Equipamento Classe Il

Mantenha seco Bateria de ions de litio recarregavel
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Limite de umidade Limite de pressao atmosférica

Limite de temperatura Reciclavel

ow

Avisos

AVISO Leia no Manual de Operagbes as adverténcias e instrugdes de uso.

B =~e)"EkEEH

AVISO Use o cabo série 719 somente com produtos e carregadores aprovados pela Welch Allyn.

AVISO A peca de nimero 71960 da Welch Allyn (secéo da bateria) é adequada para uso
somente com cabos da série 719.

AVISO Nao desmonte ou modifique o pacote de bateria. Nao ha pegas sujeitas a manutengao
na parte interna.

AVISO Nao tente soldar diretamente o pacote de bateria.

AVISO Nao tente conectar os terminais positivo e negativo um ao outro, nem a qualquer outro
dispositivo.

AVISO Nao carregue o pacote de bateria em nenhum ambiente onde a temperatura possa
exceder 40 °C (104 ° F) ou cair abaixo de 0°C (32 °F).

AVISO Nao descarte a se¢ao da bateria em fogo ou agua. Nao fure, incinere ou sujeite a
impactos ou choques fortes.

AVISO N&o mergulhe o pacote de bateria em nenhum liquido.

AVISO Nao bata ou arremesse o pacote de bateria.

AVISO Nao use um pacote de bateria que pareca estar deformado, vazando, corroido ou, de
qualquer forma, irregular.

AVISO Manuseie uma bateria danificada ou com vazamentos com bastante cuidado. Se vocé
entrar em contato com o eletrdlito, lave a area exposta com agua e sabao. Se houver contato
com os olhos, lave os olhos com dgua por 15 minutos. Busque cuidados médicos
imediatamente.

AVISO Ao descartar um pacote de bateria, entre em contato com seu provedor de servico de
descarte de residuos para saber as restricoes locais para o descarte ou reciclagem de baterias.
AVISO Para evitar o risco de incéndio, queimaduras ou danos ao seu pacote de bateria ou
lampada, ndo deixe que nenhum objeto de metal toque nos contatos da bateria.

AVISO Este produto obedece aos padroes atuais de interferéncia magnética e ndo devera
apresentar problemas a outros equipamentos nem ser afetado por outros dispositivos. Como
precaucao, evite usar este dispositivo proximo a outros equipamentos.

AVISO Para obter informagdes sobre a compatibilidade eletromagnética (EMC), consulte o site
da Welch Allyn: welchallyn.com/emc-hndls.

AVISO Uma cépia impressa das informagoes sobre emissoes e imunidade pode ser solicitada a
Welch Allyn para entrega em até sete dias corridos.

AVISO Nao exponha o pacote de bateria a temperaturas de armazenamento acima de 50 °C
(122 °F) ou abaixo de -20 °C (-4 °F).

AVISO Nao descarregue o pacote de bateria se a temperatura ambiente estiver acima de 60 °C
(140 °F) ou abaixo de -20 °C (-4 °F).

AVISO Para maior vida util, remova o cabo e o médulo de carregamento CA da tomada quando
o carregamento estiver concluido. Nao deixe o médulo de carregamento CA conectado a
tomada sem um cabo conectado.

Descarte

Os usuarios devem aderir a todas as leis e requlamentos federais, estaduais, regionais e/ou locais
em relacao ao descarte seguro de dispositivos e acessérios médicos. Em caso de duvida, o
usudrio do dispositivo deve primeiro entrar em contato com o Suporte Técnico da Hill-rom para
obter orientacdo sobre protocolos de descarte seguro.

Risco residual

Este produto estd em conformidade com padrdes relevantes de interferéncia eletromagnética,
seguran¢a mecanica, desempenho e biocompatibilidade. No entanto, o produto nao pode
eliminar completamente os possiveis danos ao paciente ou usuario do seguinte:
« Danos ou prejuizos do dispositivo associados a riscos eletromagnéticos,
Danos causados por perigos mecanicos,
« Danos causados pela indisponibilidade do dispositivo, fun¢ao ou parametro,
« Danos causados por uso indevido, tais como a limpeza inadequada e/ou
«+ Danos causados pela exposicao do dispositivo a estimulos bioldgicos que possam
resultar em grave reacao alérgica sistémica.

Acessorios
71955  Acessorio de carregamento USB

71943 Suporte de carregamento de compartimento unico
7114x  Carregador de mesa universal (compartimento duplo)

Lista de pecgas
Segéo do
reostato

Conexao da cabega do
instrumento

Anel de controle de

Indicador de intensidade de luz

energia/carga Anel de cromo

Base de carregamento
71943

Conector de energia

Secgdo da
bateria

Botao liga/desliga 71960

- Carregador Indicador
EQ,Q da série 710 de bateria
fraca
Figura 1
Instrugoes de operagdo
1. Conecte a cabeca do instrumento ao cabo.
2. Aperte o botéo liga/desliga na secéo do reostato e gire o anel

de controle de intensidade de luz no sentido horério. Para
intensificar a luz, continue a girar té que o limite seja alcangado
(Figura 1).

3. Para desligar, gire no sentido anti-horario. O botao fara um
clique ao ser totalmente desligado. Desligue totalmente ap6s
cada uso para garantir o tempo de vida méaximo da bateria.

Instrugcoes de carregamento

1. Conecte o carregador em uma tomada de parede e o conector de energia na base de
carregamento. O indicador de energia/carga se acendera (verde) quando for aplicada
alimentacao (Figura 1).

2. Insira o cabo na base de carregamento. O indicador de energia/carga mudara para ambar
durante o carregamento. Carregue por 16 horas continuas para carregar uma bateria
morta (Figura 2).

3. Quando o carregamento estiver concluido, o indicador de energia/carga voltaréa a cor
verde. O cabo pode permanecer na base de carregamento, se desejado.

4. A bateria pode ser carregada ap6s uma descarga parcial sem efeitos negativos na
memodria geral da bateria (diferentemente das células de Ni-Cad).

5. Os instrumentos de diagndstico ndao podem ser usados durante o carregamento.

ATENTIE A secao da bateria ndo é enviada completamente carregada. Para obter um
desempenho maximo, carregue a se¢ao da bateria por 16 horas quando ela for nova, ou
apds um longo periodo de inatividade.

Indicador de bateria fraca

1. O indicador de bateria fraca se acendera varios minutos antes de o cabo se desligar,
dependendo da idade da bateria (Figura 1).

2. Uma vez que a bateria esteja completamente descarregada, o indicador de bateria fraca
pode piscar.

Substituigdo da bateria

Remocdo da se¢do da bateria:

1. Segure o cabo do instrumento firmemente pela secao da bateria

2. Gire a segao do reostato no sentido anti-horario até que ela se desconecte da secao da
bateria (Figura 3).

Sentido horéario

Figura 3

Sentido anti-horario

Substituicdo por uma nova segdo de bateria:

1. Insira a secao do reostato na nova se¢ao da bateria.

2. Para conectar as duas segoes, gire a se¢ao do reostato no sentido horario até ficar firme
(Figura 3).

3. Verifique se a secao do reostato estd segura na se¢ao da bateria do cabo do instrumento.

Limpeza e desinfecgdo

Limpe o cabo e o carregador com um limpador/desinfetante de equipamento de satde
apropriado de nivel baixo ou intermediario, que contenha uma solucao de 1:10 de hipoclorito
de sodio (alvejante) ou élcool isopropilico 70% como ingrediente ativo do desinfetante. Siga as
instrugdes de limpeza do fabricante para o uso adequado, tempos de contato e avisos e
precaucdes aplicaveis.

& Nao ensope/sature excessivamente o conjunto do cabo ou carregador.

Néo mergulhe o conjunto do cabo ou carregador em nenhuma solugéo.
ﬁ Néo esterilize o cabo de energia, a base de carregamento ou o carregador da série 719.

Apos a desinfeccao, inspecione o conjunto do cabo buscando por sinais visiveis de deterioragao
em seu interruptor, conector terminal e revestimento. Se houver alguma evidéncia de dano ou
deterioracao, descontinue o uso e entre em contato com o suporte técnico da Hillrom para
obter assisténcia.

Especificagoes

As especificagdes e o design estdo sujeitos a alteragdes sem aviso prévio.
Cabo

Numero do modelo 71911

Dimensoes 5,4"L x1,125" Diam. (Max.) (137mm x 28,6 mm)
Peso 5,4"L x 1,125” Diam. (Max.) (137mm x 28,6 mm)
Tempo de carregamento normal 16 horas (completamente descarregada)

Tempo de descarregamento nor- 110 minutos (para baterias novas)

mal
Modo de operagao Operagéo continua

Umidade relativa,

Ambiente Temperatura sem condensagao Pressao atmosférica

Transporte/ -20° - 55°C 10-95% 500 - 1060 hPa

armazenamento (-4° - 120°F)

Operagéo 10°-49°C 30-90% 500 - 1060 hPa
(59° - 104°F)

Aprovagoes

(“’ Em conformidade com IEC/UL/CSA/EN 60601-1.
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Cédigo do lote

Para codigo de lote YY-JJJ, YY=ano e JJJ=dia consecutivo do calendario Juliano.

PATENTE/PATENTES

hillrom.com/patents

O produto pode estar coberto por uma ou mais patentes. Consulte o endereco online acima. As
empresas do grupo Hill-Rom detém patentes e pedidos de patente na Europa, Estados Unidos e
em outros paises.

Suporte técnico da Hillrom

Para obter informagdes sobre qualquer produto da Hillrom, entre em contato com o suporte
técnico da Hillrom através do endereco hillrom.com/en-us/about-us/locations.

Manutengdo e garantia

Manutengdo

Se o produto nao funcionar corretamente ou se precisar de assisténcia, servigo ou pecas
sobressalentes, entre em contato com o suporte técnico da Hillrom.

Garantia

O cabo de energia da série 719 é garantido pela Welch Allyn contra todos os defeitos de
fabricagdo. A Welch Allyn fara reparos ou substituird, sem custos, qualquer pega de sua prépria
fabricacdo com defeitos comprovados causados por outros fatores que nao o uso inadequado,
negligéncia, danos no transporte ou desgaste normal.

A Welch Allyn garante que a secao de bateria Welch Allyn 71960 terd desempenho semelhante
as especificagdes originais durante dois anos a partir da data de fabricacéo, quando usada com
um cabo de energia Welch Allyn da série 719. Essa garantia ndo se aplica ao uso da bateria
71960 em outros produtos. Baterias com defeito serao substituidas caso estiverem dentro do
periodo de dois anos a partir da data de fabricagao.

A Welch Allyn reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, o design, as especificacoes e os
modelos. A Unica garantia que a Welch Allyn oferece é a garantia expressa por escrito estendida
na venda ou locagao de seus produtos.

EAAnvika

Npoopigouevn xpnon

H AaPr 719 Handle mpoopietat yia tnv tpogodosia kepahwv opyavwy 3,5 V tng Welch Allyn
OTIWG T.Y. WTOOKOTIA, 0YOANUOCKOTILA, KEPATOOKOTTIA, GTPABICHOOKATIA, EMSIACKOTIA,
S10TAEEIG PWTIOPOU Kal CUOKEVEG S10(pavooKOTNoNgG.

H Aapn 719 Handle mpoopiletal yia xprion o€ meptBaANovTa mepimatnTiknig @povTidag Kat
eneiyouvoag mepiBalng. H cuokeun mpoopileTal yia XprioTeG PE LATPIKN KATAPTION Kal
ekaISEVEVOUG EMTAYYENUATIEG UYEIOVOUIKNG TIEPIBOAYNG.

Meprypagpég cLUPOAGYV
[0 MANPOPOPIEG OXETIKA HE TNV TTPOENEUOTN AUTWV TWV CUUBOAWY, avaTPEETe 0TO YAWOTAPL
ouppoAwv tng Welch Allyn: welchallyn.com/symbolsglossary.

MPOEIAOMNOIHIH Ot dnAwoelg mpogldomoinong autol Tou eyxelpidiou umoSeikviouv
& OUVONKEG 1 TIPAKTIKEG TTOU Bal UITOPOoUCAV Va EMPEPOLV A0DEVELD, TPAUHATIONS 1
Bdvato. Ta oupPola mposidonoinong epgavifovtal Pe YKpL 9OVTO O€ aoTipdUaupa
£yypapa.
MPOXOXH Ot dnAwaoelg mpopuAagng autol Tou eyxelpidiou uTOSEIKVUOUV GUVBNKEG iy
TIPAKTIKEG TTou Ba pmopovoav va mpokahéoouv BAGRN otov e€omAiopd r GAo
avTIKEipevo 1 amwAela SeSopévwv.
THMEIQXH MNapouctalel SIEVKPIVIOEIG OXETIKA PE pla oSnyia 1} XprioIHES TTANPOPOPIES
OXETIKA HE Pl AerToupyia 1 oupmepLpopd.
NAEKTPIKOU Kal NAEKTPOVIKOU £€0TAIOHOU. MV amoppinTeTe padi Ye Ta pn
Taglvopnpéva aoTtikd amopAnTa.
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Ry ony Mévo katémv cuvtayAc r "Tia xprion amé emayyeAparia vyeiag pe adeia xprong
KATOTV EVTOARG auTou”
E€oualodotnpévog avtimpdowmnog otnv Eupwnaikn Kovétnta
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O e€omhiopog dev S1abétel Kapia mpooTacia améd Tnv €l0por) vepou.
I:Ii:l Avatpé€te oTig 0dnyieg xpriong
AptBuOG eEMavaAnTITIKAG Tapayyehiag MNaykéouog eumopikdg aptBpog eidoug

AvayvwploTIKO TIPOIGVTOG

Kwdikdg maptidag latpotexvoAoyIKr) cUOKEUR

Kataokevaotng TYPE BF Equipment (E€omAiopog TYMOY
BF)
EvBpavcto E€omhiopoc katnyopiag I

AlaTnNPAOTE TN OUOKEUN OTEYVH Rechargeable Li-ion Battery
(Emavagopti{dpevn pmatapia 1OvVTwv

‘Opta vypaciag MeP10PIoUOG ATHOCPAIPIKAG TIECNG

B ~e)"EEEH

‘Oplo Beppokpaciag AVOKUKAWOTE
Npocidomoinoeig
MPOEIAONOIHZH Awafdote 1o Eyxelpidio Aertoupyiag yia tig Mpo@uldgeig kat i Odnyieg
XePnong

MPOEIAONMOIHIH Xpnotpomojote Tn Aafr) 719 Series Handle pévo pe mpoiovta kat popTIoTEG
gyKekplpévoug amo t Welch Allyn.

MPOEIAONOIHZH To mpoidv tng Welch Allyn pe ap. mpoidvtog 71960 (Battery Section) givat
KatdMn)o yia xprion pévo pe ™ Aapn oepdg 719.

MPOEIAOMOIHZIH Mnv amoouvapOAOYEITE KAl UNV TPOTIOTIOLEITE TNV prmatapia. Aev umdpyet
Kavéva e§APTNHA 0TO ECWTEPIKO TTOU Va EMOEXETAL O€PPIC.

MPOEIAONOIHZIH Mnv emixelproete cUYKOAANON ameubeiag oTn pmatapia.
MPOEIAOMOIHZIH Mnv €mKeIPr)OETE VO CUVOEOCETE ETAEY TOUG TOV OPVNTIKO HE TO BETIKO
TIOAO, OUTE PE KATTOL AN CUOKEUN.

MPOEIAOMNOIHZIH Mnv @opTi{ete T punatapia og mepBAaMov 6mou n Beppokpaocia evdéxeTal
va urepPei Toug 40°C (104°F) ry va méoel kAtw amo toug 0°C (32°F).

MPOEIAOMNOIHXIH Mnv amoppinTeTe TO THAMA PITaTApiag oTn @WTIA 1) o€ vepd. Mnv Tpundrte,
HNV amOTEPPWVETE Kal PNV UTTOBANNETE TN HIATAPIA OE I0XUPEG CUYKPOUOCEIG 1) Kpadaououc.
MPOEIAONOIHZH Mnv gppubilete Tnv pmatapia og kavéva vypo.

MPOEIAOMOIHZH Mnv xTundre Kal pnv METATE TNV pmatapia.

MPOEIAOMOIHEZH Mnv XpnOIHOTIOLE(TE pia prTaTtapia Tou gaivetat va mapouotddel
mapapdpewon, Siappoig, Siafpwon 1y omoladnmote GAAN avwpahia.

MPOEIAONOIHIH Na xelpileoTe pe EEAIPETIKN TTPOCOXT MIal pITaTapia Tou €xel uTTOOTE {npia iy
mapouatalel Stappor). EGv €éNBeTe o€ ema@r| pe TV NAEKTPOAUTN, TAUVETE TNV eKTEBEINEVN
TIEPIOKN HE VEPS Kal camouvl. EQv €NBel o€ emapr e Ta MATIA 0AG, EEMAVVETE TA HATIA HE VEPO
el 15 Aemtd. AvalnTroTe apéowg laTpIkn @povTida.

MPOEIAOMOIHZH Katd tnv andéppupn MIag Hmatapiag, EMKOIVWVHAOTE HE TOV TOTIKS TAPoXo
UTINPECIWOV ATOPPIYNG AOBARTWY CXETIKA LE TOUG TOTTIKOUG TIEPIOPICHOUG YIa TV amoppdn 1y
NV avakUKAWGON TWV UIaTapLwv.

MPOEIAOMOIHZH MNa va amo@UyETe Tov Kivuvo TupKayldg, eyKavpdtwy fi {npag otn
pmatapia i Tn Auxvia oag, pnv a@ivete HETAANIKA avTiKeipeva va ENOouv o€ EmaQn HE TIG
EMAPEC TIG PmaTapiag.

MPOEIAOMOIHZH To mpoidv auTo CUMHOPPWVETAL E TA TPEKOVTA OMTAITOVHEVA TIPOTUTTA TIEPT
NAEKTPOHAYVNTIKWVY TTApeUPBOAWY Kol SEV AVAMEVETAL va TTAPOUCIACEL TTPOBARpaATA 0 GANO
€€oMNIoU 1y va emnpeacTei amd ANeG CUOKEUEG. Q¢ HETPO TIPOPUAAENG, AMOPEVYETE TN XPrion
TOU TTIPOIOVTOC KOVTA O€ ANNO €EOTTAIGHO.

MPOEIAOMOIHZH o MANPOYOPIEG OXETIKA HE TNV NAEKTPOHAYVNTIKY cupBatotnta (HME),
emoke@Oeite T Sladiktuakr) TonoBeoia Tng Welch Allyn: welchallyn.com/emc-hndls

MPOEIAOMOIHZIH Mmopeite va mapayyeileTe £va EVTUTIO QvTiypa@o TwV TANPOYOPLIV YIA TIG
EKTIOUTTEG NAEKTPOPAYVNTIKAG oupBatotnTag kal Tnv atpwaia and tn Hillrom pe mapadoon
£VTOG 7 NUEPONOYIOKWY NUEPWIV.

MPOEIAOMOIHZH Mnv ekBétete TV pmatapia oe Bepuokpacieg eUAagng mvw amd 50°C
(122°F) ) kdtw amd -20°C (-4°F).

MPOEIAOMOIHEZH Mnv anmogopTtilete Tnv pmatapia edv n Beppokpacia mepiBailovog sivat
mavw amo 60°C (140°F) 1 katw and -20°C (-4°F).

MPOEIAOMOIHZH Ta peyahutepn weéhiun {wn, apaipéote tn Aapr kat to AC Charging
Module (povada @dptiong eval\acoopevou pevpatog) dtav ohokAnpwBei n option. Mnv
agrivete 1o AC Charging Module (povada @optiong evaAaooOuEVOU peUNATOG) oUVOESEPEVO
otnv npifa pevpaTog Xwpic mpooaptnuévn Aafr.

Amoppiyn

TTOMTEIAKWY, TIEPIPEPEINKWV F}/Kal TOTIKWY VOHOBECIWV KAl KAVOVICHWY 600V apopd TV
AoPAAr amépPIPN TWV IATPOTEXVONOYIKWY CUCKELWV Kal §apTnUdTwy. X& mepinmtwon
aptBoliag, o xprioTng TNG CUCKEVNG Ba TTPETEL TPWTA VA EMKOIVWVIOEL LE TO TUUa TEXVIKNAG
unooTtpténg tne Hillrom yia o8nyieg oXeTIKA MPWTOKOMA ac@arol¢ amopptPng.

Y'I'I'O)\£I'ITOH£VO§ KIVSDVOQ
AUTO TO TIPOIOV CUHHOPPWVETAL HIE T OXETIKA TTPOTUTIA NAEKTPOUAYVNTIKWY TTAPEUBOADY,
pnxavikig acedeiag, anddoong kat BlocupBatotnrag. QoT6o0, To POV v umopei va
£€aleiPel TANPWG TOV EVOEXOHUEVO TPAUHATIONO TOL aoBevoU( i Tou Xpriotn TTou opeileTal ota
e€na

« Tpavpatiopd r BAARN TG CUOKEUNG TTOU OXETICETAL HE NAEKTPOUAYVNTIKOUG KIVEUVOUG,

« Tpavpatiopd amd punxavikoug Kivsivoug,

« Tpavpatiopd Myw pn S1aBeciudTNTAG CUOKEUNG, AeIToupYiag 1 TapapETPOU,

« Tpavpatiopd Aoyw GOANIATOC KAKNAG XPONG, OTIWG U EMAPKIAG KABapIopog ry/kat

« Tpavpatiopd Myw €kBeong TNG CUOKEUNG O€ BLOAOYIKOUG KIvEUVOUG TIoU UImopEi va

mpokaléoouv oofapr) cuoTNHIKr AAAEPYIKN avTidpaon.

E€apThRuara

71955  Napelkduevo @optiong oe USB

71943 Bdon @opTiong Hovrig uodoxNG

7114x  Universal Desk Charger (8tmry umoSoxr)

AioTta e§apTnuarwv
MNpoodptnon Head Attachment TuApa
(ke@ahnc opyavou)

AakTOMOG ENéYXOU
£VTa0NG PWTOG Aaktoliog
Xpwpiou
Turua
umatapiag
71960

EvSeiktikr Auyvia

Tpogodopiac/ 71943 Bdaon ¢opTiong

Buopa pevpatog Koup

gvepyomoinong/
amevepyomnoinong

710 ®opTioTrG
o

Eikéva 1

EvSeIkTIkn

Oényieg Asitovpyiag

1. TuvSéoTe TNV KEPAAN Tou opydvou otn Aapny

2. Miéote 10 Koupni evepyomoinong/anevepyomoinong oto Rheostat
Section (Tupa poooTdtn) kat TEPIOTPEYTE To Light Intensity
Control Ring (SakTtoMog eAéyxou évtaonc pwtdg) Se§lootpopa
(CW). Na 1110 éVToVo QWTIOHO, CUVEXIOTE VO TIEPIOTPEPETE MEXPL
va @Bdacete 010 onpeio avaoxeong (Eikova 1).

3. lNa amevepyomoinon, meplotpéYte aplotepdoTpopa (CCW). To
kouuri Ba kavel KNIk dTav n amevepyoroinon gival TARpng.
ATIEVEPYOTTOINOTE EVTEAWG PETA AT KABE Xprion yla va
S100(paNIOETE TO PEYIOTO XPOVO AEITOUPYIAG TNG UImatapiag.

Oényieg poépTIONG

1. Suvdéote to Charger (popTioth) o€ pa emroixia mpila kat 1o Power Jack (Buopa
pevparog) otn Charging Base (Baon @optiong). To Power/Charge Indicator (evSeiktikn
Auyvia Tpogodociac/popTionc) Ba avayel (Le TPACIVO XPWHA) OTav apéxeTal
Tpogodoaoia (Eikova 1).

2. Etoayayete Tn Aafry otn Charging Base (3don ¢opTtiong). To Power/Charge Indicator
(evdeikTikn Auyvia Tpopodoaiac/pdpTionc) Ba yivel mopTokaAi Katd tn Sidpkela tng
poptiong. OopTioTe £Mi 16 CUVEXEIG WPEC VIO VA POPTIOETE pia eEAVTANUEVN pmatapia
(Eikoéva 2).

3. ‘Otav ohokAnpwOEei n pdption, To Power/Charge Indicator (evdelkTikn Auxvia
TPOPoS0siac/poptionc) Oa yivel Eavda mpdacvo. H AaBn umopei va mapapeivel otn
Charging Base (fdon ¢déptionc) edv to embupeite.

4. H Battery (umatapia) umopei va @opTIOTEl LETA a6 PEPIKH amo@OpTIon Xwpig va
£MNPeAeTal apvnTIKA N GUVONIKN VN TG pumatapiag (avtiBeta pe Ta oTotxeia
ViKeNiou-kadpiou).

5. Ta Diagnostic Instruments (StayvwoTikd épyava) Sev urmopouv va xpnaotpomoin8olv katd
™ S1dpKELa TG POPTIONG.

C Tuotaon mpoooxng To Battery Section (tprpa pratapiac) Sev amooTéMNeTal TARPWE
PopTIopévo. Na péylotn amodoon, eopTioTe To Battery Section (tpnua pmatapiag) eni
16 wpeg dTav gival kavoupla r) HETd amd pa pokpd mepiodo adpavelag.

Ev&akTikn Avxvia XaunAng otadung umarapiag

1. To Low Battery Indicator (evSeiktikri Auxvia xapunArg 6Tdéung pmatapiag) 8a avapet
QPKETA Aemtd TPV TEpATIOTEL N Aertoupyia tng Aapng, avaloya pe tnv nAikia g
umatapiag (Ewéval).

2. ‘Otav n prmatapia amo@optioTei Mpwc, To Low Battery Indicator (evSeiktikr Auyvia
XapUNAg oTABpNG prmatapiac) pmopei va TpepooBriveL.

AvTiKaraoTtaon yrrarapiag

A@aipeon Tov TAAIOL TURUATOG HTTATAPIag

1. Kpatriote 0taBepd ) Aapri Tou opydvou amd 1o Battery Section (turipa pratapiag).

2. ZTpéYte aplotepdotpo@a o Rheostat Section (Turpa poooTatn) HEXOL va AMTOOTTAOTEL
amo To Battery Section (tprijpa pratapiac) (BA. Eikova 3).

Eikova 2

Se€looTpopa

Eikova 3

aplotepdoTPOPa

TomoBETnoN VEOL TUAMATOG PTTATapiag

1. Etoayayete 1o Rheostat Section (Turpa poootdatn) oTo véo Battery Section (tunipa
umarapiac).
2. lNa va ouvSéote ta Vo Tppata, otpéYte To Rheostat Section (tprpa poootatn)

Seflootpopa péxpt va opitet (BA. Ewova 3).

3. EmalnBevote 611 To Rheostat Section (tprjpa poootdtn) éxet acpalioel oTo Battery
Section (TuApa pmatapiag) Tng Aaprig Tou opyavou.

Ka®apiopog kal amoAbuavon

SKoutioTe TN Aafr| Kal TO POPTIOTH XPNOIHOTIOIWVTAG éva KATAAANAO KaBaploTiko Xapnhov 1
gv8iapeoou Babpov/amolupavTikd Tavaxt LYIEIVAG ¢PovTidag TTou TIEPIEXEL ite SIAAUHA
unoxAwptwdoug vatpiou 1:10 (AeukavTiko) fj LCOTIPOTTIUAIKT AAKOOAN 70% WG EVEPYO GUCTATIKO
amoAupavong. Na akoMouBEiTe TiC 05nyieg TOU KATAOKEVAOTH| TTAVAKIWY OXETIKA UE TN OwoTr
XPNON, TOUG XPOVOUG EMAPHG KAl TIG TPOEISOTTOINGCEIG KA TIC CUCTAOELS TTPOCOXT|G TIOU IOXUOUV.
MPOEIAOMNOIHEH Mnyv eunotilete/eppubilete umepBolikd tn Siatagn Handle (Aafriq).

MPOEIAOMOIHZH Mnv eppubilete tn Sidtagn Aaprig oe kavéva Stahupa.

MPOEIAOMOIHZH Mnv anooteipwvete ) Aapr Tpopodoaiag, tn Bdon eoéptiong fi Tov
@opTioTr TN 719 Series.
Metd v amoAUpavon, emBewpriote Tn Sidtaén ¢ AaPng yla opatd onpeia ¢Bopdg otov
SI0KOTTTN, TOV TEMKO CUVSECHO TNG CUOKEUNG KAl TO TEPIBANUA. Z€ TTEPIMTWON oV
mapatneroete {nuid r @Bopd, SIaKOYTE TN XPrioN KAl EMKOIVWVAOTE UE TO TURUA TEXVIKNG
unootpigng g Hillrom yia BoryBeta.

NMpodiaypaig

O mpodiaypapég kat o oxeSlacuog evdéxetat va alagouv xwpig eldomoinon.

Aapq
Ap1Bu6G povTéNou 71911
Alaotdoelg Mrikog 137 mm x S1apeTPog 28,6 mm (uéy.) (54" x 1,125")

Bdpog 12849 (4,5 02)
TumKkog XpOvog QopTIonG 16 WPES (MANRPWE ATTOPOPTIOHEVN)
TUMIKOG XPOVOC amoPOPTIONG 110 Aemtd (yia kawvoUpla pmatapia)

Tpoémog Aertoupyiag Tuvexnc Aettoupyia
TXETIKA LYPasia, xwpic  ATHOCPAIPIKA
NepiBailovrikég Ogppokpacia OUMTTUKVWON mieon
OuAagn/petagopd  -20° ¢we 55°C (-4° éwc 120°F) 10-95% 500 - 1060 hPa
Aertoupyia 10° £wc 49°C (59° éwc¢ 104°F) 30-90 % 500 - 1060 hPa
'

Eykpioeig

ﬂb Juppop@wvetal pe ta mpoétumna IEC/UL/CSA/EN 60601-1.

Inl;“;lek

14221
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KwS8ikog mapridag

lNa tov kKwdko maptidag YY-JJJ, YY=£tog kat JJJ=cuvexopevn nuépa tou louhtavo £toug.

AINAQMA EYPEZITEXNIAL/AINAQMATA EYPEZITEXNIAZX

hillrom.com/patents

Mmopei va KaAUTTTeTat amoé éva fi meploodtepa SIMAWHATA EVPECITEXVIAG. BA. mapakatw
SievBuvon Internet. Ot eTaipeieg Hill-Rom ivat kdtoxot SIMwpATwy eVPECITEXVIAG Kal ATHOEWV
yia SUTAWHOTA EVPECITEXVIAG TTOU gival OF EKKPEUOTNTA, 0TNV Eupwn, Tig H.M.A. kat o€ AANeg
XWPEG.

Texvikn vrmrootnEiEn Tng Hillrom
Mo M\npo@opieg oxeTIKA Ue omotodnmote and ta mpoiovta tng Welch Allyn, emkowvwvriote pe
Vv TERVIKN umootrpi€n tne Hill-Rom: hillrom.com/en-us/about-us/locations.

LépPIg Kal yydnon
Texvikn e§urnpéTnon

Edav To mpoiov Sev Aeltoupyei owoTd ) eav xpetaleote BoriBeia, o€pPig 1 avTaANaKTIKA,
EMKOIVWVNAOTE Pe TNV Texvikn umootptén tng Hillrom.

Eyyonon

H Welch Allyn eyyvatat étt n Power Handle (Aaprj Tpogodoaiac) tng oelpdg 719 givat eENelBepn
and kabe eNdTtwpa kataokeurig. H Welch Allyn Ba emokevdoel ri Ba avTikataotogl, Xwpig
XpEwan, omoladnmoTe pépn SIKNG TNG KATAOKEVNE TTOU amoSelXBoUv ENATTWHATIKA AOyw GAAwV
QAITIDV EKTOG amod KakA Xprion, auélela, {npid katd T petagopd 1y puatoloyikri ¢Bopd.

H Welch Allyn eyyudrat 61t n anédoon touv Welch Allyn 71960 Battery Section 8a givat cupgwvn
HE TIC apxIKéG TPoSiaypagég Katda Tn SIapKela Twv TPWTwV U0 ETWV Ao TNV NUEPONVia
KATAOKEVIG, 0Tav xpnotporoleitat pe To Welch Allyn 719 series Power Handle. H eyyonon auvtn
Sev 1oXVEL yiIa TN xprion ¢ pratapiag 71960 o AAa mpoidvta. Mia ENaTIwuaTtikn prmatapia 6a
AVTIKATAOTABOE! GV TAPOUCIACEL AOTOX{A EVTOG U0 ETWV OO TNV NUEPOUNVIO KATACKEVAG.

H Welch Allyn Siatnpei to dikaiwpa mpaypatomnoinong aAaywv dveu mpogidomoinong otov
oxedlaopo, Tig mpodiaypagég kat Ta Hovtéla. H povadikn eyyunon mou mapéxet n Welch Allyn
givatn pnTr ypamtr eyyunon mou agopd otnv HWANGN 1 EVOLKIAon TwV TPOIGVIWVY TNG.

EiSomoinon mpog XPnoTeg n/kal acOeveig otnv EE

Omolodnmote 0oapod TEPIOTATIKO TTOU XEL TTPOKUYEL OE OXEON HE TN OUOKELH Ba Tpémel va
ava@epOEi 0TOV KATAOKELAOTH KAl 0TNV apuodia apyr Tou KpATtoug péhoug oTo omoio
Bpioketat 0 xprioTng fi/kat o aoBevrc.

Polski

Przeznaczenie

Rekojes¢ 719 stuzy do doprowadzania zasilania do gtowic przyrzaddéw 3,5 V firmy Welch Allyn,
takich jak otoskopy, oftalmoskopy, retinoskopy, strabizmoskopy, episkopy, iluminatory i
transiluminatory. Rekojes¢ 719 jest przeznaczona do stosowania w warunkach ambulatoryjnych
i intensywnej opieki medycznej. Urzadzenie jest przeznaczone dla wykwalifikowanego i
przeszkolonego personelu medycznego.

Descrigbes de simbolos

Informacje o pochodzeniu tych symboli mozna znalez¢ w stowniczku symboli firmy Welch Allyn:

welchallyn.com/symbolsglossary.

OSTRZEZENIE ostrzezenia zawarte w niniejszej instrukcji okreslaja warunki lub
& dziatania, ktére moga prowadzi¢ do choroby, uszkodzenia ciata lub zgonu. Symbole
ostrzezen sa widoczne na szarym tle w dokumencie czarno-biatym.
PRZESTROGA Przestrogi zawarte w niniejszej instrukcji okreslaja warunki lub dziata-
nia, ktére moga spowodowac uszkodzenie sprzetu lub innego mienia badz utrate
danych.
UWXGA Oznacza wyjasnienie instrukcji badz uzyteczng informacje na temat funkgji
albo dziatania.
Oddzielna zbidrka sprzetu elektrycznego | elektronicznego. Nie wyrzuca¢ razem z nie-
sortowanymi odpadami komunalnymi.
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Ry ONLY Sujeito a receita médica ou "Para utilizagédo por ou sob autorizacéo de um profissional
médico autorizado"
Autoryzowany przedstawiciel we Wspélnocie Europejskiej
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Urzadzenie nie jest zabezpieczone przed wnikaniem wody.
[:E] Zapoznac sie z instrukcja obstugi

Numer ponownego zamoéwienia Globalny Numer Jednostki Handlowej

Identyfikator produktu
Kod partii Urzadzenie medyczne

Producent Czes¢ aplikacyjna typu BF

Delikatna zawarto$¢ Urzadzenie klasy Il

Chroni¢ przed wilgocia Akumulator litowo-jonowy

RIEIEINE

,_
£
o
H]

Dopuszczalna wilgotno$¢ Limity cisnienia atmosferycznego

Dopuszczalna temperatura Produkt nadaje sie do recyklingu

16}

Ostrzezenia

OSTRZEZENIE Nalezy przeczyta¢ przestrogi oraz instrukcje obstugi zawarte w podreczniku
uzytkownika.

OSTRZEZENIE Rekojesci 719 Series Handle nalezy uzywac wyfacznie z produktami i
tadowarkami zatwierdzonymi przez firme Welch Allyn.

OSTRZEZENIE Produkt firmy Welch Allyn o numerze 71960 (Battery Section) moze by¢
stosowany wytacznie z rekojescia z serii 719.

OSTRZEZENIE Nie nalezy manipulowac¢ akumulatorem ani go rozmontowywac. Wewnatrz nie
ma elementéw podlegajacych serwisowaniu.

OSTRZEZENIE Nie wolno bezposrednio lutowac¢ akumulatora.

OSTRZEZENIE Nie wolno podtacza¢ do siebie ani do zadnych innych urzadzer biegunéw
dodatnich i ujemnych.

OSTRZEZENIE Nie tadowac¢ akumulatora w warunkach, w ktérych temperatura moze
przekroczy¢ 40°C lub spas¢ ponizej 0°C.

OSTRZEZENIE Akumulatora nie nalezy wklada¢ do ognia ani do wody. Nie nalezy go
przektuwa¢, wktadac do ognia ani narazac na silne uderzenia lub wstrzasy.

OSTRZEZENIE Nie zanurza¢ akumulatora w zadnym ptynie.

OSTRZEZENIE Nie nalezy uderza¢ w akumulator ani nim rzucac.

OSTRZEZENIE Nie nalezy uzywac akumulatoréw, ktére przeciekaja, sa zdeformowane,
skorodowane lub wadliwe w inny sposéb.

OSTRZEZENIE Z uszkodzonym lub nieszczelnym akumulatorem nalezy obchodzi¢ sig bardzo
ostroznie. W przypadku kontaktu z elektrolitem nalezy przemy¢ skére woda z mydtem.

W przypadku kontaktu z oczami ptukac je woda przez 15 minut. Natychmiast skontaktowac sie z
lekarzem.

OSTRZEZENIE Przed wyrzuceniem akumulatora nalezy skontaktowac sie z lokalnym dostawca
ustug w zakresie usuwania odpadéw w celu uzyskania informacji na temat lokalnych ograniczen
dotyczacych usuwania lub recyklingu akumulatoréw.

OSTRZEZENIE Aby uniknac ryzyka pozaru, oparzen lub uszkodzenia akumulatora lub lampy,
nie nalezy dotykac stykéw akumulatora metalowymi przedmiotami.

OSTRZEZENIE Niniejszy produkt spetnia aktualne wymagania dotyczace zaktécen
elektromagnetycznych. Nie powinien zakidcac¢ pracy innych urzadzen, a dziatanie innych
urzadzen nie powinno wywiera¢ na niego niekorzystnego wptywu. Nalezy jednak unika¢
korzystania z tego urzadzenia w poblizu innych urzadzen.

OSTRZEZENIE Informacje na temat kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) mozna
znaleZ¢ na stronie internetowej firmy Welch Allyn: welchallyn.com/emc-hndls.

OSTRZEZENIE Drukowana wersje informacji dotyczacych emisji elektromagnetycznych i
odpornosci mozna zaméwi¢ w firmie Hillrom (dostawa w ciagu 7 dni kalendarzowych).

B =&k EEH

OSTRZEZENIE Nie przechowywac¢ akumulatora w temperaturze powyzej 50°C lub ponizej -20°C.

OSTRZEZENIE Nie roztadowywac akumulatora, jesli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 60°C
lub nizsza niz-20°C.

OSTRZEZENIE W celu zapewnienia maksymalnego okresu eksploatacji po zakoriczeniu
tadowania rekojes¢ i modut AC Charging Module nalezy odtgczy¢ od gniazda zasilania. Nie
nalezy pozostawia¢ modutu AC Charging Module podtgczonego do gniazda zasilania bez
zamocowanej rekojesci.

Utylizacja

Uzytkownicy muszg przestrzegac wszystkich przepisow krajowych, wojewodzkich, regionalnych
i/lub lokalnych w zakresie bezpiecznej utylizacji wyrobéw i akcesoridow medycznych. W razie

watpliwosci uzytkownik powinien najpierw skontaktowac sie z dziatem pomocy technicznej
firmy Hillrom, ktory udzieli wskazéwek dotyczacych bezpiecznej utylizacji.

Ryzyko resztkowe

Wyrdb ten spetnia wymogi okreslone w odpowiednich normach dotyczacych zaktécen
elektromagnetycznych, bezpieczeristwa mechanicznego, wydajnosci oraz biozgodnosci. Nie
mozna jednak wykluczy¢ potencjalnych obrazen ciata pacjenta lub uzytkownika, ktorych
przyczyng moga byé:
« zagrozenia elektromagnetyczne mogace skutkowac obrazeniami ciata lub uszkodzeniem
wyrobu;
- zagrozenia mechaniczne;
- Zzagrozenia zwiazane z niedostepnoscig wyrobu, funkgji lub parametru;
- niewtasciwe uzytkowanie, np. nieodpowiednie czyszczenie i/lub
« narazenie wyrobu na dziatanie czynnikéw biologicznych, ktére moga wywotac ciezkie
ogolnoustrojowe reakcje alergiczne.

Akcesoria
71955 yadowarka USB

71943  Stacjatadujaca z jednym gniazdem
7114x  Uniwersalna fadowarka biurkowa (zdwoma gniazdami)

Lista czesci

Mocowanie gtowicy Reostat

przyrzadu

Pierécien regulacji
o natezenia $wiatta Chl’Oer)O\lNany
Wskaznik zasilania pierscien

/tadowania 71943 stacji tadujacej

Akumulator
Przycisk wigczenia, 71960

Gniazdo
zasilgnia

faczenia
wyiq Wskaznik
niskiego
< taquarka poziomu
serii 710 i
natadowania
Rysunek 1

Instrukcja obstugi

1. Podtgczy¢ gtowice przyrzadu do rekojesci.

2. Nacisna¢ przycisk On/Off (Wt./Wyt.) na reostacie Rheostat
Section i obrdci¢ pierscien Light Intensity Control Ring w prawo
(zgodnie z ruchem wskazéwek zegara). Aby zwiekszy¢
natezenie $wiatta, nalezy kontynuowac obracanie, az do
zatrzymania (rysunek 1).

3. Aby wytaczy¢, obroci¢ w lewo (przeciwnie do ruchu wskazéwek
zegara). Po catkowitym wytaczeniu bedzie styszalne kliknigcie
przycisku. Po kazdym uzyciu nalezy catkowicie wytgczy¢
urzadzenie, aby zapewni¢ maksymalny czas pracy na zasilaniu
akumulatorowym.

Instrukcje dotyczqgce tadowania

1. Podtgczyc tadowarke do gniazda sciennego, a wtyczke Power Jack do stacji Charging
Base. Wskaznik Power/Charge (Zasilanie/tadowanie) po podifaczeniu zasilania bedzie
Swiecic¢ na zielono (rysunek 1).

2. Wiozy¢ rekojes¢ do stacji Charging Base. Podczas fadowania wskaznik Power/Charge
(Zasilanie/tadowanie) zmieni kolor na pomaranczowy. tadowac roztadowany akumulator
bez przerwy przez 16 godzin (rysunek 2).

Rysunek 2

3. Po natadowaniu wskaznik Power/Charge (Zasilanie/tadowanie) bedzie ponownie $wieci¢
na zielono. W razie potrzeby rekojes¢ moze pozostac w stacji Charging Base.

4. Akumulator moze by¢ tadowany po czesciowym roztadowaniu bez negatywnego
wplywu na 0ogdlng pamiec¢ akumulatora (w przeciwienstwie do ogniw Ni-Cd).

5. Przyrzadéw diagnostycznych nie mozna uzywac podczas fadowania.

PRZESTROGA Akumulator Battery Section nie jest dostarczany w petni natadowany.
W celu zapewnienia maksymalnej wydajnoéci nowy lub dtugo nieuzywany akumulator
Battery Section nalezy tadowa¢ przez 16 godzin.

Wskaznik niskiego poziomu natadowania

1. Wskaznik Low Battery (Niski poziom natadowania) zaswieci sie na kilka minut przed wytgczeniem
rekojesci w zaleznosci od wieku akumulatora (rysunek 1).

2. Po catkowitym roztadowaniu akumulatora wskaznik Low Battery (Niski poziom natadowania) moze
migac.

Wymiana akumulatora
Wyjmowanie starego akumulatora

1. Trzymac mocno rekojes¢ przyrzadu za akumulator Battery Section.
2. Obroci¢ reostat Rheostat Section w lewo, az odfaczy sie od akumulatora Battery Section
(patrz rysunek 3).

w prawo

Rysunek 3

w lewo

Montaz nowego akumulatora Battery Section

1. Wiozy¢ reostat Rheostat Section do nowego akumulatora.

2. Aby podtaczy¢ dwa elementy, obrécic reostat w prawo do oporu (patrz rysunek 2).

3. Sprawdzi¢, czy reostat Rheostat Section jest zabezpieczony na akumulatorze rekojesci
przyrzadu.

Czyszczenie i dezynfekcja

Rekojes¢ i tadowarke nalezy przeciera¢ odpowiednia chusteczka nasaczong przeznaczonym dla
zakfadow opieki zdrowotnej Srodkiem czyszczacym/dezynfekujagcym niskiego lub $redniego
poziomu, ktéry jako czynny sktadnik dezynfekujacy zawiera roztwér 1:10 podchlorynu sodu
(wybielacz) lub 70-procentowy alkohol izopropylowy. Nalezy przestrzegac instrukcji producenta
chusteczek dotyczacych odpowiedniego stosowania, czasu kontaktu oraz obowiazujacych
ostrzezen i srodkéw ostroznosci.

OSTRZEZENIE Nie wolno zbyt dtugo moczyé/zanurzac zespotu rekojesci w ptynach.

ﬁ OSTRZEZENIE Zespotu rekojesci nie nalezy zanurza¢ w zadnym roztworze.

& OSTRZEZENIE Nie sterylizowac uchwytu do zasilania z serii 719, stacji fadujacej ani tadowarki.

Po przeprowadzeniu dezynfekgji nalezy sprawdzi¢ zesp6t rekojesci pod katem widocznych
uszkodzen przetgcznika, koncédwki ztacza urzadzenia i obudowy. W przypadku widocznych
uszkodzen nalezy zaprzestac uzytkowania i skontaktowac sie z dziatem pomocy technicznej
firmy Hillrom.

Dane techniczne

Dane techniczne i projekt moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

Rekojesé
Numer modelu 71911
Wymiary Dtugos¢ x $rednica (maks.): 137 x 28,6 mm (5,4 x 1,125 cala)

Waga 128 g (4,5 ungji)
Typowy czas tadowania 16 godzin (w przypadku petnego roztadowania)
Typowy czas roztadowania 110 minut (w przypadku nowego akumulatora)

Tryb pracy Praca ciagta
Warunki Wilgotnos¢ wzgledna, Ciénienie
$rodowiskowe Temperatura bez kondensacji atmosferyczne

Przechowywanie/ 0d-20° do 55°C 10-95% 500 - 1060 hPa
transport (0d -4° do 120°F)
Obstuga 0d 10° do 49°C 30-90% 500 - 1060 hPa

(0d 59° do 104°F)

Latwierdzenia
(“’ Zgodnos¢ z wymogami IEC/UL/CSA/PN-EN 60601-1.

Intertek
74227

Kod partii
Kod partii YY-JJJ, gdzie YY = rok, a JJJ = kolejny dzierr wg kalendarza julianskiego.

PATENT/PATENTY

hillrom.com/patents

Produkt moze by¢ objety jednym lub wigksza liczbg patentéw. Patrz ponizsza strona
internetowa. Firmy nalezace do grupy Hill-Rom s3 wiascicielami patentéw i rozpatrywanych
whnioskéw patentowych w Europie, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Dziat Pomocy Technicznej Firmy Hillrom
W celu uzyskania informacji na temat dowolnego produktu firmy Welch Allyn nalezy

skontaktowac sie z dziatem pomocy technicznej firmy Hill-Rom:
hillrom.com/en-us/about-us/locations.

Serwis i gwarancja

Serwis

Jesli produkt nie dziata prawidtowo lub wymagana jest pomoc, serwis lub czesci zamienne,
nalezy skontaktowac sie z dziatem pomocy technicznej firmy Hillrom.

Gwarancja

Rekojes¢ Power Handle z serii 719 jest objeta gwarancja firmy Welch Allyn w zakresie wszystkich
wad produkcyjnych. Firma Welch Allyn nieodptatnie naprawi lub wymieni wszelkie czesci
wiasnej produkgji, ktére okazaty sie wadliwe z powodu innego niz niewtasciwe uzytkowanie,
zaniedbanie, uszkodzenie w czasie transportu lub w wyniku naturalnego procesu zuzycia.
Firma Welch Allyn gwarantuje, ze produkty bedg dziata¢ zgodnie z oryginalnymi specyfikacjami
przez dwa lata od daty produkgji. Niniejsza gwarancja nie obejmuje korzystania z akumulatoréw
72200 i 72300 w innych produktach.

Firma Welch Allyn zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, danych
technicznych oraz modelach produktéw bez wczesniejszego powiadomienia. Jedyng
gwarancja, jakiej udziela firma Welch Allyn, jest wyrazna gwarancja pisemna udzielona w trakcie
sprzedazy lub dzierzawy produktow.

Uwaga dla uzytkownikéw i/lub pacjentéw na terenie UE

Wszelkie powazne wypadki, ktére wystapity w zwigzku z wyrobem, nalezy zgtaszac¢
producentowi i whasciwemu organowi panstwa cztonkowskiego, w ktérym przebywa
uzytkownik i/lub pacjent.

Magyar

Felhaszndlasi terulet

A 719 tipusti nyél a Welch Allyn 3,5 V-os miszerfejek tapellatasara szolgal, példaul otoszkopok,
oftalmoszkdpok, retinoszkdpok, strabismoszkopok, episzkdpok, vilagitdeszkdzok és
atvilagitdeszkozok. A 719 tipusu nyél ambulans és akut ellatohelyiségekben valo felhasznalasra
szolgal. A késziiléket egészségligyi képesitéssel rendelkezd, képzett egészségligyi szakemberek
szamara tervezték.

Jelmagyardazat

A szimbdlumok eredetével kapcsolatban lasd a Welch Allyn szimbdlumjegyzéket:
welchallyn.com/symbolsglossary.
FIGYELEM! A kézikdnyvben szereplé figyelmeztetések olyan allapotok vagy gyakorla-

& tok azonositasara szolgalnak, amelyek betegséghez, sériiléshez vagy halalesethez
vezethetnek. A figyelmezteté nyilatkozatok szirke hattérrel jelennek meg a fekete-
fehér dokumentumban.
OVINTEZKEDES A jelen Gtmutatéban szereplé 6vintézkedések olyan kériilményeket
vagy gyakorlatot mutatnak be, amelyek a készulék vagy egyéb targyak karosodasat,
vagy adatok elvesztését okozhatjak.
I MEGJEGYZES Az utasitasok magyarazatéra szolgal, vagy hasznos informaciokat mutat

be a funkciérél vagy a viselkedésrél.
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K Elkalonitett gy(ijtésti elektromos és elektronikus berendezések. Ne dobja ki vegyes

o kéziizemi hulladékba.

Ry onty Csak rendelésre, illetve ,Csak engedéllyel rendelkez6 egészségligyi szakember
hasznalatara vagy az 6 rendelésére”

[Ec[rer) Megbizott képviseld az Eurdpai Kézbsségben

IPX0 A késziilék nem védett a viz beszivargasa ellen.

Termékazonositd I:E] Olvassa el a hasznalati utasitast

Tartsa szarazon Ujratélthets Li-ion akkumulator

Ujrarendelési szdm Globadlis kereskedelmi azonosité szam
Tételkod Orvostechnikai eszkéz

Gyarté BF tipusu paciensrész

Torékeny @] Il. osztaly berendezés
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Pératartalomra vonatkozé
hatarértékek
Hémérsékleti hatarértékek

Légnyomasra vonatkozo hatarértékek

Ujrahasznositas
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Figyelmeztetések

FIGYELEM! A figyelmeztetésekkel és hasznalati utasitasokkal kapcsolatban olvassa el a
hasznélati Utmutatot

FIGYELEM! A 719 sorozatu nyelek kizarélag a Welch Allyn altal jovahagyott termékekkel és
toltékkel hasznalhatok.

FIGYELEM! A Welch Allyn p/n 71960 (akkumulétorrész) csak a 719-es sorozatu nyéllel
hasznélhato.

FIGYELEM! Ne szedje szét az akkumulatort és ne végezzen modositast rajta. A készulékben
nem talalhatdk javithato alkatrészek.

FIGYELEM! Ne forrassza kozvetlenul az akkumulatorhoz.

FIGYELEM! Ne csatlakoztassa a pozitiv és negativ csatlakozokat egymashoz vagy mas
eszkdzhoz.

FIGYELEM! Ne t6ltse az akkumulatort 40 °C-nal (104 °F) magasabb vagy 0 °C-nél (32 °F)
alacsonyabb hémérsékletl kornyezetben.

FIGYELEM! Ne dobja az akkumulatort tlizbe vagy vizbe. Ne szurja at, ne égesse el, ne tegye ki
erds Utésnek vagy razkddasnak.

FIGYELEM! Ne meritse bele az akkumulatort semmilyen folyadékba.

FIGYELEM! Ne Utbogesse és ne dobalja az akkumulatort.

FIGYELEM! Ne hasznaljon olyan akkumulatort, amely deformélddott, szivérog, korrodalédott
vagy mas modon sériilt.

FIGYELEM! A sérilt vagy szivargd akkumulétor kezelése soran rendkivil koriltekintéen jarjon
el. Ha érintkezésbe kerl az elektrolittal, mossa le az érintett feliiletet szappannal és vizzel. Ha az
elektrolit a szemébe kerdil, 6blitse ki vizzel a szemét 15 percen keresztiil. Azonnal forduljon
orvoshoz.

FIGYELEM! Az akkumulator leselejtezésekor az elemek megsemmisitésére vagy
Ujrahasznositasara vonatkozé helyi korlatozasokkal kapcsolatban lépjen kapcsolatba a helyi
hulladékkezel6 szolgaltatéval.

FIGYELEM! A tlzesetek, égési sériilések, valamint az akkumulator vagy lampa sértilésének
elkeriilése érdekében ne hagyja, hogy fémtargyak érintkezzenek az akkumulator érintkezdivel.
FIGYELEM! A termék megfelel minden aktualis, elektromagneses interferenciara vonatkozé
szabvénynak, igy hasznalata nem okozhat zavart mas berendezésekben, illetve miikodését nem
zavarhatjak mas berendezések. El6vigyazatossagbdl azonban kertilje mas berendezések tulzott
kozelségét.

FIGYELEM! Az elektromégneses 6sszeférhetséggel (EMC) kapcsolatos informaciokért
latogasson el a Welch Allyn honlapjéra: welchallyn.com/emc-hndls

FIGYELEM! Az EMC emisszios és zavart(irési informaciok nyomtatott példanya megrendelheté
a Hillrom cégtdl, 7 naptari napon bellil torténd leszallitassal.

FIGYELEM! Ne tarolja az akkumulatort 50 °C feletti (122 °F) vagy -20 °C (-4 °F) alatti
hémérsékleten.

FIGYELEM! Ne meritse le az akkumulatort 60 °C-nal magasabb (140 °F) vagy -20 °C-nal (-4 °F)
alacsonyabb kornyezeti hémérséklet esetén.

FIGYELEM! maximalis élettartam érdekében a t6ltés végeztével vélassza le a nyélegységet és a
véltéaramu Charging Module modult a fali aljzatrol. A nyélegység nélkiil ne hagyja a valtéaramu
Charging Module modult a fali aljzathoz csatlakoztatva.

Artalmatlanitas

A felhasznalok kotelesek az orvostechnikai eszk6zok és tartozékok biztonsagos
artalmatlanitasara vonatkozé minden szovetségi, allami, regionalis és/vagy helyi torvénynek és
szabélyozasnak megfelelen eljarni. Ha kétségei vannak, akkor az eszkoz felhasznaléjanak
el6szor fel kell vennie a kapcsolatot a Hillrom miszaki tdmogatéasaval a biztonsagos leselejtezési
protokollokkal kapcsolatos Utmutatasért.

Fennmaradé kockdzat

Ez a termék megfelel az elektromagneses interferenciara, mechanikai biztonsagra,
teljesitményre és biokompatibilitasra vonatkozoé kapcsolédé szabvanyoknak. A termék
hasznalata soran azonban nem zarhatok ki teljesen az alabbiakbdl szarmazd, a beteget vagy a
felhasznalt ér6 lehetséges karok:

Elektromagneses veszélyforrasokkal kapcsolatos sériilés vagy az eszk6zok karosodasa;

+ mechanikai veszélyforrasokbdl szarmazo sériilés;

- valamely eszkoz, funkcié vagy paraméter rendelkezésre nem allasabdl szarmazo sériilés;
nem megfeleld hasznalatbdl, példaul elégtelen tisztitasbol szarmazo sériilés; és/vagy
olyan sériilés, amelyet az eszkoz sulyos szisztémas allergias reakciot kivaltd bioldgiai
agenseknek torténd kitétele okoz.

Tartozékok

71955  USB-tolt6

71943 egyes tolt6allvany

7114x  univerzalis asztali tolt6 (kettds tolto)

Alkatrészlista
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Eszkoz fejrésze Reosztatresz

Fényer6sség-
szabalyozd Gy(irtit
Tapellatast/toltést

jelzé 71943 aTolt6talpat

v’

Jack csatlakozéba

4_71 0-es
_{YQ sorozat tolté

Alacsony
akkumulator-
toltottség
jelzése

1. bra
Haszndlatra vonatkozé utasitdsok
1. Csatlakoztassa a mUszerfejet a nyélhez
2. Nyomja meg a Rheostat Section részen lévé BE/KI gombot,

majd forgassa el a fényerésség-szabalyozo gytir(it az dramutatd
jarasaval megegyezd iranyba. A fényerésség noveléséhez
forgassa a gy(rt a végallasig (1. dbra).

3. A kikapcsolashoz forditsa el az 6ramutato jarasaval ellentétes
iranyba. A teljesen kikapcsolt allapotot a gomb kattanasa jelzi.
A maximalis akkumulator-lizemidé biztositasa érdekében
minden hasznalat utan teljesen kapcsolja ki az eszkozt.

Toltéssel kapcsolatos utasitdsok

2. dbra

1. Dugja be a toltét a fali aljzatba és a Charging Base eszkozon 1évé Jack csatlakozoba. A
tapellatas bekapcsolasakor a tapellatast/toltést jelz6 fény vilagitani kezd (zold szinnel) (1.
abra).

2. Helyezze a nyelet a Charging Base eszkézre. A toltés soran a tapellatast/toltést jelz6 fény

sarga szinnel vilagit. A teljesen lemertilt akkumulator feltoltéséhez 16 6ranyi folyamatos
toltésre van sziikség (2. abra).

3. A toltés végeztével a tapellatast/toltést jelzd fény ismét zold szinnel vilagit. A nyél igény
szerint a Charging Base eszkdzon hagyhato.

4. Az akkumulator részleges lemerdlés utani feltoltés nincs negativ hatassal az akkumulator
memodridjara (ellentétben a nikkel-kadmium cellakkal).

5. A diagnosztikai eszkozok toltés kozben nem hasznélhatok.

OVINTEZKEDES A Battery Section nincs teljesen feltdltve a szallitas elétt. A maximalis
teljesitmény érdekében Uj akkumuldtor vagy hosszabb ideig térténé hasznalat esetén
toltse az akkumulatort 16 6rén keresztiil.

Alacsony akkumulator-t6ltottség jelzése

1. Az alacsony akkumulator-toltottséget jelzo fény percekkel a nyél kikapcsolasa el6tt
vilagitani kezd (az akkumulator koratdl fliggéen) (1. abra).
2. Ha az akkumulator teljesen lemertilt, el6fordulhat, hogy az alacsony akkumulator-

toltottséget jelzo fény villog.
Akkumuldtor cseréje

A régi Battery Section rész eltavolitdsa

1. Tartsa er6sen a miszer nyelét a Battery Section mentén.
2. Forditsa a Rheostat Section részt az dramutato jarasaval ellentétes irdanyba, amig le nem
valik a Battery Section részr6l (lasd: 3. bra).

Séramutato jarasaval
megegyezé

az 6ramutato jarasaval
ellentétes iranyba

Uj Battery Section beszerelése

1. Helyezze a Rheostat Section részt az Uj Battery Section részbe.

2. A két rész csatlakoztatasahoz forditsa el a Rheostat Section részt, amig meg nem szorul
(I&sd: 3. bra).

3. Ellendrizze, hogy a Rheostat Section rész megfeleléen van-e régzitve a miiszernyél

akkumulatorrészéhez.

Tisztitas és fertétlenités

Torolje le a nyelet és a toltét megfeleld, alacsony vagy kozepes szintli egészségligyi

tisztitoszerrel/fertStlenitd torlékendével, amely aktiv fertétlenitd dsszetevoként 1:10 natrium-

hipoklorit (fehérit6) oldatot vagy 70%-os izopropil-alkoholt tartalmaz. A megfelelé hasznalattal

és az érintkezési id6vel kapcsolatos informaciokért, valamint az alkalmazandé

figyelmeztetésekért és dvintézkedésekért kovesse a torlokendd gyartdjanak utasitasait.
FIGYELEM! Ne aztassa el a nyélegységet.

FIGYELEM! Ne meritse bele a nyélegységet semmilyen folyadékba.

FIGYELEM! Ne sterilizélja a 719-es sorozatu elektromos nyelet, a toltétalpat vagy a
toltét.
A fertétlenitést kovetden ellendrizze a nyélegységet, hogy lat-e sériilést a kapcsoldn, a
végcsatlakozon vagy a burkolaton. Ha sériilést vagy hibat észlel, sziintesse be az eszkéz
hasznalatat, és tAmogatasért vegye fel a kapcsolatot a Hillrom M(iszaki Tamogatas osztalyaval.

MUszaki adatok

A mszaki adatok és a kialakitas el6zetes értesités nélkilil megvaltoztathato.

Nyél
Modellszam 71911
Méretek 5,4"hosszlség x 1,125" a&tméré (max.) (137 mm x 28,6 mm)

Suly 4,5 uncia (128 g)
Jellemzé toltési id6 16 ora (teljesen lemertilt)
Jellemz6 lemeriilési id6 110 perc (Uj akkumulator esetén)

Uzemméd Folyamatos m(ikddés

Koérnyezetre Relativ partartalom,

vonatkozé adatok Hémérséklet nem lecsap6dd Légkori nyomas
Tarolas és szallitas -20°- 55°C (-4° - 120°F) 10-95% 500 - 1060 hPa
MUkodés 10° - 49°C (59° - 104°F) 30-90% 500 - 1060 hPa

Jovahagydsok
e-", Megfelel az [EC/UL/CSA/EN 60601-1 eléirdsoknak.

Intertek
74227

Tételkéd

Tételkod magyarazata: YY-JJJ, ahol YY=Year (Ev) és JJJ=a Julianus-naptéar egymast kdvetd napjai.

SZABADALOM/SZABADALMAK

hillrom.com/patents

A termékre egy vagy tbb szabadalom vonatkozhat. Lasd a fenti internetes cimet. Az
Eurépaban, az Egyesiilt Allamokban és mashol bejegyzett szabadalmak illetve
szabadalmaztatas alatt all6 elemek tulajdonosai a Hill-Rom vallalatok.

Hillrom MUszaki Tdmogatdsi Részleg

Barmely Welch Allyn termékkel kapcsolatos informacidért keresse a Hill-Rom muiszaki
tdmogatasi részlegét: hillrom.com/en-us/about-us/locations.

el L erarurs
Szerviz es jotallas
Szerviz
Ha a termék nem mUkodik megfeleléen, vagy ha segitségre, szervizre vagy poétalkatrészekre van
sziiksége, vegye fel a kapcsolatot a Hillrom M(iszaki Tamogatés osztalyaval.Jotallas
A 719 sorozatl Power Handle eszk6zok esetleges gyartasi hibaira a Welch Allyn garanciat vallal.
A Welch Allyn ingyenesen megjavitja vagy kicseréli sajat termékeinek hibas részeit, kivéve, ha a
meghibasodas nem rendeltetésszer( hasznalatbdl, gondatlansagbdl, szallitas soran torténé
sériilésbél vagy normal kopasbol ered.
A Welch Allyn szavatolja, hogy a termékek a gyartas idépontjatol szamitott két évig az eredeti
eléirdsoknak megfelel6en fognak mukodni. Ez a garancia nem vonatkozik a 72200 vagy a 72300
tipusu akkumulator mas termékekben val6 felhasznalasara.
A Welch Allyn fenntartja a jogot, hogy elézetes értesités nélkiil valtoztatasokat eszkozoljon a
kivitel, a miiszaki adatok és a modellek terén. A Welch Allyn &ltal biztositott egyetlen jotallas a
termékek vasarlasakor vagy bérlésekor vallalt irasos jotallas.

Figyelmeztetés az EU felhaszndléi és/vagy betegei
szamara

Az eszkozzel kapcsolatban tortént barmely sulyos esetet jelenteni kell a gyartonak és a
felhasznald, illetve a beteg tartozkodasi helye szerinti tagorszag illetékes hatosaganak.

Cesky

Uréené pouiiti

Rukojet 719 je uréena k napéjeni 3,5V hlavic nastroji Welch Allyn, jako jsou otoskopy,
oftalmoskopy, retinoskopy, strabismoskopy, episkopy, osvétlovaci télesa a transiluminatory.
Rukojet 719 je ur¢ena k pouziti v prostfedi ambulantni a akutni péce. Toto zafizeni je ur¢eno pro
uzivatele, ktefi jsou Iékaisky kvalifikovanymi a vyskolenymi zdravotnickymi pracovniky.
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Popisy symbolu
Informace o plivodu téchto symboll najdete ve slovni¢ku symbolt spole¢nosti Welch Allyn:
welchallyn.com/symbolsglossary.

VAROVANI Varovéni uvedena v tomto manuélu oznacuji podminky nebo postupy, které

mohou vést k onemocnéni, zranéni nebo smrti. Varovéni se zobrazuje se $edym pozadim v
ernobilém dokumentu.

UPOZORNENI Upozornéni uvedena v tomto manuélu oznacuji podminky nebo pos-
tupy, které mohou vést k poskozeni zafizeni nebo jinych véci nebo ke ztraté dat.
POZNAMKA Obsahuje upfesnéni pokynli nebo uzite¢nou informaci k funkci nebo
rezimu.

Tridény odpad v podobé elektrickych a elektronickych zatizeni. Neodhazujte do
smésného komunalniho odpadu.
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 ONLY Pouze na lékafsky pfedpis nebo ,k pouZiti odbornym Iékafem nebo na jeho objed-

Autorizovany zastupce v Evropském spolecenstvi

d

Zatizeni neni chrdnéno proti vniknuti vody.

Identifikator vyrobku Nahlédnéte do nadvodu k pouziti

=

Cislo pro dalsi objednavku Mezinarodni ¢islo obchodni polozky
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Kod sarze Zdravotnicky prostiedek
Vyrobce Aplikovana soucast typu BF
Krehké @] Zatizeni tiidy Il.

Uchovavejte v suchu Dobijeci lithium-iontova baterie

c
X
)
E]

Omezeni vihkosti Omezeni atmosférického tlaku

Omezeni teploty Recyklace

16}

Varovdni

VAROVANI Kvdli upozornénim si prectéte navod k obsluze a ndvod k pousziti

VAROVANI Rukojet fady 719 pouzivejte pouze s produkty a nabije¢kami schvalenymi
spole¢nosti Welch Allyn.

VAROVANI Welch Allyn p/n 71960 (bateriovy dil) je vhodny k pouziti pouze s rukojeti fady 719.
VAROVANI Baterii nerozebirejte ani neupravuijte. Uvnitf nejsou zédné opravitelné dily.
VAROVANI Nepokousejte se nic pajet pfimo na napéjeci sadu.

VAROVANI Nepokousejte se k jinému zafizeni ani k sobé& navzajem pfipojit kladné a zaporné
konce.

VAROVANI Baterii nenabijejte v prostfedi, kde je teplota vy$3i nez 40 °C (104 °F) nebo niz3i nez
0°C (32 °F).

VAROVANI Bateriovy dil nelikvidujte v ohni ani ve vodé. Nepropichujte ho, nepalte ho ani ho
nevystavuijte silnym narazdm.

VAROVANI Baterii neponofuijte do zadnych roztok.

VAROVANI Baterii nehazejte.

VAROVANI Nepouzivejte baterii, ktera se zda byt poskozend, korodovana nebo jinak
nestandardni, nebo vytéka.

VAROVANI S poskozenou nebo vytékajici baterii manipulujte nanejvys opatrné. Pokud pfijdete
do kontaktu s elektrolytem, omyjte zasazené misto vodou a mydlem.V p¥ipadé kontaktu

s o¢ima je vyplachujte vodou po dobu 15 minut. lhned vyhledejte Iékaiskou pomoc.
VAROVANI Kdy? likvidujete baterii, obratte se ohledné mistnich omezeni tykajicich se likvidace
nebo recyklace baterii na mistniho poskytovatele sluzeb v oblasti likvidace odpadu.
VAROVANI Abyste se vyhnuli nebezpeti pozéru, popéleni nebo poskozeni baterie ¢i lampy,
davejte pozor, aby se kontaktl baterie nedotkly kovové predméty.

VAROVANI Tento vyrobek splfiuje aktualni pozadované normy v oblasti elektromagnetického
rudeni a nemél by plsobit problémy pro ostatni vybaveni, ani by jej neméla ovliviiovat ostatni
zatizeni. V ramci preventivniho opatieni nepouzivejte toto zafizeni v blizkosti jiného vybaveni.
VAROVANI Informace o elektromagnetické kompatibilité (EMC) naleznete na webovych
strankach spolecnosti Welch Allyn: welchallyn.com/emc-hndls

VAROVANI Vytisk informaci o emisich a odolnosti EMC si m{izete objednat od spole¢nosti
Hillrom a bude vdm dodan do 7 kalendainich dna.

VAROVANI Baterii neskladujte v prostredi, kde teplota vys$si nez 50 °C (122 °F) nebo nizsi nez
-20°C (-4 °F).

VAROVANI Baterii nevybijejte v prostfedi, kde je teplota prostfedi vy3si nez 60 °C (140 °F) nebo
nizsi nez -20 °C (-4 °F).

VAROVANI Pro co nejdelsi zivotnost odpojte rukojet a nabijeci modul ze zasuvky vzdy, kdy? je
nabijeni dokonceno. Nenechavejte nabijeci modul zésuvce bez pfipojené rukojeti.

Likvidace

UZivatelé by se méli fidit véemi mistnimi, narodnimi a/nebo regionélnimi zdkony a smérnicemi,
které se tykaji bezpecné likvidace zdravotnickych prostiedki a pfislusenstvi. V pripadé
pochybnosti se uzivatel zafizeni musi nejprve obratit na technickou podporu spolec¢nosti
Hillrom, aby ziskal pokyny ohledné protokol( o bezpe¢né likvidaci.

7 e e
Lbytkoveé riziko
Tento produkt vyhovuje pfislusnym normam o elektromagnetickém ruseni, mechanické
bezpeénosti, vykonu a biologické kompatibilité. U vyrobku viak nelze uplné vyloucit potencialni
moznost nésledujicich poskozeni pacientky nebo uzivatele:

«+ Poskozeni zdravi nebo poskozeni zafizeni spojené s elektromagnetickymi riziky,

« Poskozeni zpUsobené mechanickymi riziky,

« Poskozeni zpusobené nedostupnosti zafizeni, funkci nebo parametrd,

+ Poskozeni zpUsobené nespravnym pouzivanim, jako je nedostatec¢né ¢isténi a/nebo

« Poskozeni zpUsobené vystavenim zafizeni biologickym faktorm, které mohou vést k

zavazné systémoveé alergické reakci.

Prislusenstvi

71955  Nabijeci pfislusenstvi USB

71943 nabijeci stojan s jednim otvorem

7114x  univerzalni stolni nabijecka (dva otvory)

Seznam dilu

B ~e ) "EEEH

Reostatovy

Piipojeni hlavice
dil

nastroje

Krouzek na ovladani
intenzity svétla

71943 nabijeci zakladnu

Chromovy
indikator krouzek
napajeni/nabijeni

Napajeci konektor / Bateriovy
Tlaéitko dil 71960
f Zapn./Vypn
dl Nabijecka
‘«Q‘ fady 710

Kontrolka
nizkého
nabiti
baterie
Obrazek 1

Navod k obsluze

1. Hlavici nastroje pfipojte k rukojeti

2. Na reostatovém dilu stisknéte tlacitko Zapn./Vypn. a krouzkem

na ovladani intenzity svétla otacejte ve sméru hodinovych
rucicek. Chcete-li intenzivnéjsi svétlo, otacejte krouzkem dale
az po zarazku (obrazek 1).

3. Pro vypnuti otacejte krouzkem proti sméru hodinovych rucicek.
Po UpIném vypnuti tla¢itko cvakne. Po kazdém pouziti zafizeni
zcela vypnéte, abyste mohli vyuzit maximalni kapacitu baterie.

Pokyny k nabijeni

Obrdzek 2

1. Nabijecku zapojte do zasuvky elektrické sité a do power jack na nabijeci zdkladné. Béhem
napéjeni bude indikétor napéjeni/nabijeni svitit (zelené) (obrazek 1).

2. Rukojet vlozte do nabijeci zékladny. B€hem nabijeni bude indikator napéjeni/nabijeni
svitit oranzové. Zcela vybitou baterii nabijejte nepretrzité 16 hodin (obrazek 2).

3. Kdyz je nabijeni dokonceno, bude indikator napéjeni/nabijeni znovu svitit zelené.
V pipadé potieby muze rukojet zlistat v nabijeci zakladné.

4. Baterii Ize po ¢aste¢ném vybiti nabijet, aniz by to negativné ovlivnilo celkovou pamét
baterie (na rozdil od Ni-Cd ¢lanka).

5. Diagnostické nastroje nelze pouzivat, kdyz se nabijeji.

UPOZORNENI Bateriovy dil se nedodava zcela nabity. Kdyz je baterie nové nebo se
dlouho nepouzivala, nabijejte bateriovy dil pro maximalni vykon po dobu 16 hodin.

Kontrolka nizkého nabiti baterie

1. Kontrolka nizkého nabiti baterie bude v zavislosti na staii baterie svitit nékolik minut
predtim, nez se rukojet vypne (obrazek 1).
2. Jakmile se baterie zcela vybije, mize kontrolka nizkého nabiti baterie blikat.

Vyména baterie
Odistrarite stary bateriovy dil

1. Rukojet nastroje drzte pevné za bateriovy dil.
2. Reostatovym dilem otacejte proti sméru hodinovych rucicek, dokud se neoddéli od
bateriového dilu (viz obrazek 3).

sméru hodinovych ruci¢ek

Obrazek 3

proti sméru
hodinovych ru¢i¢ek

Instalace nového bateriového dilu

1. Reostatovy dil vlozte do nového bateriového dilu.

2. Chcete-li oba dily spojit, otacejte reostatovym dilem ve sméru hodinovych rucicek, dokud
ho neutdhnete (viz obrézek 3).

3. Ovéite, zda je reostatovy dil bezpecné pripojen k bateriovému dilu hlavice nastroje.

Cisténi a dezinfekce

Rukojet a nabijecku otiete vhodnym zdravotnickym ubrouskem s nizkou nebo stiedné silnou
koncentraci Cistici nebo dezinfekéni slozky, pficemz ubrousek by jako aktivni dezinfekeni slozku
mél obsahovat 10% roztok chlornanu sodného nebo 70% izopropylalkoholu. S ohledem na
spravné pouziti, kontaktni dobu a pfislusné vystrahy a bezpe¢nostni opatieni se fidte se pokyny
vyrobce, které se tykaji otirani.

VAROVANI Sestavu rukojeti ni¢im nadmeérné nenapoustéjte ani neimpregnuijte.

VAROVANI Sestavu rukojeti neponotujte do zadnych roztokd.
ii VAROVANI Rukojet fady 719, nabijeci zakladnu ani nabijecku nesterilizujte.

Po provedeni dezinfekce zkontrolujte sestavu rukojeti, zda neni viditelné opotiebeny jeji
prepinac, konektor piipojeni k pfistroji a kryt. Jsou-li viditeIné znamky poskozeni nebo

opotiebeni, prestante ji pouzivat a kontaktujte oddéleni technické podpory spole¢nosti Hillrom.

Technické Udaje

Specifikace a design se mohou bez piedchoziho upozornéni ménit.

Rukojet

Cislo modelu 71911

Rozméry Délka (5,4”) x primér 1,125" (max.) (137 mm x 28,6 mm)
Hmotnost 45021289

Obvykla doba nabiti 16 hodin (zcela vybitd)

Obvykla doba vybiti 110 minut (nova baterie)

Provozni rezim Trvaly provoz

Relativni vihkost, Atmosféricky
Prostiedi Teplota nekondenzujici tlak
Skladovani/pteprava -20° - 55°C (-4° - 120°F) 10-95% 500 - 1060 hPa
Provoz 10° - 49°C (59°- 104°F) 30-90 % 500 - 1060 hPa

Schvdleni
e-"’ Spliuje [EC/UL/CSA/EN 60601-1.

Intertek
74221

Kod sarze
U kédu Sarze RR-JJJ, RR =rok a JJJ = nasledujici den julidnského roku.

PATENT/PATENTY

hillrom.com/patents

Na tento vyrobek se mlze vztahovat jeden nebo vice patentd. Viz vyse uvedenou internetovou
adresu. Spolec¢nosti skupiny Hill-Rom jsou drziteli evropskych, americkych a jinych patentd

a predkladateli projednavanych patentovych pfihlasek.

Technickd Podpora Hillrom

Informace o kterékoli produktu od spolecnosti Welch Allyn mUizete ziskat od technické podpory
spolec¢nosti Hill-Rom: hillrom.com/en-us/about-us/locations.

Servis a zdaruka

Servis

Pokud produkt nefunguje spravné, potiebujete pomoc, servis nebo nahradni dily, kontaktujte
oddéleni technické podpory spole¢nosti Hillrom.

Zaruka

Spolecnost Welch Allyn poskytuje na viechny zavady napajeci rukojeti fady 719 zaruku v délce
jednoho roku. Spole¢nost Welch Allyn bezplatné opravi nebo vymeéni veskeré dily, které vyrobila
a které jsou vadné z jiného diivodu nez je nespravné pouzivéani, zanedbani spravné péce,
poskozeni pfi prepravé nebo bézné opotiebeni.

Spolecnost Welch Allyn poskytuje zaruku, ze produkty budou fungovat dle zadanych specifikaci
po dobu dvou let od data vyroby. Tato zaruka se nevztahuje na pouzivani baterii 72200 a 72300
v jinych produktech.

Spolecnost Welch Allyn si vyhrazuje pravo na provadéni zmén konstrukce, technickych
parametr a modelového oznaceni bez piedchoziho upozornéni. Jedinou zérukou, kterou
spole¢nost Welch Allyn poskytuje, je vyslovna pisemna zaruka vztahujici se na prodej nebo
pronajem téchto vyrobku.

Upozornéni pro uZivatele a/nebo pacienty v EU

Jakykoli zavazny incident, ke kterému doslo v souvislosti se zafizenim, by mél byt nahlasen
vyrobci a pfislusnému orgénu ¢lenského statu, v némsz se uzivatel nebo pacient nachazi.

Norsk

Tiltenkt bruk

719 Handle er beregnet pa stremforsyning av Welch Allyn 3,5 V instrumenthoder, for eksempel
otoskoper, oftalmoskoper, retinoskoper, strabismoskoper, episkoper, illuminatorer og
transilluminatorer.

719 Handle er beregnet for bruk ved ambulatorisk og akutt behandling. Enheten er beregnet pa
brukere som er medisinsk kvalifisert helsepersonell med relevant opplaering.

Symbolforklaringer

Hvis du vil ha informasjon om opprinnelsen til disse symbolene, kan du ga til Welch Allyns
symbolliste: welchallyn.com/symbolsglossary

ADVARSEL Advarslene i denne handboken identifiserer betingelser eller praksis som
kan fare til sykdom, skade eller ded. Varselsymbolene vil vises med gra bakgrunn i et
svart-hvitt-dokument.

FORSIKTIG Forsiktig-meldinger i denne bruksanvisningen identifiserer forhold eller
rutiner som kan fore til skader pa utstyret eller andre eiendommer, eller tap av data.
MERKNAD Gir en forklaring av en instruksjon eller nyttig informasjon om en funksjon

> >
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eller atferd.
K Separat kassering av elektrisk og elektronisk utstyr. Skal ikke kastes som usortert kom-
> munaltavfall.
Ry ony Kun ordinasjon eller "for bruk av eller etter anvisning fra lisensiert lege"
Autorisert representant i EU
IPX0  Ikke beskyttet mot vannintrengning
IE] Produkt-ID I:‘E] Se bruksanvisningen
Nummer for ny bestilling Globalt handelsartikkelnummer
Partikode Medisinsk utstyr
I Produsent TYPE BF-utstyr
! Skjort @] Utstyr i klasse Il
_.,  Holdes torr Oppladbart litiumionbatteri
Li-ion
Luftfuktighetsgrenser g Grenser for atmosfaerisk trykk
Temperaturgrense 0“ Resirkulering
LT
Q Advarsler

ADVARSEL Du finner forsiktighetsregler og bruksanvisning i brukerhandboken
ADVARSEL 719 Series-handtak skal kun brukes med produkter og ladere som er godkjent av
Welch Allyn.

ADVARSEL Welch Allyn p/n 71960 (batteridel) er bare egnet for bruk med handtak i 719-serien.

ADVARSEL Batteripakken skal ikke demonteres eller endres. Det er ingen deler inni som kan
vedlikeholdes av brukeren.

ADVARSEL lkke prov a lodde direkte pa batteripakken.

ADVARSEL lkke prov a koble de positive og negative terminalene til hverandre eller til andre
enheter.

ADVARSEL Batteripakken skal ikke lades i omgivelser der temperaturen kan overskride 40 °C
(104 °F) eller vaere under 0°C (32 °F).

ADVARSEL Sett aldri fyr pa batteridelen eller kast den i vann. Ikke punkter, brenn eller utsett
batteridelen for kraftige stot eller slag.

ADVARSEL lkke legg batteripakken i vaeske.

ADVARSEL Batteripakken skal ikke utsettes for stot eller kastes i luften.

ADVARSEL lkke bruk en batteripakke som ser ut til a veere deformert, lekk, korrodert eller pa
annen mate ikke lever opp til kravene.

ADVARSEL Veer svaert forsiktig nar du handterer et skadet batteri eller et batteri som lekker.
Hvis du kommer i kontakt med elektrolytten, ma du vaske det eksponerte omradet med sape og
vann. Hvis det kommer i kontakt med ayet, ma du skylle gyet med vann i 15 minutter. Oppsgk
legehjelp umiddelbart.

ADVARSEL Nar du kaster et batteri, m& du kontakte din lokale leverander av avfallsdeponering
eller resirkulering av batterier.

ADVARSEL For & unnga brann, brannskader eller skade pa batteripakken ma du ikke la
metallobjekter komme i kontakt med batterikontaktene.

ADVARSEL Dette produktet oppfyller kravene i de gjeldende standardene for elektromagnetisk
interferens og skal ikke forstyrre annet utstyr og heller ikke pavirkes av annet utstyr. Som en
forholdsregel ber du unnga a bruke denne enheten i naerheten av annet utstyr.

ADVARSEL Du finner informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) pa Welch Allyns
nettsted: welchallyn.com/emc-hndls

ADVARSEL Et trykt eksemplar av informasjonen om elektromagnetisk kompatibilitet for
utstraling og immunitet kan bestilles fra Hillrom med levering innen 7 kalenderdager.
ADVARSEL Batteripakken skal ikke oppbevares ved temperaturer over 50 °C (122 °F) eller
under-20°C (-4 °F).

ADVARSEL Batteripakken skal ikke utlades hvis omgivelsestemperaturen er over 60 °C (140 °F)
eller under -20 °C (-4 °F).

ADVARSEL Koble handtaket og vekselstramsladningsmodulen fra stremuttaket nar ladningen
er fullfert, for & oppna lengst mulig levetid. Ikke la vekselstremsladningsmodulen vaere koblet til
stremuttaket uten at et handtak er montert.

Kassering

Brukere ma folge alle faderale, delstatlige, regionale og/eller lokale lover og forskrifter som
gjelder for sikker kassering av medisinsk utstyr og tilbehgr. Hvis du er i tvil, ma brukeren av
utstyret forst ta kontakt med Hillrom teknisk stotte for veiledning angaende protokoller for
sikker avhending.

Restrisiko

Dette produktet er i samsvar med relevante standarder for elektromagnetiske forstyrrelser,
mekanisk sikkerhet, ytelse og biokompatibilitet. Produktet kan imidlertid ikke eliminere
potensiell pasient- eller brukerskade fra folgende:

« Skade eller enhetsskade forbundet med elektromagnetiske farer,

- Skade fra mekanisk fare,

« Skade fra enhets-, funksjons- eller parameterutilgjengelighet,

- Skade fra bruksfeil, for eksempel utilstrekkelig rengjering, og/eller

« Skade fra eksponering av enheten for biologisk materiale som kan resultere i en alvorlig

systemisk allergisk reaksjon.

Tilbeher

71955  USB-ladeutstyr

71943 ladestativ for enkel brgnn

7114x universal skrivebordslader (dobbel brann)

Deleliste
Feste for Reostatdel
instrumenthode
Kontrollring for
lysintensitet
strom-/ 71943 Ladebase Kromring

ladeindikatoren

Stremkontakten

], knapp

i
!} 710-serien
G R a
Figur 1

Falg disse instruksjonene fer bruk

1. Koble instrumenthodet til handtaket

2. Trykk inn pd/av-knappen pa reostatdelen, og drei Light
Intensity Control Ring med klokken. Hvis du vil gke lysstyrken,
fortsetter du a dreie til ringen stopper (figur 1).

3. Du slar av ved a dreie mot klokken. Knappen klikker nar den er
helt av. SIa alltid helt av etter bruk for & sikre maksimal brukstid
fra batteriet.

Batteri

Indikator
or lavt
batteriniva

Instruksjoner for lading

1. Koble laderen til en stikkontakt og stremkontakten pa ladebasen. Stram-/ladeindikatoren
lyser (grent) nér stremmen er pa (figur 1).

2. Sett handtaket inn i ladebasen. Strem-/ladeindikatoren blir gul under lading. Lad
kontinuerlig i 16 timer for & lade opp et tomt batteri (figur 2).

3. Nar ladingen er fullfart, gér strem-/ladeindikatoren tilbake til grant. Handtaket kan
fortsatt sta i ladebasen hvis du vil.

4. Batteriet kan lades etter delvis utlading uten & negativt pavirke det generelle
batteriminnet (i motsetning til Ni-Cad-celler).
5. Diagnostiske instrumenter kan ikke brukes under lading.

ﬁ FORSIKTIG Batteridelen sendes ikke fulladet. Lad batteridelen i 16 timer nar den er ny
eller etter en lengre periode med inaktivitet for a f& maksimal ytelse.

Indikator for lavt batteriniva

1. Indikatoren for lavt batteriniva lyser flere minutter for handtaket slas av, avhengig av
batteriets alder (figur 1).
2. Nar batteriet er helt utladet, kan indikatoren for lavt batteri blinke.

Skifte batteri

Ta ut den gamle batteridelen

1. Hold instrumenthéandtaket godt fast i batteridelen.
2. Drei reostatdelen mot klokken til den lasner fra batteridelen (se figur 3).

Med
klokken

Figur 3
klokken

Sette inn en ny batteridel

1. Sett reostatdelen inn i den nye batteridelen.
2. Drei reostatdelen med klokken til den er stram for & koble sammen de to delene (se figur 3).
3. Forsikre deg om at reostatdelen sitter godt fast i batteridelen av instrumenthandtaket.

Rengjering og desinfisering

Tork av handtaket og laderen med en passende rengjerings-/desinfiseringsserviett for
helsevesenet, med lavt eller middels niva, som inneholder enten en
natriumhypoklorittopplasning (blekemiddel) pa 1:10 eller 70 % isopropylalkohol som virkestoff
for desinfeksjon. Folg serviettprodusentens instruksjoner for riktig bruk, kontakttider og

gjeldende advarsler og forholdsregler.
ADVARSEL Ikke ha for mye vaeske pa handtaksenheten.

ADVARSEL Ikke dypp handtaksenheten eller laderen i noen losning
ﬁ ADVARSEL Ikke steriliser 719 Series Power Handle, ladebase eller lader.
Etter desinfisering ma du kontrollere handtaksenheten for synlige tegn pa forringelse pa

bryteren, enhetens endekontakt og dekselet. Hvis det foreligger tegn pa skade eller forringelse,
ma du slutte @ bruke enheten og kontakte Hillroms tekniske stette for a fa hjelp.

ogs o
Spesifikasjoner

Spesifikasjoner og utforming kan endres uten varsel.

Handtak

Modellnummer 71911

Mal 137 mm x 28,6 mm (5,4 tommer lang x 1,125 tommer diameter (maks.)
Vekt 128 g 4,5 unse

Typisk ladetid 16 timer (fullt utladet)
Typisk utladingstid 110 minutter (for nytt batteri)
Driftsmodus Kontinuerlig drift

Relativ fuktighet, ikke- Atmosfeerisk

Omgivelser Temperatur kondenserende

Atmosfaerisk trykk -20° il 55°C (-4° til 120°F) 10-95% 500 - 1060 hPa
Drift 10° til 49°C (59° til 104°F) 30-90% 500 - 1060 hPa
Godkjennelser

@ Samsvarer med |[EC/UL/CSA/EN 60601-1.

Intertek
74227

Partikode

| partikoden YY-JJJ er YY=3ar og JJJ=dagnummeret i det julianske aret.

PATENT/PATENTER

hillrom.com/patents
Kan vaere dekket av én eller flere patenter. Se Internett-adressen nedenfor. Hill-Rom-selskaper er
eierne av europeiske, amerikanske og andre patenter og patentsgknader.

Hillrom Teknisk Stette

Hvis du gnsker informasjon om et Welch Allyn-produkt, kan du kontakte Hill-Roms tekniske
stotte: hillrom.com/en-us/about-us/locations.

Service og garanti

Service

Kontakt Hillroms teknisk stotte hvis produktet ikke fungerer ordentlig eller hvis det er
nedvendig med assistanse, service eller reservedeler.

Garanti

Power Handle i 719-serien garanteres av Welch Allyn mot alle produksjonsfeil. Welch Allyn vil
reparere eller erstatte, kostnadsfritt, alle deler fra egen produksjon som det kan bevises er
defekte av andre arsaker enn feil bruk, forssmmelse, transportskade eller normal slitasje.
Welch Allyn garanterer at produktene vil yte i henhold til opprinnelige spesifikasjoner i to ar fra
produksjonsdatoen. Denne garantien gjelder ikke bruk av batteriet 72200 eller 72300 i andre
produkter.

Welch Allyn forbeholder seg retten til & foreta endringer i design, spesifikasjoner og modeller
uten forhandsvarsel. Den eneste garantien Welch Allyn gir, er garantien som eksplisitt gis
skriftlig ved salg eller leie av produktene.

Merknad til brukere og/eller pasienter i EU

Alle alvorlige hendelser som har oppstatt i forbindelse med enheten, skal rapporteres til
produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er
opprettet.
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